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PRODUCT DESCRIPTION

Super-Snap Disk Kit and X-TREME Disk Kit consist of Super-Snap disks and dedicated Super-Snap metal mandrel,
Dura-White Stones CA and CompoSite CA polishers.

Super-Snap is an easy to use, color co-ordinated, 4-step disposable disk system with metal-free center, designed
for contouring, finishing and polishing of all types of direct aesthetic resins (microfilled, micro-hybrid, nano and
nano-hybrid).

Dura-White Stones CA and CompoSite CA polishers complement the kit by facilitating the finishing and polishing
of hard to reach labial/lingual surfaces as well as occlusal surfaces.

INDICATIONS FOR USE
Finishing and polishing of all types of direct aesthetic resin materials

PRECAUTIONS AND WARNINGS

1. Do not use damaged, defective or worn instruments/mandrels, i.e. corrosion, surface degradation due to repeated use.

2. Use protective mask and eyewear when operating handpieces.

3. Avoid contacting soft tissues to avoid injury during use.

4. Super-Snap Disks are designed for single use only. Discard the Super-Snap Disks after use in accordance with
the disposal protocol of your healthcare facility.

5. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in these instructions for use.

6. The product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE
1. Select proper abrasive for each case, Super-Snap Black, Super-Snap Violet or Dura-White Stones CA,
to remove excess restorative material and contour to the desired shape. When using Super-Snap Disks, mount
the disk securely on the dedicated Super-Snap mandrel.
2. Insert the shank completely into the chuck of the handpiece (micro motor), following the manufacturer’s instruction.
Perform test run to check safety and smooth operation without run-out prior to use.
3. Apply uniform, steady pressure for finishing and feather light pressure for polishing. Unidirectional movement of
the disks prevents formation of scratches and a visible step at the restoration-tooth junction.
> Follow the recommended finishing and polishing sequence with the color coded disks for the best results.
Use CompoSite polishers to polish hard to reach labial/lingual surfaces as well as occlusal surfaces.
Reducing or skipping the recommended steps may compromise the quality of the final polish.
> Use saliva ejector or suction to eliminate moisture and debris during the procedure. Use protective mask and
eyewear while using the product.
» Avoid exceeding maximum permissible speed for each abrasive.

READ CAREFULLY BEFORE USE ‘

Product name Maximum permissible rotation speed | Water spray
Super-Snap Disks 15,000 min-! No
Dura-White Stones 30,000 min-! No
CompoSite polishers 20,000 min”! Yes

. Clean the debris from restoration surface after each finishing/polishing step.
. After using dedicated metal mandrel, Dura-White Stone and CompoSite polishers, remove any contaminants
immediately, disinfect and sterilize. Dispose the Super-Snap Disks after each use.

STORAGE AND STERILIZATION

Super-Snap Disks should be stored away from direct sunlight, moisture and corrosive chemicals/vapor.
Sterilize Dura-White Stones, CompoSite polishers and Super-Snap metal mandrels before use.

[

For reuse after using, remove any contaminants immediately with washer disinfector, then sterilize.
(Autoclave)

Product name Cycle Type | Temperature | Holding time Dry time
Super-Snap metal mandrel o
Dura-White Stones Pr‘;‘;/ifncé’s“m gg g 300" 10°00”
ComposSite polishers

Follow manufacturer’s instructions for use of washer disinfector and sterilizer, respectively. Chloride disinfectant
and dry heat should be avoided. Plasma Sterilization should also be avoided for sterilization of Dura-White Stones
as it leads to degradation of the bond between the head and shank.

For the details about REPROCESSING procedures, visit www.shofu.de.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental
professional.

VOR GEBRAUCH SORGFALTIG DURCHLESEN
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Super-Snap Disk Kit und X-TREME Disk Kit bestehen aus Super-Snap Scheiben und zugehdrigem Super-Snap
Metallmandrell, Dura-White Steinen (W) und ComposSite Polierern (W).

Super-Snap ist ein anwenderfreundliches, farbcodiertes, 4-stufiges System von Einmal-Scheiben mit metallfreiem
Zentrum zum Konturieren, Finieren und Polieren aller Arten von &sthetischen Fiillungskompositen (Mikrofiller-,
Mikrohybrid-, Nano- und Nanohybridkomposite).

Ergénzend enthalten die Kits Dura-White Steine (W) und CompoSite Polierer (W), die das Finieren und Polieren
von schwer erreichbaren Labial-/Lingualfldchen sowie von Okklusalfldchen erleichtern.

INDIKATIONEN
Finieren und Polieren aller Arten von asthetischen Fiillungskompositen.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

1. Kein Instrument/Mandrell benutzen, das Schaden, Fehler oder VerschleiR aufweist, z.B. Korrosion oder
verminderte Oberfladchenqualitat nach wiederholter Verwendung.

2. Bei der Arbeit mit Hand- oder Winkelstiick Schutzmaske und Schutzbrille tragen.

3. Kontakt mit Weichgeweben vermeiden, damit es nicht zu Verletzungen kommt.

4. Super-Snap Scheiben sind nur zum Einmalgebrauch vorgesehen. Nach Gebrauch gemaR den Richtlinien zur
Abfallentsorgung in Ihrer Praxis oder Klinik entsorgen.

5. Das Produkt ausschlieflich fiir die in diesem Beipackzettel genannten Aufgaben verwenden.

6. Das Produkt ist nur fir den dentalen Gebrauch vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Je nach Fall das geeignete Instrument wahlen, z.B. Super-Snap Schwarz, Super-Snap Violett oder Dura-White
Steine (W), um Uberschiissiges Fiillungsmaterial zu entfernen und die Fiillung wie gewiinscht zu konturieren.
Super-Snap Scheiben sicher am Super-Snap Mandrell befestigen.

2. Den Schaft vollstandig in das Spannfutter des Hand- oder Winkelsticks (Mikromotors) schieben; Anleitung des
Herstellers beachten. Das Instrument vor Gebrauch probeweise rotieren lassen, um zu sehen, ob es sicher,
ruhig und rund lauft.

3. Mit gleichméRigem, konstantem Druck finieren und mit federleichtem Druck polieren. Durch Bewegung der
Scheiben in nur eine Richtung sind Kratzer und eine sichtbare Stufe im Ubergangsbereich von Fiillung und
Zahn vermeidbar.

» Fir beste Resultate beim Finieren und Polieren die farbcodierten Scheiben in der empfohlenen Reihenfolge
anwenden. Schwer erreichbare Labial-/Lingualflachen sowie Okklusalflachen mit CompoSite polieren.
Empfohlene Arbeitsschritte nicht weglassen oder tiberspringen, da dies die Qualitat des Endresultats
mindern kann.

» Wahrend der Anwendung mit Speichelsauger oder Absauganlage Fliissigkeiten und Riickstande entfernen.
Bei der Arbeit mit dem Produkt Schutzmaske und Schutzbrille tragen.

» Maximal zulassige Drehzahlen der einzelnen Instrumente nicht iiberschreiten.

Produktname Maximal zulassige Drehzahl Wasserspray
Super-Snap Scheiben 15.000 min-! Nein
Dura-White Steine 30.000 min”! Nein
ComposSite Polierer 20.000 min”! Ja

. Nach jedem Finier- und Polierschritt die Fiillungsoberflache von Riicksténden reinigen.
. Super-Snap Metallmandrell, Dura-White Steine und CompoSite Polierer unmittelbar nach Gebrauch von
Verunreinigungen saubern, desinfizieren und sterilisieren. Super-Snap Scheiben nach Gebrauch entsorgen.

LAGERUNG UND STERILISATION

Super-Snap Scheiben vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und korrosiven Chemikalien oder Dampfen
geschiitzt lagern. Dura-White Steine, ComposSite Polierer und Super-Snap Metallmandrell vor Gebrauch sterilisieren.
Wiederverwendbare Instrumente unmittelbar nach Gebrauch im Thermodesinfektor von Verunreinigungen saubern,
dann sterilisieren.

o

(Autoklav)

Produktname Verfahren Temperatur Haltezeit Trockenzeit
Super-Snap Metallmandrell
Dura-White Steine Vorvakuum | 434 - 300" 10'00"
ComposSite Polierer

Gebrauchsanleitung des Thermodesinfektoren- bzw. Sterilisatoren-Herstellers beachten.
Chlorhaltige Desinfektionsmittel und HeiRluftsterilisation sollten nicht verwendet werden. Die Dura-White Steine
sollten auch nicht plasmasterilisiert werden, da dies die Bindung zwischen Arbeitsteil und Schaft schadigen kann.

Detaillierte Angaben zur AUFBEREITUNG finden Sie auf www.shofu.de.

Nom du produit Vitesse de rotation maximum Spray
Super-Snap Disks 15,000 min"! Non
Dura-White Stones 30,000 min” Non
Polissoirs CompoSite 20,000 min-! Oui

. Nettoyer la restauration apres chaque étape de finition et de polissage.

. Apres utilisation du mandrin métallique, de Dura-White Stones et de polissoirs CompoSite, éliminer
immédiatement tout contaminant puis les désinfecter et les stériliser. Les disques Super-Snap sont, eux, a jeter
apres chaque utilisation.

STOCKAGE ET STERILISATION

Les disques Super-Snap se conservent a |'abri de I'exposition solaire, de I'numidité et des agents / vapeurs
chimiques a pouvoir corrosif. Stériliser les Dura-White Stones, les polissoirs CompoSite et les mandrins
métalliques Super-Snap avant usage.

o

Pour réutilisation, éliminer tout contaminant a I'aide de liquide de nettoyage et de désinfection puis stériliser.

(Autoclave)

Nom du produit Cycle type | Température Maintien Séchage
Mandrin métallique Super-Snap Pré-vid
Dura-White Stones ol 134°C 300" 10°00”
Polissoirs CompoSite

Suivre les indications des fabricants pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. Les désinfectants chlorés
et la chaleur séche sont a proscrire. Eviter de méme la stérilisation plasma pour les Dura-White Stones car elle
dégrade la liaison de |'abrasif sur sa tige.

Pour plus de détail sur les procédures de retraitement, consulter le site www.shofu.de.

‘ LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK
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PRODUCTOMSCHRIJVING

De Super-Snap Disk Kit en X-TREME Disk Kit bestaan uit Super-Snap-schijven en bijpehorende Super-Snap-mandrel
van metaal, Dura-White-slijpstenen (voor montage op hoekstuk) en CompoSite-polijstinstrumenten (voor montage
op hoekstuk).

Super-Snap is een gebruiksvriendelijk, kleurgecodeerd, 4-stapssysteem van wegwerpschijven zonder metalen
kern en speciaal ontworpen voor het vormgeven, afwerken en polijsten van alle soorten directe esthetische
composieten (microgevulde, microhybride, nano en nanohybride).

De kits bevatten daarnaast Dura-White-slijpstenen (voor montage op hoekstuk) en CompoSite-polijstinstrumenten
(voor montage op hoekstuk), speciaal voor het afwerken en polijsten van moeilijk toegankelijke labiale/linguale
vlakken en occlusale vlakken.

INDICATIES VOOR HET GEBRUIK
Afwerken en polijsten van alle soorten directe esthetische composieten

VOORZORGSMAATREGELEN & WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik een instrument/mandrel niet als deze beschadigd, defect of versleten is, bijvoorbeeld door corrosie,
aantasting van het oppervlak door veelvuldig gebruik etc.

2. Gebruik een mondkapje en een veiligheidsbril bij het werken met hand-/hoekstukken.

3. Vermijd contact met weke delen om letsel tijdens gebruik te voorkomen.

4. Super-Snap-schijven zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Gooi de Super-Snap-schijven na gebruik weg
volgens de afvalverwijderingsvoorschriften van uw praktijk of laboratorium.

5. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan degene die expliciet in deze gebruiksaanwijzing worden
genoemd.

6. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dentale professionals.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Kies het juiste instrument afhankelijk van de casus (Super-Snap Black, Super-Snap Violet of Dura-White-
slijpstenen voor montage op hoekstuk) om overtollig restauratiemateriaal te verwijderen en de gewenste vorm
te creéren. Zorg er bij gebruik van Super-Snap-schijven voor dat de schijf goed op de Super-Snap-mandrel is
bevestigd.
2. Schuif de schacht volledig in de spankop van het hand-/hoekstuk (micromotor), volgens de instructies van de
fabrikant. Controleer de veiligheid en een juiste werking door voor gebruik eerst even proef te draaien.
3. Oefen bij het afwerken gelijkmatige, constante druk uit en bij het polijsten lichte druk. Door de schijven in
één richting te bewegen, voorkomt u krassen en een zichtbare rand bij de overgang tussen restauratie en
gebitselement.
> Voor het beste resultaat bij het afwerken en polijsten houdt u de aanbevolen volgorde van de gekleurde
schijven aan. Gebruik CompoSite-polijstinstrumenten voor moeilijk toegankelijke labiale/linguale vlakken en
occlussale vlakken. Als u stappen overslaat, kan dat een minder goed eindresultaat opleveren.
» Gebruik tijdens de behandeling een speekselzuiger of afzuiging om vocht en débris te verwijderen. Gebruik
een mondkapje en een veiligheidsbril bij gebruik van dit product.
» Houd u bij elk instrument aan de maximaal toegestane snelheid.

fr

Productnaam Maximaal toegestane rotatiesnelheid | Sproeiwater
Super-Snap-schijven 15.000 min*! Nee
Dura-White-slijpstenen 30.000 min”! Nee
ALIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE ComposSite-polijstinstrumenten 20.000 min”! Ja

DESCRIPTION

Les coffrets Super-Snap Disk Kit and X-TREME Disk Kit sont constitués de disques Super-Snap, de mandrins
métalliques Super-Snap spécifiques, d'abrasifs Dura-White Stones CA et de polissoirs CompoSite CA.
Super-Snap est un systéme simple a codage couleur qui se manipule en 4 étapes. Ces disques a usage unique et
dépourvus de centre métallique s'utilisent pour le modelage, la finition et le polissage de tout type de composite
esthétique direct (micro chargé, micro-hybride, nano et nano-hybride).

Les polissoirs Dura-White Stones CA et CompoSite CA complétent le kit pour faciliter la finition et le polissage des
zones difficiles d’accés et des surfaces occlusales.

INDICATIONS
Finition et polissage de tout type de composite esthétique direct

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

1. Ne jamais utiliser d'instruments/mandrins défectueux ou usagés par suite de corrosion, de dégradation de
surface, etc. conséquences d'une utilisation intensive.

2. Utiliser un masque et des lunettes de protection en cours d'opération.

3. Eviter le contact avec les tissus mous pour éviter le risque de les blesser.

4. Les disques Super-Snap et les Polystrips sont a usage unique. Les jeter aprés usage en respectant le
protocole s'appliquant a votre établissement de santé.

5. Ne jamais utiliser ce produit pour un autre usage que celui spécifié dans le présent mode d'emploi.

6. Lusage de ce produit est strictement réservé aux professionnels dentaires.

MODE D’EMPLOI

1. Sélectionner I'abrasif le plus approprié en fonction du cas, Super-Snap Black, Super-Snap Violet ou Dura-
White CA, pour Gter I'excés de matériau et modeler la forme définitive de la restauration. Avec les Super-Snap
Disks, monter le disque de fagon sécurisée sur le mandrin Super-Snap spécial.

2. Insérer le disque monté a fond dans la piéce a main (micro moteur) en respectant les consignes de son
fabricant. Avant utilisation, contrdler a vide la rotation, sans vibration, du disque.

3. Travailler avec une pression réguliére pour la finition, puis plus Iégére pour le polissage. Un mouvement
unidirectionnel du disque évite la formation de rayures et de rendre visible les limites de la préparation.

» La séquence recommandée de finition et de polissage avec les codes couleurs des disques garantit les
meilleurs résultats. Utiliser les polissoirs ComposSite pour la finition et le polissage des zones difficiles
d'acces (labiales, linguales et méme occlusales). Réduire ou sauter des étapes de cette séquence
compromettra la qualité finale du polissage.

» Utiliser la pompe a salive pour éliminer I'excés d'humidité et aspirer les débris. Se protéger avec un masque
et des lunettes durant la procédure.

> Ne pas dépasser les vitesses de rotation maximum indiquées pour chaque abrasif.

. Verwijder débris van het restauratieopperviak na elke afwerkings-/polijststap.

. Na gebruik van metalen mandrels, Dura-White-slijpstenen en CompoSite-polijstinstrumenten dient u eventuele
verontreinigingen onmiddellijk te verwijderen en de instrumenten te desinfecteren en steriliseren. Gooi de
Super-Snap-schijven na elk gebruik weg.

OPSLAG EN STERILISATIE

Super-Snap-schijven mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, vocht en bijtende chemicalién/dampen.
Steriliseer Dura-White-slijpstenen, CompoSite-polijstinstrumenten en Super-Snap-mandrels van metaal voor gebruik.

[

Bij herbruikbare instrumenten dient u eventuele verontreinigingen direct na gebruik te verwijderen in een
desinfecterende wasmachine en het instrument daarna te steriliseren.

(Autoclaaf)

Productnaam Cyclustype | Temperatuur Houdtijd Droogtijd
Super-Snap-mandrel van metaal .
Dura-White-slijpstenen Pr%vs::rum 134 °C 300" 10°00”
CompoSite-polijstinstrumenten

Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de desinfecterende wasmachine en de autoclaaf.
Gebruik geen warme, droge lucht of desinfectiemiddel dat chloor bevat. Ook plasmasterilisatie is geen geschikte
methode voor het steriliseren van Dura-White-slijpstenen, omdat het de verbinding tussen kop en schacht aantast.

Meer informatie over HERGEBRUIK vindt u op www.shofu.de.

les_

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los sets Super-Snap Disk Kit y X-TREME Disk Kit constan de discos Super-Snap y su mandril de metal Super-Snap
correspondiente, ademas de piedras Dura-White CA y pulidores CompoSite CA.

Super-Snap es un sistema de discos desechables de 4 pasos, facil de usar y coordinado por colores, con una
parte central sin metal, que ha sido disefiado para el contorneado, acabado y pulido de todo tipo de resinas
estéticas directas (de microrrelleno, microhibridas, nano y nanohibridas).

Las piedras Dura-White Stones CA y los pulidores CompoSite CA complementan el kit, facilitando el acabado y el
pulido de las superficies labiales y linguales de dificil acceso, asi como de las superficies oclusales.

INDICACIONES DE USO
Acabado y pulido de todo tipo de resinas estéticas directas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. No use instrumentos o mandriles dafiados, defectuosos o desgastados, por ejemplo, con corrosién o con la
superficie degradada por el uso repetido.

LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

2. Use mascarilla y gafas protectoras cuando utilice las piezas de mano.

3. Evite el contacto con los tejidos blandos para evitar lesiones durante el uso.

4. Los discos Super-Snap estan disefiados para un solo uso. Después de usarlos, deseche los discos Super-
Snap de acuerdo con el protocolo de eliminacion de residuos de su clinica.

5. No use este producto para otros fines distintos de los especificados en las presentes instrucciones de uso.

6. El producto esta destinado para uso exclusivo de profesionales de la odontologia.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Seleccione el abrasivo adecuado para cada caso, Super-Snap negro, Super-Snap violeta o piedras Dura-
White CA, para eliminar el exceso de material de restauracion y conferir la forma deseada a la pieza dental.
Cuando utilice los discos Super-Snap, monte bien el disco en su mandril Super-Snap.
2. Inserte el mango completamente en la cabeza de la pieza de mano (micromotor), segun las instrucciones del
fabricante. Compruebe que funciona perfectamente antes de usarlo en el paciente.
3. Aplique una presion uniforme y constante para el acabado y una presion ligera para el pulido. El movimiento
de los discos en una sola direccion evita la formacion de arafiazos y de un escalén visible en la union entre la
restauracion y el diente.
> Para obtener unos resultados dptimos, siga la secuencia recomendada de acabado y pulido con los discos
codificados por colores. Utilice los pulidores CompoSite para pulir las superficies labiales y linguales
de dificil acceso, asi como las superficies oclusales. Reducir o saltarse los pasos recomendados puede
comprometer la calidad del pulido final obtenido.

> Durante el procedimiento, use aspiracion o el eyector de saliva para eliminar la humedad y los restos.
Use mascarilla y gafas protectoras mientras utilice el producto.

> Evite exceder la velocidad maxima permitida para cada abrasivo.

Nombre del producto | Velocidad de rotacion méxima admisible | Pulverizador de agua
Discos Super-Snap 15.000 min”! No
Piedras Dura-White 30.000 min”! No
Pulidores CompoSite 20.000 min*! Si

. Limpie los restos que queden en la superficie de la restauracion después de cada paso de acabado o pulido.

. Después de usar el mandril de metal, la piedra Dura-White Stone y los pulidores CompoSite, elimine
inmediatamente cualquier contaminacion. Después desinféctelos y esterilicelos. Deseche los discos Super-
Snap después de cada uso.

CONSERVACION Y ESTERILIZACION

Los discos Super-Snap deben almacenarse alejados de la luz solar directa, la humedad y los productos quimicos
0 vapores corrosivos. Esterilice las piedras Dura-White Stones, los pulidores CompoSite y los mandriles de metal
Super-Snap antes del uso.

(S

Para reutilizarlos después del uso, elimine inmediatamente cualquier contaminacion en una lavadora
desinfectadora y, a continuacion, esterilicelos.

(Autoclave)

Nombre del producto Tipo de ciclo Temperatura | Tiempo de exposicién | Tiempo de secado
Mandril de metal Super-Snap .
Dura-White Stones P;Sfc‘g': 134°C 300" 1000”
Pulidores CompoSite

Siga las instrucciones de cada fabricante para el uso de la lavadora desinfectadora y del esterilizador. Se deben
evitar los desinfectantes de cloruro y el calor seco. La esterilizacion por plasma también debe evitarse para
esterilizar las piedras Dura-White Stones, ya que provoca la degradacion de la union entre la cabeza y el mango.

Para obtener mas informacion sobre los procedimientos de REPROCESADO, consulte
www.shofu.de.

it

‘LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Super-Snap Disk Kit e X-TREME Disk Kit comprendono dischi Super-Snap con il relativo mandrino in metallo
Super-Snap, punte abrasive Dura-White (CA) e gommini CompoSite (CA).

Super-Snap ¢ un sistema di facile utilizzo, cromaticamente codificato, in 4 passaggi, comprendente dischi
monouso con la parte centrale priva di metallo, per la sgrossatura, rifinitura e lucidatura di tutti i tipi di compositi
estetici diretti (compositi microriempiti, microibridi, nanocompositi e compositi nanoibridi).

Completano i kit le punte abrasive Dura-White (CA) e i gommini lucidanti CompoSite (CA) che facilitano la rifinitura
e lucidatura delle superfici labiali e linguali, difficilmente raggiungibili, e delle superfici occlusali.

INDICAZIONI
Rifinitura e lucidatura di tutti i tipi di compositi estetici diretti.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1. Non utilizzare strumenti/mandrini, che presentano danni, difetti o usura, per es. corrosione o una qualita
superficiale ridotta dopo un utilizzo ripetuto.

2. Indossare maschera e occhiali di protezione quando si lavora con il manipolo o il contrangolo.

3. Evitare il contatto con i tessuti molli in modo da non causare ferite.

4. | dischi Super-Snap sono indicati per essere usati una sola volta. Dopo I'utilizzo smaltire il prodotto in studio o
in clinica secondo le direttive per lo smaltimento dei rifiuti.

5. Utilizzare il prodotto esclusivamente per le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni d’uso.

6. |l prodotto & indicato solo per uso dentale.

ISTRUZIONI D’'USO

1. A seconda del caso scegliere lo strumento adatto, per es. Super-Snap Nero, Super-Snap Viola o le punte
abrasive Dura-White (CA), per rimuovere il materiale in eccesso e per sgrossare la ricostruzione come si
desidera. Fissare bene sul mandrino Super-Snap i dischi Super-Snap.

2. Inserire completamente il gambo nel mandrino del manipolo o contrangolo (micromotore); attenersi alle
istruzioni del produttore. Eseguire una prova di funzionamento prima dell'uso per controllare che lo strumento
ruoti in modo sicuro e regolare.

3. Esercitare una pressione uniforme e costante per la rifinitura ed una pressione molto leggera per la lucidatura.
Muovendo i dischi solo in una direzione si evita la formazione di graffi e di un gradino visibile nella zona di
transizione tra la ricostruzione e il dente.

» Per ottenere risultati ottimali nella rifinitura e lucidatura, utilizzare i dischi con la codifica cromatica secondo
la sequenza consigliata. Usare i gommini ComposSite per lucidare le superfici labiali/linguali difficilmente
raggiungibili e le superfici occlusali. Non ridurre o saltare i passaggi di lavoro consigliati, poiché ci6 pud
compromettere la qualita del risultato finale.

» Durante I'utilizzo eliminare liquidi e residui con I'aspirasaliva. Indossare maschera ed occhiali di protezione
quando si lavora con il prodotto.

> Non superare la massima velocita di rotazione consentita per i singoli strumenti.

Nome prodotto M velocita di rotazione consentita | Getto d’acqua
Dischi Super-Snap 15.000 min”! No
Punte abrasive Dura-White 30.000 min” No
Gommini CompoSite 20.000 min”' Si

. Pulire dai residui la superficie del restauro dopo ogni passaggio di rifinitura e lucidatura.
. Subito dopo I'utilizzo pulire dalle impurita, disinfettare e sterilizzare il mandrino in metallo Super-Snap, le punte
abrasive Dura-White e i gommini CompoSite. Smaltire dopo I'uso i dischi Super-Snap.

CONSERVAZIONE E STERILIZZAZIONE

Conservare i dischi Super-Snap proteggendoli dai raggi diretti del sole, dall'umidita, da sostanze chimiche
corrosive o dai vapori. Sterilizzare prima dell'uso le punte abrasive Dura-White, i gommini CompoSite e i mandrini
in metallo Super-Snap.

Per il riutilizzo degli strumenti rimuovere, subito dopo I'uso, tutte le impurita con il termodisinfettore, quindi
sterilizzare.

(Autoclave)

(S

Nome prodotto Procedimento | Temperatura | Tempo di mantenimento | Tempo di asciugatura

Mandrino in metallo Super-Snap
Punte abrasive Dura-White
Gommini CompoSite

Prevuoto

3volte 134°C 300"

10°00”




Attenersi alle istruzioni d'uso del produttore del termodisinfettore e sterilizzatore.

Non utilizzare disinfettanti contenenti cloro ed evitare la sterilizzazione ad aria calda. Inoltre non trattare le punte
abrasive Dura-White con la sterilizzazione al plasma, poiché cio pud danneggiare il legame tra la testa dello
strumento e il gambo.

Per indicazioni dettagliate sulle procedure per il RICONDIZIONAMENTO consultare
www.shofu.de.

BHWMATENBHO MPOYECTb MNEPE[ NPUMEHEHWEM

(ru_

OMUCAHUE NPOAOYKTA

Habopbl Super-Snap Disk Kit n X-TREME Disk Kit cocTosiT u3 guckos Super-Snap Disk u cneyuansHom
MeTannuyeckoit onpaski Super-Snap, nonupos Dura-White Stones CA n CompoSite CA.

Super-Snap - 370 nérkas B UCMONb30BaHUK, 4-CTyNeHYaTas 0OJHOPa3oBas cucTeMa AUCKOB C

L{BETOBO MapKMPOBKOV 1 Ge3MeTannoBbIM LIEHTPOM, NPeHa3HaueHHas AN KOHTYPUPOBaHHS,
(MHMPOBAHMS 1 MONMPOBKIA N0BLIX TMOB NONMMEPHBIX MaTEPUamNoB ANs MPSMbIX ACTETUYECKUX
pecTaBpaLyii(MUKPOHAMNONHEHHBIX, MUKPOTMBPUAHBIX, HAHO U HAHOTMEPUAHBIX).

Monupel Dura-White Stones CA n CompoSite CA gononHsiot Habop, o6neryasi hoHMpoBaHKe 1 NONMPOBKY
TPYAHOAOCTYNHBIX IYBHbIX/A3bIYHbIX, @ TAKXe OKKMKO3MOHHBIX NOBEPXHOCTE.

NOKA3AHUA K MTPUMEHEHUIO
®OuH1poBaHHe 1 NonnpoBKa NioBbIX TUMOB NONMMEPHBIX MaTepUanos ANs NPAMbIX 3CTETUYECKX pecTaBpaLuii

OPEAYNPEXAEHNA U MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHU

1. He ucnonbayiite noBpexaéHHbIe, HeUCnpaBHbIe U M3HOLIEHHbIE MHCTPYMEHTI / ONpaBKi 3-3a pucka
KOPPO3U 1 pa3pyLLEHIs MOBEPXHOCTY BCNEACTBIE MHOTOKPATHOTO NPUMEHEHNS.

2. WcnonbayiiTe 3alyuTHYI0 Macky 1 04ku npu paboTe ¢ HaKOHEYHUKOM.

3. He monyckaite KOHTaKTa ¢ MArkuMm TKaHsIMW BO U36exaHue TpaBM BO BPEMS IPUMEHEHMS.

4. [uckm Super-Snap Disks npegHa3sHaueHbl TONbKO ANsi OHOKPATHOTO NpUMeHeHust. [ocne ucnonb3oBaHus
yTunuanpyitte aucku Super-Snap Disks cornacHo npasunam yTunusauuu, LEACTBYIOLUM B BaLieM
MefyypexaeHnu.

5. He ucnonbayitte AaHHbI NPOAYKT ANS KakUX-NUBO UHbIX LieNei, He YkasaHHbIX B JaHHON MHCTPYKLMA.

6. MpopyKT npeaHasHayeH ToMbKO ANS NPOECCUOHANBHOTO CTOMATONOrNYECKOr0 NPUMEHEHNS.

YKA3AHUA NO NPUMEHEHUIO

1. Bbibepute nopxoaswuit abpasus 4ns kaxAoro KOHKpETHOro cnyyas - Super-Snap Black, Super-Snap Violet
unu Dura-White Stones CA, uto6bl yaanuTb M3NULLIKK pecTaBpaLMOHHOro MaTepuana u npuaaTh HyXxHy0
copmy. Mpu ncnonb3osanum auckos Super-Snap Disk HaaéxHO 3akpenuTe ANCK Ha CnelwanbHol onpaske
Super-Snap.

2. ToNHOCTbIO BCTaBbLTE XBOCTOBMK B 3aMM HaKOHEYHIKA (MUKPOMOTOP) COFNAacHo MHCTPYKLiM
npouasoauTens. Mepes npuMeHeHneM BbINoNHUTE NPoBHbIit 3anyck, 4Tobbl yoeanTbCs B 6esonacHocTy,
NNaBHOCTI paboTbl U OTCYTCTBUAM MHEPLIMN.

3. TpebyeTcs paBHOMEPHOE, NNaBHOE HaxaTue Anst (OUHUPOBAHWS U YPE3BbIYaitHO NErkoe HaxaTue Ans
nonuposku. OAHOHaNpaBNeHHOE ABWKEHNE ANCKOB NPenaTCTByeT 06pa3oBaHNio LapanuH 1 BUAMMONM
CTYNeHbKN B MeCTe nepexoaa pectaspaLys-3y6.

» [INs fOCTUXEHUS HannyuLWnX pe3ynbTaToB cobnioaainTe pekoMeHAoBaHHyi0 NpoLeaypy (UHMpOBaHNS
11 NONMPOBKY LiBETHBIMM AnCcKamu. Micnonbayitte nonupsl CompoSite Ans GUHUPOBaHMA 1 NONNPOBKIA
TPYAHOAOCTYNHBIX rYBHBIX / A3bIYHbIX, @ TAKXE OKKMIO3MOHHbIX NOBEPXHOCTEN. CoKpaLLeHne unm nponyck
PeKOMeH/A0BaHHbIX 3TanoB MOXeET NPUBECTU K YXYALLEHMIO Ka4eCTBa (PUHMLIHON NOMMPOBKY.

» Vcnonbayitte CNIOHOOTCOC ANS yAANEHUs BNarv 1 3arpsisHeHuit Bo Bpems pabotel. Mpu pabote
MCNONb3yiTe 3aLLMTHYK MAcKy U O4KM.

» He ponyckaiite npeBbIleHUs NpefenbHO [ONYCTUMOI CKOPOCTY ANs kaxaoro abpaausa.

HanmeHoBaHue npogykTa MpenenbHo gonycTumas ckopocTb BpalleHus | BogsHas cTpys
[Lucku Super-Snap Disks 15000 muH"! Het
AbBpasusHble kamHu Dura-White Stones 30000 muH! Hert
Monupel CompoSite 20000 muH"! Ja

. Ynanaiite 3arpsa3HeHns ¢ NOBEPXHOCTM pecTaBpaLi Nocne Kaxaoro arana GUHUPOBaHMUS / NONUPOBKY.

. TMocne ncnonb3oBanus cneynansHoi MeTannuyeckoin onpaski, kamns Dura-White Stone n nonupos
CompoSite HemeaneHHO yaanuTe BCe 3arpA3HEHNS, BbINOMHUTE AE3MHMDEKLMIO U CTEPUNM3ALINIO.
YTunusupyitte aucku Super-Snap Disks nocne kaxznoro npumMmeHeHuns.

XPAHEHWE N CTEPUNTN3ALINA

XpanuTb aucku Super-Snap Disks Baanu o1 npsiMoro COMHEYHOro cBeTa, Braru 1 KOppo3uOHHbIX XMMUKaTOB /
napoB. [epea npumeHeHnem ctepunusosatb kamuu Dura-White Stone, nonupsl CompoSite n meTannuyeckue
onpasky Super-Snap.

o

[lnsi NOBTOPHOTO NPUMEHEHWs Cpady YAANUTL BCE 3arpsisHeHNst B MOBYHO-AE3MH(ULMPYIOLLEl MaLLnHe, 3aTem
CTepUnM3oBaThb.

(ABTOKNaB)

HaumeHoBaHue npogykta Buguukna | Temnepatypa | Bpems Bbigepxku | Bpems cyiwku
Metannuyeckas onpaska Super-Snap PODBAKYYM
A6pasuBHble kamin Dura-White Stones :? aaéy 134 °C 3muu 00 ¢ 10 muu 00 ¢
Monupel CompoSite P

CobnioaaTb MHCTPYKLWIO NPOM3BOANTENS MOEYHO-AE3NHDULIMPYIOLLEH MALLMHBI UNK CTEpUAM3aTopa.

He ucnonb3osatb xnopcosepxalyine Ae3nHPeKTaHTbl v Cyxoil xap. Takxe He cnesyeT UCnonb3oBaTb
nnasmeHHyt cTepunusaumio Ans kamHein Dura-White Stones, Tak kak OHa BEAET K pa3pyLLEHUI0 COBANHEHNS
MeX/y roNoBKO M XBOCTOBMKOM.

Moapo6Ho o3HakOMUTLCA ¢ Npoueaypamu MOBTOPHOW OEPABOTKM MoxHo Ha canTe
www.shofu.de.

NALEZY DOKLADNIE PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM

O

OPIS PRODUKTU

Super-Snap Disk Kit i X-TREME Disk Kit sktada sie z krazkéw Super-Snap Disks i odpowiedniej metalowej
mandrylki Super-Snap, kamieni Dura-White Stones CA i gumek polerskich CompoSite CA.

Super-Snap to tatwy w uzyciu, dopasowany kolorystycznie, 4-stopniowy system krazkéw jednorazowych
z niezawierajacym metalu $rodkiem, przeznaczony do konturowania, wykarczania i polerowania
wszystkich rodzajow bezposrednich zywic estetycznych (z mikrowypetniaczem, mikrohybrydowych, nano i
nanohybrydowych).

Kamienie Dura-White Stones CA i gumki polerskie CompoSite CA dopetniaja zestaw poprzez utatwienie
wykariczania i polerowania trudno dostepnych powierzchni wargowych/przyjezykowych oraz powierzchni
zwarciowych.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Wykanczanie i polerowanie wszystkich rodzajow bezposrednich estetycznych materiatéw na bazie zywicy

SRODKI OSTROZNOSCI | OSTRZEZENIA

1. Nie uzywa¢ uszkodzonych, wadliwych lub zuzytych instrumentéw/mandrylek, tzn. z oznakami korozji,
degradaciji powierzchniowej wskutek wielokrotnego uzycia.

2. Stosowac maske ochronna i ochrone oczu podczas obstugi wiertarek stomatologicznych.

3. Unika¢ kontaktu z tkankami migkkimi w celu uniknigcia obrazenia podczas uzycia.

4. Produkty Super-Snap Disks sg przeznaczone tylko do jednorazowego uzycia. Wyrzuci¢ krazki Super-Snap
Disks po uzyciu zgodnie z protokotem usuwania danej placowki ochrony zdrowia.

5. Nie stosowa¢ tego produktu do celéw innych niz wyraznie podane w niniejszej instrukcji obstugi.

6. Niniejszy produkt jest przeznaczony do stosowania wytacznie przez lekarzy stomatologéw.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Wybiera¢ odpowiedni materiat $cierny dla indywidualnego przypadku, Super-Snap Black, Super-Snap Violet
lub kamienie Dura-White Stones CA, w celu usunigcia nadmiaru materiatu do wypetnien i konturowania do
zadanego ksztattu. W przypadku uzywania krazkéw Super-Snap Disks nalezy mocno zamontowac¢ krazek na
odpowiedniej mandrylce Super-Snap.

2. Trzon nalezy wprowadzi¢ catkowicie w uchwyt wiertarki (mikrosilnika) zgodnie z instrukcja producenta.
Przed uzyciem nalezy uruchomi¢ prébnie, bez zatrzymania, w celu sprawdzenia bezpieczenstwa i ptynnego
dziatania.

3. Stosowac réwnomierny, staty nacisk podczas wykanczania i bardzo nieznaczny nacisk podczas polerowania.
Jednokierunkowy ruch krazkéw zapobiega powstawaniu rys i widocznego uskoku na potaczeniu migdzy
wypetnieniem a zgbem.
> Nalezy przestrzega¢ zalecanej kolejnosci wykanczania i polerowania, stosujac krazki o wiasciwym
oznaczeniu barwnym, w celu uzyskania najlepszych rezultatéw. Uzy¢ gumek polerskich CompoSite do
polerowania trudno dostepnych powierzchni wargowych/przyjezykowych oraz powierzchni zwarciowych.
Skrécenie lub ominiecie zalecanych krokéw moze wptyna¢ niekorzystnie na jako$¢ koncowego
wypolerowania.

» Stosowac $linociag lub odsysanie w celu wyeliminowania wilgoci i pozostato$ci podczas zabiegu.
Podczas uzywania produktu nalezy stosowa¢ maske ochronng i ochrong oczu.

» Unika¢ przekraczania maksymalnej dopuszczalnej predkosci dla kazdego $rodka $ciernego.

Nazwa produktu Maksymalna dopuszczalna predko$¢ obrotéw | Strumier wodny
Super-Snap Disks 15000 min”! Nie
Kamienie Dura-White Stones 30000 min-! Nie
Gumki polerskie CompoSite 20000 min” Tak

. Po kazdym etapie wykariczania/polerowania nalezy oczyszczac pozostatosci z powierzchni wypetnienia.

. Po uzyciu odpowiedniej metalowej mandrylki, kamienia Dura-White Stone i gumek polerskich CompoSite
nalezy natychmiast usuna¢ wszelkie substancije zanieczyszczajace, przeprowadzi¢ dezynfekcje i sterylizacje.
Krazki Super-Snap Disks nalezy wyrzuca¢ po uzyciu.

PRZECHOWYWANIE | STERYLIZACJA

Super-Snap Disks nalezy przechowywac¢ z dala od bezposredniego nastonecznienia, wilgoci i korozyjnych
substancji chemicznych/oparéw. Przed uzyciem nalezy wysterylizowa¢ kamienie Dura-White Stones, gumki
polerskie CompoSite i metalowe mandrylki Super-Snap.

W celu ponownego uzycia po uzyciu nalezy natychmiast usuna¢ wszelkie substancje zanieczyszczajace w myjni-
dezynfektorze, a nastepnie wysterylizowac.

(Autoklaw)

Nazwa produktu

Metalowa mandrylka Super-Snap
Kamienie Dura-White Stones
Gumki polerskie CompoSite

[

Rodzaj cyklu | Temperatura | Czas przetrzymania | Czas suszenia

Préznia wstepna

3 razy 134°C 300" 10°00”

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi dostarczonej odpowiednio przez producenta myjni-dezynfektora

i sterylizatora. Nalezy unika¢ stosowania $rodka dezynfekujacego zawierajacego chlorki i goracego powietrza.
W przypadku sterylizacji kamieni Dura-White Stones nalezy réwniez unika¢ sterylizacji plazmowej, poniewaz
prowadzi ona do degradacji potaczenia migdzy gtéwka a trzonem.

Szczego6towe informacje na temat procedury PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO
UZYCIA mozna znalez¢ na stronie www.shofu.de.

ASE CITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE

ro

DESCRIEREA PRODUSULUI

Super-Snap Disk Kit si X-TREME Disk Kit constau din Super-Snap Disks si 0 mandrina metalicé Super-Snap
dedicata, pietre Dura-White CA si pietre de lustruit CompoSite CA.

Super-Snap este un sistem de discuri de unica folosinta cu patru pasi, usor de utilizat, codificat cromatic, cu un
centru fara metal, destinat pentru conturarea, finisarea si lustruirea tuturor tipurilor de rasini estetice directe
(cu micro-umpluturd, micro-hibride, nano- si nano-hibride).

Pietrele Dura-White CA si pietrele de lustruit CompoSite CA intregesc trusa facilitand finisarea si lustruirea
suprafetelor vestibulare/linguale greu accesibile precum si a suprafetelor ocluzale.

INDICATII DE UTILIZARE
Finisarea si lustruirea tuturor tipurilor de materiale estetice directe din rasini

PRECAUTII S| AVERTIZARI

1. Nu utilizati instrumentele/mandrinele deteriorate, defecte sau uzate de ex. prin coroziune, degradarea
suprafetelor datorita utilizarii repetate.

2. Utilizati o masca de protectie si ochelari atunci cand actionati piesele de mana.

3. Evitati contactul cu tesuturile moi pentru a evita lezarea in timpul utilizarii.

4. Super-Snap Disks sunt destinate numai pentru o singura utilizare. Eliminati Super-Snap Disks dupé utilizare,
in concordanta cu protocolul de eliminare al unitatii dumneavoastra sanitare.

5. Nu utilizati acest produs in alte scopuri decét cele mentionate in mod specific in aceste instructiuni de utilizare.

6. Acest produs este destinat utilizérii numai de catre profesionisti in domeniul stomatologiei.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Selectati produsul abraziv adecvat pentru fiecare caz, Super-Snap Black, Super-Snap Violet sau pietrele
Dura-White CA, pentru a indepérta excesul de material de restaurare si a contura la forma dorita. Cand se
utilizeaza Super-Snap Disks, montati discul in conditii de sigurantd pe mandrina Super-Snap dedicata.

2. Introduceti tija complet in mandrina de strangere a piesei de mana (micromotor), respectand instructiunile
producétorului. Efectuati o proba de functionare inaintea utilizérii, pentru a verifica functionarea n siguranta si
fara probleme, fara excentricitate.

3. Aplicati o presiune uniforma, constanta pentru finisare si o presiune foarte usoara pentru lustruire. Miscarea
unidirectionala a discurilor previne formarea zgérieturilor si a unei trepte vizibile la jonctiunea dintre restaurare
si dinte.

» Pentru cele mai bune rezultate, respectati secventa recomandata de finisare si lustruire cu discurile
codificate cromatic. Utilizati pietrele de lustruit CompoSite pentru a lustrui suprafetele labiale/linguale
greu accesibile precum si suprafetele ocluzale. Restrangerea sau eliminarea pasilor recomandati poate
compromite calitatea lustruirii finale.

» Utilizati ejectorul sau aspiratorul de saliva pentru a inlatura umezeala si impuritatile in timpul procedurii.
Utilizati o masca de protectie si ochelari in timpul utilizarii produsului.

> Evitati depasirea vitezei maxime permise pentru fiecare instrument abraziv.

Denumirea produsului Viteza de rotatie maxima permisa | Spray de apa
Super-Snap Disks 15.000 min”! Nu
Pietre Dura-White 30.000 min”! Nu
Pietre de lustruit CompoSite 20.000 min” Da

. Curéatati impuritatile de pe suprafata restauréarii dupa fiecare pas de finisare/lustruire.

. Dupa utilizarea mandrinei metalice dedicate, a pietrelor Dura-White si a pietrelor de lustruit ComposSite,
indepértati imediat orice contaminanti, dezinfectati si sterilizati. Eliminati Super-Snap Disks dupa fiecare
utilizare.

(S

DEPOZITARE $I STERILIZARE

Super-Snap Disks trebuie depozitate departe de lumina solard directé, umezeald si substante chimice corozive/
vapori corozivi. Inainte de utilizare, sterilizati pietrele Dura-White, pietrele de lustruit CompoSite si mandrinele
metalice Super-Snap.

Pentru reutilizare dupa folosire, indepértati imediat orice contaminanti cu dispozitivul de spélare-dezinfectare,
apoi sterilizati.

(Autoclav)

Denumirea produsului Tipul ciclului | Temperatura | Timpul de mentinere| Timpul de uscare
Mandrina metalicé Super-Snap Pre-vid
Pietre Dura-White de 3ori 134°C 3'00” 10°00”
Pietre de lustruit CompoSite

Urmati instructiunile de utilizare ale producatorului dispozitivului de spélare-dezinfectare sau dispozitivului de
sterilizare. Dezinfectantele cu clor i caldura uscatd trebuie evitate. Sterilizarea cu plasma trebuie de asemenea
evitata la sterilizarea pietrelor Dura-White, deoarece duce la deteriorarea conexiunii dintre cap si tija.

Pentru detalii despre procedurile de REPROCESARE, vizitati www.shofu.de.

LAS NOGA FORE ANVANDNING

D

PRODUKTBESKRIVNING

Super-Snap Disk Kit och X-TREME Disk Kit bestar av Super-Snap Disks och passande Super-Snap metallmandreller,
Dura-White Stones CA och CompoSite CA polerare.

Super-Snap &r ett lattanvant, fargkoordinerat, 4-stegssystem av engangs-trissor med metallfritt centrum utformat
for att konturera, finishera och polera alla typer av direkta estetiska kompositer (mikrofiller-, mikrohybrid-, nano- och
nanohybrid-material).

Dura-White Stones CA och CompoSite CA polerare kompletterar kitet genom att underlatta finishering och
polering av ocklusalytor och svaratkomliga labial- och lingualytor.

AVSEDD ANVANDNING
Finishering och polering av alla typer av direkta estetiska kompositmaterial

FORSIKTIGHETSATGARDER OCH VARNINGAR

1. Anvénd inte instrument eller mandreller som &r skadade, defekta eller slitna dvs. med korrosion eller ytskador
pa grund av upprepad anvandning.

2. Anvand skyddsmask och skyddsglasdgon vid anvéndning av handstycken.

3. Undvik kontakt med mjukvévnader under anvéndningen for att undvika skador.

4. Super-Snap Disks &r konstruerade enbart for engangsanvandning. Kassera anvanda Super-Snap Disks i
enlighet med det avfallshanteringsprotokoll som finns pa tandvardsmottagningen.

5. Anvand inte produkten for andra &ndamal &n den avsedda anvandning som specificeras i den hér
bruksanvisningen.

6. Produkten &r endast avsedd for yrkesmassig anvandning inom tandvarden.

BRUKSANVISNING
1. Valj lampligt polerinstrument: Super-Snap Black, Super-Snap Violet eller Dura-White Stones CA fér varje
enskilt fall, for att aviagsna dverskott av fyliningsmaterial och konturera till dnskad form. Vid anvandning av

Super-Snap Disks maste trissan monteras sakert pa den avsedda Super-Snap mandrellen.

2. Séttin skaftet helt i chucken pa handstycket (mikromotor) i enlighet med tillverkarens anvisningar. Gor en
testkdrning fore anvéndning for att kontrollera sakerheten och att rotationen gar jamnt utan avvikande rorelser.

3. Applicera ett jamnt och stadigt tryck for finishering och ett fjaderlatt tryck for polering. Anvénd trissorna i en och
samma rotationsriktning for att undvika repor och synlig dvergang mellan fylining och tand.

» Folj de rekommenderade finisherings- och poleringsféljderna fér de fargkodade trissorna for basta resultat.
Anvéand CompoSite polerare for att polera ocklusalytor och svaratkomliga labial- och lingualytor. Att inte folja
de rekommenderade stegen kan paverka slutresultatets kvalitet.

» Anvand salivsug eller op-sug for att undvika fukt och debris under forfarandet. Anvand skyddsmask och
skyddsglasdgon nér produkten anvénds.

» Overskrid inte hogsta tillatna hastighet for varje polerinstrument.

Produktnamn Hogsta tillatna rotationshastighet | Vattenspray
Super-Snap Disks 15 000 min-! Nej
Dura-White Stones 30000 min*! Nej
ComposSite polerare 20000 min” Ja

4. Avlagsna debris fran tandersattningens yta efter varje finisherings- eller poleringssteg.

5. Efter anvandning av den avsedda metallmandrellen och Dura-White Stone och CompoSite-polerare: Rengor
omedelbart fran all kontaminering, desinfektera och sterilisera. Kassera Super-Snap Disks efter varje
anvéndning.

FORVARING OCH STERILISERING
Super-Snap Disks ska forvaras skyddat fran direkt solinstralning, fukt och korrosiva kemikalier och angor.
Sterilisera Dura-White Stones, CompoSite polerare och Super-Snap metallmandreller fére anvéndningen.

For ateranvandning efter anvandning ska alla féroreningar omedelbart avldgsnas i en diskdesinfektor och
sterilisering darefter utforas.

(Autoklav)

Produktnamn Typ av cykel Temperatur Halltid Torkningstid
Super-Snap metallmandrell .
Dura-White Stones Forvakuum 134°C 300" 10'00"
ComposSite polerare gang

Folj tillverkarnas bruksanvisningar for diskdesinfektorn och sterilisatorn som anvénds. Undvik desinfektionsmedel
med klor, och desinfektion med torr varme. Undvik plasmasterilisering for Dura-White Stones eftersom det leder till
forsémring av bindningen mellan huvud och skaft.

Mer info om UPPARBETNINGS-metoder (rengdring, desinfektion och sterilisering)
hittar du pa www.shofu.de.

AIABAXTE NMPOZEKTIKAMPIN AMO TH XPHZH

el

MNEPIFPA®H MPOIONTOZX

To Super-Snap Disk Kit kai 1o X-TREME Disk Kit amoteAoOvtar amé diokoug Super-Snap kai €151k Super-Snap
peTahAIkd pavTpéh, TpoxoAiBakia Dura-White CA kai oTiABwTikd CompoSite CA.

Ta Super-Snap eival éva 0koAo 0T Xprion XpwHaTikG ouvduacpévo, avaAwaipo oUoTnua diokwv 4-Bnudtwy,
e kévTpo Xwpi PETarro, oxediaauévo yia Siapdpeuwan, Aeiavan kai oTIABWON GAwY Twv TUTTIWY AUETWY
aIoBNTIKWY (MIKPOKOKKEG, MIKPOUBPIBIKES, VAVOKOKKEG Kal vavoUBPIBIKES).

Ta tpoxoAiBakia Dura-White CA kai Ta oTIABwTIkG CompoSite CA oupAnpwvouy To KIT dIEUKoAUVOVTag T
Aeiavan kai oTiABwaon Twv d0okoAa TPOaRACIHWY XEINKWV/YAWTTIKWY ETIQAVEIWY OTIWG KAl TWV LA TIKWV.

ENAEIZEIZ XPHIHEZ
Aeiavan kai oTiABwaon 6Awv Twv TUTTWY AUECWY AITONTIKWY PNTIVWSWY UNIKWV.

NPOOYAAZEIZ KAI MPOEIAONOIHZEIZ

1. Mn xpnaoiuoToleite kareaTpappéva, TpoBAnpatika f @Bappéva epyaleia/uavtpéA, dnA., diaBpwpéva,
KATETTPAPUEVN ETIQAVEIA Adyw eTTavaAAUBAvOUEVWY XPROEWV.

2. XpnolgoTolgite TPOaTATEUTIKA PAOKA Kal yuaAid 0Tav Aeitoupyeite XeIpoAapég.

3. Amo@uyeTe eTTAQEG PE T JAAAKE POPIa Y10 TNV ATTOQUYT TPAUNATIOPWY KATA TN XpAoN.

4. O16iokol Super-Snap eival axediaopévol yia pia xprion pévo. AmoppiyTe Toug diokoug Super-Snap peTd Tn
Xpron oUpgwva e 1o TPwTOKoAAO TOu 1aTpEiou.

5. Mn xpnoipotoleite auTé 10 TPOIGV yia AAAoug okoTToUG TTEpaA aTrd AUTOUG TTOU €IBIKG TIEPIYPAQOVTal O” AUTEG
TIG 0Bnyieg XpAong.

6. To mpoidv TpoopileTal yia xpAon povo amd emayyeApaTieg TNg 0d0VTIATPIKAG.

OAHIIEZ XPHZHZ

1. EmAESTE 1o KaTAAANAO AelavTikd péoo yia kdBe TepimTwaon, Super-Snap Malpo, Super-Snap BioAeri
1} 1poxoAiBaki Dura-White CA, yia Tnv amopdkpuvan Tng TepicOEIag amoKaraaTaTikoU UAIKOU Kal T
Slapopewan aTo emBupntéd oxAua. OTav xpnaipotoleiTe Toug diokoug Super-Snap, TOTTOBETEIOTE TO dioko
ue ag@dAeia aTo €181kd Super-Snap HavTpéA.

2. Eg@apudate 10 a1éAeX0g TAPWGS 0T KEGAAR TNG XEIPOAAPBAS (HIKpd-poTEP), akoAouBwVTAG TI; 0dnyieg Tou
karaokeuaaT. MpaypatotoicioTe doKIaATTIKA Kivnan yia éAeyxo agpaAeiag kai opaAig AeiToupyiag xwpig
amoudkpuvon TpIv atoé T xpron.

3. EgapuoaTe opoidpopen, atabepn miean yia m Aeiavan kai oAU ehagpid Tiean yia T oTiABwaon. Hkivnon
Twv diokwv katd pia dieuBuvan poAauBavel Tn dnpioupyia xapagewv kai evog opatol okaAoTariol aTn
Slemdvela amokatoTaong — dovTiol.

» AkohoubeioTe Tn ouvioTwuEVN a€Ipa Agiavong kal oTIABwanNg pe TNV kKwdikoToinan Twv diokwv yia
apioTa amoteAéopara. XpnaoigotoiiaTte Ta oTIABwTikG CompoSite yia T oTiIABwan Em@aveiwy Tou
eival 50okoAn n TpoaTéAaan XEIAIKG/YAWOTIKA KaBWg Kal JacnTIKWY ETIQAveIwv. MeiwvovTag f
TapaBAETOVTag GUVIOTWHEVA OTAdIO UTTOpPET va ETTPEATE TNV TToIOTNTA TNG TEAIKAS OTIABWONG

» Xpnoipomroiiate aiehavThia A 10xupn avappdenaon yia Ty e§aAeiyn TG uypaciag Kal Tng okOVNG KaTa Tn
dladikagia. XpnaoIpoToIaTe TPOCTATEUTIKS MATKA Kal YUaAIG 6TaV XPNOIUOTIOIEITE TO TTPOIV.

» ATroQUyeTe va EeTrepAaETe T PEYIOTN ETITPETITA TAXUTNTA TTEPITTPOPAG YIa KABE AEIaVTIKO.

‘Ovopa mpoidvTog MEyioTn emTpemdpevn TaxUTNTA TEPIOTPOPAS Zmpéi vepol
Super-Snap Aigkol 15,000 min*! Oxi
Dura-White 1poxoAiBdkia 30,000 min*! Oxi
ComposSite oTIABwTIKG 20,000 min”! Nai

4. KaBapioTe Tn putrapdTnTa aTd TNV EMQAVEIQ TG ATTOKATAGTACNG UETA a6 KABE Brpa Asiavang/oTiABwang.

5. Meta  Xprion Tou egeidikeupévou peTaAAikoU pavpéA, Tpox6AiBou Dura-White kai aTiABwTikoU CompoSite,
aTopaKpUVeTe peaa kaBe emipoAuvan, amoAupdveTe kal amoaTelpwaTe. AToppiyTe Toug diokoug Super-Snap
peTa amé kaBe xprion.

ANOGHKEYZH KAI ANIO:XTEIPQXH

01 diokol Super-Snap 8a Tpémel va QuAdyovTal pakpid amd v duean nAiakn akTivofoAia, uypaaia kal

SiappwTIka xnuikG/atpols. AmooTteipwaoTe Ta Dura-White TpoxoMBakia, Ta oTiABwTikd CompoSite kai Ta Super-

Snap petaAAika pavipéA Tpiv amé T xprion.

la emavéypnon, amopakplveTe kB empoAuvon apeoa pe AU, amoAUpavon kal amooTeipwan.

(AutékauaTo)

‘Ovopa mpoidvTog
Super-Snap peTaAAIKA pavTpéA
Dura-White tpoxoAiBakia
CompoSite oTIABwTIKA

Tumog kUkAou | Oeppokpaaia | Xpévog kpdtnang | Xpovog oTeyvWHATOG

Mpo-kevo

3 gopéc 134°C 300" 10'00”

AkolouBeiaTe TI 0dnyieg TOU kaTaokeuaaTr yia T xpion TAuvTnpiou amoAlpavang kal amoaTeipwong
avahoya. AmoAupavTika xAwpidiou kai Enpd BeppdTnTa Ba TPéTEl va amogelyovTal. H amoaTteipwon pe
MAdopa Ba mpémer emiong va amopelyetal yia Ta poxoAiBakia Dura-White kaBuwg odnyei o€ uTropabuion Tou
SeapoU PETAU TG KEQAARG Kal TOU OTEAEXOUG.

MNaTig Asrrrt(:jpépslsg Twv S1adikaciwv EMANENEZEPIAZIAL emioke@OeiTe,
www.shofu.de.
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DESCRICAO DO PRODUTO

Super-Snap Disk Kit e X-TREME Disk Kit sdo compostos por Super-Snap Disks e por um mandril de metal Super-
Snap proprio, pedras Dura-White CA e brocas de acabamento CompoSite CA.

Super-Snap € um pratico sistema de discos descartaveis de 4 passos, de cores coordenadas, com um centro
isento de metal, concebido para o contorno, o acabamento e o polimento de todos os tipos de resinas estéticas
diretas (microparticuladas, micro-hibridas, nano e nano-hibridas).

As pedras Dura-White CA e as brocas de acabamento CompoSite CA complementam o kit, facilitando o
acabamento e o polimento de superficies labiais/linguais dificeis de alcangar, bem como de superficies oclusais.

INDICACOES DE USO

Acabamento e polimento de todos os tipos de materiais de resina estética direta

PRECAUCOES E ADVERTENCIAS

1. Nao utilizar instrumentos/mandris danificados, com defeitos ou desgastados, ou seja, corroidos e com a
superficie degradada pelo uso repetido.

2. Usar uma mascara de protegao e 6culos ao operar pegas de méo.

3. Evitar o contato com tecidos moles para prevenir ferimentos durante o uso.

4. Os Super-Snap Disks sédo descartaveis. Eliminar os Super-Snap Disks depois da utilizagao e de acordo com o
respectivo protocolo de sua instituigdo de cuidados de satde.

5. Nao usar este produto para quaisquer outros fins ndo especificamente descritos nestas instrugdes de uso.

6. O produto destina-se apenas a ser usado por profissionais da area odontologica.

INSTRUCOES DE USO
1. Selecionar o abrasivo indicado para cada caso, Super-Snap preto, Super-Snap violeta ou pedras Dura-White

CA, para remover o0 excesso de material de restauragao e contornar a forma desejada. Para usar os Super-

Snap Disks, montar o disco firmemente no mandril Super-Snap correspondente.

2. Inserir toda a haste no mandril da pega de méo (micromotor) de acordo com as instrugées do fabricante. Antes
de cada utilizagao, executar um teste para verificar a seguranga e o bom funcionamento sem excentricidade.
3. Exercer uma pressao uniforme e regular para o acabamento e uma pressdo muito leve para o polimento.

0 movimento unidirecional dos discos previne a formagéo de arranhdes e um passo visivel na jungéo

restauragéo-dente.

» Para os melhores resultados, observar a sequéncia recomendada de acabamento e polimento com os
discos codificados por cores. Usar brocas de acabamento CompoSite para polir as superficies labiais/
linguais dificeis de alcangar, bem como as superficies oclusais. Reduzir ou ignorar os passos recomendados
pode comprometer a qualidade do polimento final.

> Usar o ejetor ou aspirador de saliva durante o procedimento para eliminar umidade e residuos. Usar uma
mascara de protegdo e 6culos ao usar o produto.

» Evitar exceder a velocidade maxima admissivel para cada abrasivo.

LER COM ATENGAO ANTES DE USAR

Nome do produto Velocidade maxima de rotagao admissivel | Pulverizador de dgua
Super-Snap Disks 15.000 rpm Néo
Pedras Dura-White 30.000 rpm Néo
Brocas de acabamento CompoSite 20.000 rpm Sim

. Eliminar os residuos da superficie da restauragao depois de cada passo de acabamento/polimento.

. Depois de usar o mandril de metal préprio, a pedra Dura-White e as brocas de acabamento CompoSite,
remover imediatamente todos os contaminantes, desinfetar e esterilizar. Eliminar os Super-Snap Disks depois
de cada utilizagao.

ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAGAO

Os Super-Snap Disks devem ser guardados afastados de luz solar direta, umidade e substéncias quimicas/
vapores corrosivos. Esterilizar as pedras Dura-White, as brocas de acabamento CompoSite e os mandris de metal
Super-Snap antes da utilizagao.

(S

Para a reutilizag&o ap6s o uso, remover imediatamente todos os contaminantes com um agente de lavagem e
desinfecgéo e, em seguida, esterilizar.

(Autoclave)

Nome do produto Tipo de ciclo | Temperatura | Tempo de espera | Tempo de secagem
Mandril de metal Super-Snap .
Pedras Dura-White Pgev'gigg" 134°C 300" 10'00”
Brocas de acabamento CompoSite

Seguir as instrugdes de uso do fabricante do agente de lavagem e desinfecgao e do esterilizante, respectivamente.
0O desinfetante de cloreto e o calor seco devem ser evitados. Também deve ser evitada a esterilizagao por plasma
das pedras Dura-White, a fim de prevenir a degradagao da ligagao entre a cabega e a haste.

Para mais informagoes sobre os procedimentos de REPROCESSAMENTO,
visitar www.shofu.de.



