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Primer for bonding resin to metal, zirconia and alumina

PRODUCT DESCRIPTION

SHOFU Universal Primer is a priming agent designed to treat the surfaces
of metal-based, zirconia-based or alumina-based restorations to enhance
bond to resin materials. SHOFU Universal Primer can be used intraorally
and extraorally.

INDICATIONS FOR USE

Bonding resin to metal, zirconia or alumina restorations

> Application of opaque resin to frameworks

> Cementation of inlays, crowns and bridges with resin cement

> Bonding of denture base resin to metal base, clasp or attachment
> Bonding resin to orthodontic appliances

> Intraoral and extraoral repair of fractured restorations

PRECAUTIONS AND WARNINGS

1. Do not use this product on patients with known allergies to this material,
methacrylate monomer and/or acetone.

2. Operators with known allergies to this material, methacrylate monomer
and/or acetone must not use this product.

3. If any inflammation or other allergic reactions occur on either the patient
or operator, immediately discontinue use and seek medical advice.

4. Use in well ventilated areas to avoid inhalation of acetone (several
appropriate ventilations per hour are recommended). If inhalation causes
nausea or illness, take rest and keep warm in fresh air.

5. Avoid any source of ignition since this product is flammable.

6. Use protective gloves and glasses to avoid sensitization to this product.
In case of accidental contact with oral soft tissue or skin, immediately
blot with alcohol moistened cotton ball, and rinse with plenty of water.
Medical (dental) gloves provide some protection against direct contact
with this material; however some monomers may penetrate through the
gloves very quickly to reach the skin. Therefore, should this material
come in contact with the gloves, immediately remove them and wash
hands with plenty of water.

7.In case of contact with eyes, immediately flush the eyes with plenty of
water and seek medical advice.

8. If this product comes in contact with oral soft tissue, the tissue may
turn whitish, however, it should resolve in 2 or 3 days. Avoid touching or
brushing the area.

9. Follow the instructions for use of each material, instrument or equipment
to be used in conjunction with this product.

10.Do not use this product for any purposes other than specifically outlined
in these instructions for use.

11.Use this product within the expiration date indicated on the package or
container.
(Example & YYYY-MM-DD — Year-Month-Date of the expiration date)

12.This product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE
A. Application to metal
A-1. Pretreatment of the restoration surface
A-1-1. Extraoral use
Sandblast the adhesive metal surface with 50-100 ym aluminum
oxide at approx. 0.3-0.5 MPa/3-5 bar. Then, perform ultrasonic
cleaning and dry with clean air. Sandblast can be replaced by
roughing the surface with a suitable abrasive (eg. diamond bur
etc).
A-1-2.Intraoral use
Place rubber dam and avoid direct contact with oral tissue.
Roughen the adhesive metal surface using a dental abrasive (eg.
diamond bur etc), rinse with water and dry with clean air.
A-2. Application of SHOFU Universal Primer
Dispense adequate amount of SHOFU Universal Primer on a dish.
Apply to the entire adhesive surface in one layer with a disposable
brush. Leave it undisturbed for 10 sec. and dry naturally.
A-3. Bonding to resin material
Bond resin material according to the instructions for use of each
product.
B. Application to zirconia and alumina
B-1. Pretreatment of the restoration surface
B-1-1. Extraoral use
Sandblast the adhesive surface of zirconia-based or alumina-
based restoration with 50-100 um aluminum oxide at approx.
0.2-0.3 MPa/2-3 bar. Then, perform ultrasonic cleaning and dry
with clean air. Sandblast can be replaced by roughing the surface
with a suitable abrasive (eg. diamond bur etc).
B-1-2.Intraoral use
Place rubber dam and avoid direct contact with oral tissue.
Roughen the adhesive surface by using a dental abrasive (eg.
diamond bur etc), rinse with water and dry with clean air.
B-2. Application of SHOFU Universal Primer
Dispense adequate amount of SHOFU Universal Primer on a dish.
Apply to the entire adhesive surface in one layer with a disposable
brush. Leave it undisturbed for 10 sec. and dry naturally.
B-3. Bonding to resin material
Bond resin material according to the instructions for use of each
product.

(Notes)

> Do not mix with any other primers or bonding systems.

> Tightly close the cap after each use as this product contains volatile
components. Use all the dispensed material promptly.

> Use saliva ejector or suction during the procedure.

> Avoid contamination of the restoration surface to be bonded. If the surface
is contaminated by saliva or blood, thoroughly clean the surface with an
alcohol moistened cotton ball. Then, dry and reapply the material.

> Use all the dispensed material promptly on one patient.

> Do not reuse disposable brushes to avoid cross-contamination.

COMPOSITION

Acetone, Phosphonic acid monomer, Thioctic acid monomer
STORAGE

Store at room temperature (1-30 °C/34-86 °F). Keep away from direct
sunlight and any source of ignition.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the
order of a dental professional.

Location of the symbols glossary:
https://www.shofu.com/en/symbols_glossary/

READ CAREFULLY BEFORE USE‘

D VOR GEBRAUCH SORGFALTIG DURCHLESEN

Primer fiir den Verbund von Kunststoff zu Metall, Zirkon-
und Aluminiumoxid

PRODUKTBESCHREIBUNG

SHOFU Universal Primer ist ein Haftvermittler zur Oberflachenbehandlung
bei Restaurationen aus Metall, Zirkoniumoxid oder Aluminiumoxid fir einen
festen Verbund mit Kunststoffen. SHOFU Universal Primer kann intra- und
extraoral angewandt werden.

INDIKATIONEN

Haftvermittlung zwischen Kunststoff und Restaurationen aus Metall,

Zirkoniumoxid oder Aluminiumoxid

> Auftrag von Opaker-Kunststoff auf Geriiste

> Befestigung von Inlays, Kronen und Briicken mit Kompositzement

> Haftvermittlung zwischen Prothesenbasiskunststoff und Metallbasis,
-klammer oder -attachment

> Haftvermittiung zwischen Kunststoff und kieferorthopadischen Geraten

> Intra- und extraorale Reparatur frakturierter Restaurationen

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses
Material, Methacrylatmonomere und/oder Aceton verwenden.

2. Anwender mit bekannten Allergien gegen dieses Material,
Methacrylatmonomere und/oder Aceton diirfen das Produkt nicht
benutzen.

3. Falls bei Patient oder Anwender Entziindungen oder andere allergische
Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und &rztlichen Rat
einholen.

4.In gut belifteten Raumen verwenden, um ein Einatmen von Aceton zu

verhindern (es wird empfohlen, mehrmals pro Stunde gut zu liften).

Bei Ubelkeit oder Unwohlsein nach versehentlichem Einatmen an der

frischen Luft ausruhen und dabei warm halten.

Das Produkt ist leicht entziindlich; von Ziindquellen fernhalten.

. Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei versehentlichem
Kontakt mit oralen Weichgeweben oder Haut sofort mit einem mit
Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser
spilen. (Zahn-) medizinische Handschuhe bieten zwar einen gewissen
Schutz vor direktem Kontakt mit dem Material, doch einige Monomere
kénnen sehr schnell durch die Handschuhe auf die Haut dringen. Sollte
das Material also auf die Handschuhe gelangen, diese sofort ausziehen
und die Hande mit reichlich Wasser waschen.
7.Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser spilen und

arztlichen Rat einholen.

8. Orale Weichgewebe kénnen sich bei Kontakt mit dem Produkt wei3lich
farben; dies sollte aber nach 2 bis 3 Tagen abklingen. Die Stelle nicht
beriihren oder mit der Zahnbirste reinigen.

9. Bei allen zusammen mit dem Produkt verwendeten Materialien,
Instrumenten oder Geraten die Gebrauchsanleitung beachten.

10.Das Produkt ausschlieBlich fiir die in diesem Beipackzettel genannten

Aufgaben verwenden.
11.Das Produkt nur bis zu dem auf Packung oder Behalter angegebenen
Verfallsdatum benutzen.
(Beispiel & JJJJ-MM-TT — Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)
12.Das Produkt ist nur fir den dentalen Gebrauch vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG
A. Anwendung auf Metall
A-1. Vorbehandlung der Restaurationsoberflache
A-1-1. Extraorale Anwendung
Die Metall-Haftflache mit Aluminiumoxid (50-100 pm) bei ca.
0,3-0,5 MPa/3-5 bar abstrahlen. Dann mit Ultraschall reinigen
und mit sauberer Luft trocknen. Alternativ zum Abstrahlen kann
die Oberflache mit einem geeigneten dentalen Schleifkérper (z.B.
Diamantinstrument) angeraut werden.
A-1-2.Intraorale Anwendung
Kofferdam anlegen und direkten Kontakt des Produkts mit oralen
Geweben vermeiden. Die Metall-Haftflache mit einem dentalen
Schleifkorper (z.B. Diamantinstrument) anrauen, mit Wasser
spilen und mit sauberer Luft trocknen.
A-2. Auftrag von SHOFU Universal Primer
Eine ausreichende Menge SHOFU Universal Primer in eine Schale
geben. Mit einem Einmalpinsel in einer Schicht auf die gesamte
Haftflache auftragen. Dann 10 Sek. einwirken und von selbst
trocknen lassen.
A-3. Verbund mit dem Kunststoff
Den Verbund mit dem Kunststoff geméR der Gebrauchsanleitung
fiir das betreffende Produkt herstellen.
B. Anwendung auf Zirkoniumoxid und Aluminiumoxid
B-1. Vorbehandlung der Restaurationsoberflache
B-1-1. Extraorale Anwendung
Die Haftfléache der Zirkoniumoxid- oder Aluminiumoxid-
Restauration mit Aluminiumoxid (50-100 ym) bei ca. 0,2-0,3
MPa/2-3 bar abstrahlen. Dann mit Ultraschall reinigen und mit
sauberer Luft trocknen. Alternativ zum Abstrahlen kann die
Oberflache mit einem geeigneten dentalen Schleifkdrper (z.B.
Diamantinstrument) angeraut werden.
B-1-2.Intraorale Anwendung
Kofferdam anlegen und direkten Kontakt des Produkts mit
oralen Geweben vermeiden. Die Haftflache mit einem dentalen
Schleifkorper (z.B. Diamantinstrument) anrauen, mit Wasser
spilen und mit sauberer Luft trocknen.
B-2. Auftrag von SHOFU Universal Primer
Eine ausreichende Menge SHOFU Universal Primer in eine Schale
geben. Mit einem Einmalpinsel in einer Schicht auf die gesamte
Haftflache auftragen. Dann 10 Sek. einwirken und von selbst
trocknen lassen.
B-3. Verbund mit dem Kunststoff
Den Verbund mit dem Kunststoff gemaR der Gebrauchsanleitung
fiir das betreffende Produkt herstellen.

(Hinweise)

» Das Produkt nicht mit anderen Primern oder Adhasivsystemen mischen.

> Den Behélter nach jedem Gebrauch wieder fest verschlieen, da das
Produkt leicht fliichtige Bestandteile enthalt. Das entnommene Material
zligig verarbeiten.

» Wahrend der Behandlung Speichelsauger oder Absauganlage verwenden.

» Verunreinigungen der Haftflache der Restauration vermeiden. Bei Verunreinigung
durch Speichel oder Blut mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch
griindlich reinigen. Dann trocknen und das Material erneut auftragen.

oo

> Das entnommene Material zligig bei nur einem Patienten verwenden.

> Einmalpinsel nicht wiederverwenden, um Kreuzkontaminationen zu
vermeiden.

ZUSAMMENSETZUNG

Aceton, Phosphonséuremonomer, Thioctsduremonomer

LAGERUNG

Bei Zimmertemperatur (1-30 °C) lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung

schiitzen und von Ziindquellen fernhalten.

D ALIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE|

Primer pour liaison des résines sur metal, zircone et
alumine

DESCRIPTION

SHOFU Universal Primer est un apprét destiné au traitement de surface des
armatures en métal, zircone ou alumine dans le but d'améliorer leur liaison
avec de la résine. SHOFU Universal Primer sert aussi bien en bouche qu'en
extra-oral.

INDICATIONS

Liaison entre résine et restaurations sur métal, zircone ou alumine

> Application de résine opaque sur armature

» Scellement d'inlays de couronnes et bridges a l'aide d'un ciment résine
» Liaison entre résine de base et métal, crochet ou attachement

> Liaison entre résine et appareillage orthodontique

> Réparation intra et extra-orale de restaurations fracturées

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

1. Ce produit ne doit pas étre utilisé par des opérateurs allergiques a ce
matériau, au monomeére acrylique et/ou a I'acétone.

2. Méme chose pour les opérateurs.

3.En cas d'inflammation ou autre réaction allergique, interrompre
immédiatement I'utilisation et consulter un médecin.

4. Le local doit étre ventilé pour éviter de respirer de I'acétone (plusieurs
renouvellements de volume d'air par heure). En cas de nausée ou de
malaise, sortir respirer de I'air frais.

5. Eviter toute source d'ignition car ce produit est inflammable

6. Utiliser des lunettes et des gants de protection pour éviter la
sensibilisation au produit. En cas de contact dermique ou avec les tissus
oraux, essuyer immédiatement avec un coton imbibé d'alcool et rincer a
grande eau. Certains monomeres peuvent traverser des gants médicaux
et atteindre la peau. Dans ce cas, les dter rapidement et se laver les
mains sous eau courante.

7.En cas de contact oculaire, rincer abondamment les yeux a I'eau et
consulter un médecin.

8. Au contact avec les tissus mous buccaux, ce produit peut provoquer des
colorations blanchatres. Elles disparaissent toutes seules au bout de 2 &
3 jours. Eviter de toucher ou brosser ces zones.

9. Suivre le mode d'emploi des fabricants de chaque matériau, instrument
ou équipement utilisé en association avec ce produit.

10.Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui spécifié dans le
présent mode d’emploi.

11. Utiliser ce produit avant la date d’expiration indiquée sur 'emballage.
(Exemple & AAAA-MM-JJ — Année-Mois-Jour de la date d'expiration)

12.L'usage de ce produit est strictement réservé aux professionnels
dentaires.

MODE D'EMPLOI
A. Application sur métal
A-1. Prétraitement de surface
A-1-1. Extra-oral
Sabler la zone de scellement de I'armature & I'alumine (50-100 pm)
sous une pression de 0,3-0,5 MPa/3-5 bar. Nettoyer aux ultrasons
et sécher a l'air comprimé. Le sablage peut étre remplacé par un
grattage a l'aide d'abrasifs appropriés (fraise diamant, etc.).
A-1-2.En bouche
Placer une digue en évitant le contact avec les tissus mous.
Gratter la zone de scellement avec un abrasif (fraise diamant,
etc.), rincer a 'eau et sécher a I'air comprimé.
A-2. Application du primer SHOFU Universal Primer
Déposer la quantité nécessaire de SHOFU Universal Primer dans
un godet. En appliquer une couche sur toute la zone adhésive a
l'aide d'un pinceau jetable. Attendre 10 secondes et laisser sécher.
A-3. Collage sur résine
Procéder au collage du composite en respectant le mode d’emploi
de chaque produit.
B. Application sur alumine et zircone
B-1. Prétraitement de surface
B-1-1. Extra-oral
Sabler la zone de scellement de I'armature alumine ou zircone a
I'alumine (50-100 pm) sous une pression de 0,2-0,3 Mpa/2-3 bar.
Nettoyer aux ultrasons et sécher a I'air comprimé. Le sablage peut
étre remplacé par un grattage a l'aide d'abrasifs appropriés (fraise
diamant, etc.).
B-1-2.En bouche
Placer une digue en évitant le contact avec les tissus mous.
Gratter la zone de scellement avec un abrasif (fraise diamant,
etc.), rincer & 'eau et sécher a I'air comprimé.
B-2. Application du primer SHOFU Universal Primer
Déposer la quantité nécessaire de SHOFU Universal Primer dans
un godet. En appliquer une couche sur toute la zone adhésive a
l'aide d'un pinceau jetable. Attendre 10 secondes et laisser sécher.
B-3. Collage sur résine de base
Suivre les instructions d'utilisation de chaque produit.

(Notes)

> Ne jamais mélanger ce primer avec un autre primer ni l'utiliser avec un autre
systéme de collage.

> Refermer soigneusement le flacon aprés chaque manipulation car il contient
des composants volatils. Utiliser la quantité versée immédiatement.

> Utiliser la pompe a salive ou une aspiration durant la procédure.

» Eviter de contaminer la surface adhésive de la restauration. En cas
de contamination salivaire ou sanguine, rincer a 'eau et nettoyer
soigneusement a I'aide d’un coton imbibé d'alcool. Sécher ensuite a I'air
comprimé et réappliquer le primer.

» Utiliser le produit versé rapidement et sur un seul patient.

> Ne jamais réutiliser les pinceaux jetables pour éviter la contamination
croisée.

COMPOSITION

Acétone, monomére acide phosphonigue, monomére acide thioctique

STOCKAGE

Conserver a température ambiante (1-30 °C). Eviter 'exposition & la lumiére
solaire directe et a toute source d'ignition.

[nl) LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK|

Primer voor het bonden van harsen aan metaal,
zirkoniumoxide en aluminiumoxide

PRODUCTOMSCHRIJVING

SHOFU Universal Primer is een primer om metaal bevattende oppervlakken
en op zirkoniumoxide of aluminiumoxide gebaseerde restauraties te
behandelen om de hechting aan harsmaterialen te verbeteren. SHOFU
Universal Primer kan intraoraal en extraoraal worden gebruikt.

GEBRUIKSINDICATIES

Hechten van harsen aan metalen, zirkoniumoxide of aluminiumoxide

restauraties

» Applicatie van ondoorzichtig hars aan frames

» Cementeren met harscement van inlays, kronen en bruggen

» Bonding protheses op harsbasis aan een metalen basis, schakel of
attachment

> Bonding van hars aan orthodontische apparatuur

> Intra- en extraorale reparaties van gebroken restauraties

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik dit product niet bij patiénten met een bekende allergie voor dit
materiaal, methacrylaat monomeer en/of aceton.

2. Gebruikers met een bekende allergie voor dit materiaal, methacrylaat
monomeer en/of aceton mogen dit product niet gebruiken.

3. Als er een ontsteking of andere allergische reacties optreedt bij zowel de
patiént of gebruiker dient men onmiddellijk te stoppen met het gebruik en
een arts raadplegen.

4. Gebruik in goed geventileerde ruimtes om inademing van aceton te
vermijden (meerdere geschikte ventilaties per uur wordt aanbevolen).
Als het inademen misselijkheid of ziekte veroorzaakt, neem dan rust en
houdt warm in frisse lucht.

5. Vermijd elke bron van ontsteking, aangezien dit product licht ontvlambaar is.

6. Gebruik beschermende handschoenen en een bril om sensibilisatie
voor dit product te voorkomen. In geval van accidenteel contact met
zacht oraal weefsel of de huid, dep deze direct met een met alcohol
bevochtigd watje en spoel met veel water. Medische (tandheelkundige)
handschoenen bieden enige bescherming tegen direct contact met dit
materiaal, maar sommige monomeren kunnen door de handschoenen
snel de huid te bereiken. Daarom moet men wanneer dit materiaal in
contact komt met de handschoenen deze onmiddellijk verwijderen en de
handen met veel water wassen.

7.1n geval van contact met de ogen deze onmiddellijk spoelen met veel
water en medisch advies inwinnen.

8. Indien dit product in contact komt met zachte orale weefsel kan het
weefsel wit verkleuren; echter dit zal in 2 of 3 dagen verdwijnen. Vermijd
aanraken of borstelen van het gebied.

9. Volg de gebruiksaanwijzing van elk materiaal, instrument of apparatuur
welke wordt gebruikt in samenhang met dit product.

10.Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan specifiek in deze
gebruiksaanwijzing beschreven.

11. Gebruik dit product voor de expiratiedatum als aangegeven op de
verpakking.
(Bijvoorbeeld & JJJJ-MM-DD — Jaar-Maand-Dag van de uiterste
gebruiksdatum).

12.Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dentale
professionals.

GEBRUIKSAANWIJZING
A. Toepassing op metaal
A-1. Voorbehandeling van het restauratieoppervlak
A-1-1. Extraoraal gebruik
Zandstraal het adhesieve metaaloppervlak met aluminiumoxide
(50-100 pm) op ca. 0,3-0,5 MPa/3-5 bar. Reinig vervolgens
ultrasoon en droog met schone lucht. Zandstralen kan worden
vervangen door opruwen van het oppervlak met een geschikt
abrasief (bijv. diamantboor e.d.).
A-1-2.Intraoraal gebruik
Plaats rubberdam en vermijd direct contact met orale weefsels.
Ruw het adhesieve metaaloppervlak op met behulp van een
tandheelkundig schuurmiddel (bijv. diamantboor e.d.), spoel met
water en droog met schone lucht.
A-2. Toepassing van SHOFU Universal Primer
Doseer voldoende hoeveelheid SHOFU Universal Primer op een
schoteltje. Breng één laag aan op het gehele hechtopperviak met
een disposable borsteltje. Laat het ongestoord gedurende 10 sec.
en laat het daarna op natuurlijke wijze drogen.
A-3. Hechting aan harsmateriaal
Bond het materiaal volgens de gebruiksaanwijzing van elk product.
B. Toepassing op zirconia en aluminiumoxide
B-1. Voorbehandeling van het restauratie-oppervlak
B-1-1. Extraoraal gebruik
Zandstraal het adhesieve metaaloppervlak met aluminiumoxide
(50-100 pum) op ca. 0,2-0,3 MPa/2-3 bar. Reinig vervolgens
ultrasoon en droog met schone lucht. Zandstralen kan worden
vervangen door opruwen van het oppervlak met een geschikt
abrasief (bijv. diamantboor e.d.).
B-1-2.Intraoraal gebruik
Plaats rubberdam en vermijd direct contact met orale weefsels.
Ruw het adhesieve metaaloppervlak met behulp van een
tandheelkundig schuurmiddel (bijv. diamantboor e.d.) op, spoel
met water en droog met schone lucht.
B-2. Toepassing van SHOFU Universal Primer
Dispenseer een voldoende hoeveelheid SHOFU Universal Primer
op een schoteltje. Breng één laag aan op het gehele hechtopperviak
met een disposable borsteltje. Laat het ongestoord gedurende 10
sec. en laat het daarna op natuurlijke wijze drogen.

B-3. Hechting aan harsmateriaal
Bond het materiaal volgens de gebruiksaanwijzing van elk product.

(Aantekeningen)

> Niet vermengen met andere primers of bondingsystemen.

> Sluit na elk gebruik de dop stevig, omdat dit product viuchtige componenten
bevat. Gebruik onmiddellik al het gedispenseerde materiaal.

» Gebruik tiidens de procedure een speekselzuiger of afzuiging.

> Vermijd verontreiniging van het te hechten restauratieopperviak. Reinig als
het oppervlak besmet is met speeksel of bloed het opperviak met een met
alcohol bevochtigd watje. Droog dan en appliceer het materiaal opnieuw.

> Gebruik al het gedispenseerde materiaal meteen op één patiént.

> Gebruik de disposable borsteltjes niet opnieuw om kruishesmetting te
voorkomen.

SAMENSTELLING
Aceton, fosfonzuur monomeer, thioctinezuur monomeer
OPSLAG

Bewaren bij kamertemperatuur (1-30 °C). Houd het uit direct zonlicht of
enige ontstekingsbron.

@ LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

Primer para unién de laresina al metal, zirconio y alimina

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SHOFU Universal Primer es un agente de unién disefiado para tratar las
superficies de las restauraciones con bases metalicas, de zirconio o de

altimina para mejorar la unién a materiales de resina. SHOFU Universal
Primer puede usarse intra y extraoralmente.

INDICACIONES DE USO

Union de la resina a las restauraciones de metal, zirconio y aldimina

> Aplicacion del opaquer de resina a las estructuras

> Cementado de inlays, coronas y puentes con cemento de resina

> Unién de la dentadura de base de resina a la base metélica, gancho o
enganches

» Unién de la resina a los aparatos ortodoncicos

> Reparacion intra y extraoral de restauraciones rotas

PRECAUCIONES Y AVISOS

1. No usar este producto en pacientes con alergias conocidas a este
material, al monémero de metacrilato y/o acetona.

2. Los operadores con alergias conocidas a este material, al mondmero de
metacrilato y/o acetona no deben usar este producto.

3. Si apareciera cualquier inflamacion u otra reaccion alérgica en el
paciente o en el operador, parar de usarlo y buscar ayuda médica.

4. Usar en zonas bien ventiladas para evitar la inhalacion de la acetona (se
recomiendan varias ventilaciones correctas por hora). Si la inhalacion
causara nauseas o malestar, descansar y mantener caliente con aire
fresco.

5. Evitar cualquier fuente de calor ya que este producto es inflamable.

6. Usar guantes de proteccion y gafas para evitar sensibilizacion a este
producto. En caso de contacto accidental con los tejidos blandos orales
o la piel, limpiar inmediatamente con una bolita de algodén humedecida
en alcohol y enjuagar con gran cantidad de agua. Los guantes dentales
proporcionan cierta proteccion contra el contacto directo con este
material; sin embargo algunos monémeros pueden penetrar a través de
los guantes rapidamente hasta alcanzar la piel. De todas formas, si este
material entra en contacto con los guantes, quitarselos y lavarse las
manos con gran cantidad de agua.

7.En caso de contacto con los ojos, lavarlos con gran cantidad de agua y
buscar ayuda médica.

8. Si este producto entra en contacto con los tejidos blandos orales, el
tejido toma un aspecto blanquecino, sin embargo, se resuelve en203
dias. Evitar tocar o cepillar la zona.

9. Seguir las instrucciones de uso de cada material, instrumento o
equipamiento que se use junto a este producto.

10.No usar este producto para cualquier otro propésito que no esté
especificado en las instrucciones de uso.

11.Usar este producto antes de la fecha de caducidad indicada en el
paquete o0 embalaje.
(Ejemplo Z AAAA-MM-DD — Afio-Mes-Dia de la fecha de caducidad)

12.Este material esta fabricado para ser usado solo por profesionales
dentales.

INSTR IONES DE
A. Aplicacion al metal
A-1. Pre-tratamiento de la superficie de la restauracion
A-1-1.Uso extraoral
Arenar la superficie metalica con oxido de aluminio de 50-100
um a 0,3-0,5 MPa/3-5 bar aproximadamente. Luego, realizar una
limpieza ultrasénica y secar con aire limpio. El arenado puede
sustituirse por un desgastado de la superficie con abrasivos
apropiados (ej. Fresa de diamante, etc.).
A-1-2.Uso intraoral
Colocar el dique de goma y evitar contacto directo con los tejidos
orales. Desgastar la superficie metalica con un abrasivo dental
(ej. Fresa de diamante, etc.), enjuagar con agua y secar con aire
limpio.
A-2. Aplicacion del SHOFU Universal Primer
Dispensar una cantidad adecuada de SHOFU Universal Primer en
un pocito. Aplicar a la superficie entera en una capa con un cepillo
desechable. Descansar 10 segundos y dejar secar.
A-3. Unién al material de resina
Unir el material de resina de acuerdo con las instrucciones de uso
de cada producto.
B. Aplicacién a zirconio y alimina
B-1. Pre-tratamiento de la superficie de la restauracion
B-1-1. Uso extraoral
Arenar la superficie metalica con dxido de aluminio de 50-100
pm a 0,2-0,3 MPa/2-3 bar aproximadamente. Luego, realizar una
limpieza ultrasénica y secar con aire limpio. El arenado puede
sustituirse por un desgastado de la superficie con abrasivos
apropiados (gj. Fresa de diamante, etc.).
B-1-2.Uso intraoral
Colocar el dique de goma y evitar contacto directo con los tejidos
orales. Desgastar la superficie metalica con un abrasivo dental
(ej. Fresa de diamante, etc.), enjuagar con agua y secar con aire

limpio.

B-2. Aplicacion del SHOFU Universal Primer
Dispensar una cantidad adecuada de Universal Primer en un
pocito. Aplicar a la superficie entera en una capa con un cepillo
desechable. Descansar 10 segundos y dejar secar.

B-3. Unién al material de resina
Unir el material de resina de acuerdo con las instrucciones de uso
de cada producto.

(Notas)

> No mezclar con otros primers o sistemas de union.

> Cerrar perfectamente el tapén después de cada uso ya que este producto
contiene componentes volatiles. Usar todo el material dispensado
rapidamente.

> Usar aspirador o succion durante el procedimiento.

> Evitar contaminacion de la superficie de la restauracion que va unirse. Si se
contaminara por saliva o sangre, limpiar completamente con una bolita de
algodén humedecida en alcohol. Luego, secar y volver a aplicar el material.

> Usar todo el material dispensado con rapidez en un paciente.

> No reutilizar los cepillos desechables para evitar contaminacion cruzada.

COMPOSICION
Acetona, monoémero de acido fosforico, mondmero de &cido thioctico
ALMACENAJE

Almacenar a temperatura ambiente (1-30 °C). Mantener alejado de la luz
directa del sol y de cualquier fuente de calor.

o LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Primer per unire resina con metallo, ossido di zirconio e
allumina

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SHOFU Universal Primer € un adesivo per il trattamento superficiale dei
restauri in metallo, ossido di zirconio o allumina, per ottenere un legame
stabile con le resine. SHOFU Universal Primer € indicato sia per uso
intraorale che extraorale.

INDICAZIONI

Adesione tra resina e restauri in metallo, ossido di zirconio o allumina

> Applicazione dell'opaco sulle strutture

> Cementazione di inlay, corone e ponti con cemento composito

> Adesione tra la resina delle basi protesiche e la base in metallo, ganci o
attacchi metallici

> Adesione tra resina e apparecchi ortodontici

» Riparazioni intraorali ed extraorali di restauri fratturati

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1. Non usare il prodotto per pazienti con allergie accertate a questo
materiale, al monomero metacrilato e/o all'acetone.

2. Gli operatori allergici a questo materiale, al monomero metacrilato e/o
all'acetone non devono usare questo prodotto.

3. In caso di comparsa di infiammazioni o di altre reazioni allergiche nel
paziente o nell'operatore, sospendere immediatamente I'uso del prodotto
e consultare un medico.

4. Utilizzare il prodotto in ambienti ben aerati, in modo da non inalare
I'acetone (si consiglia di aerare il locale pili volte all'ora). In caso di
nausea o0 malessere dopo aver inalato i vapori inavvertitamente,
riposare, opportunamente coperti, all'aria fresca.

5. Il prodotto & facilmente infiammabile: tenerlo lontano da fonti d'innesco.

6. Usare guanti ed occhiali di protezione per evitare la sensibilizzazione
a questo prodotto. In caso di contatto accidentale con i tessuti molli del
cavo orale o con la pelle, tamponare immediatamente con del cotone
imbevuto d'alcool e sciacquare abbondantemente con acqua. Gli
appositi guanti usati nel settore dentale forniscono una certa protezione
dal contatto diretto con questo materiale, tuttavia alcuni monomeri
possono penetrare molto velocemente attraverso i guanti e raggiungere
la pelle. Se il materiale dovesse venire a contatto con i guanti, imuoverli
immediatamente e lavare le mani con acqua.

7.n caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare subito
abbondantemente con acqua e consultare un medico.

8. Se i tessuti molli del cavo orale vengono a contatto con I'adesivo,
possono diventare bianchi; questo fenomeno dovrebbe perd scomparire
dopo 2 o 3 giorni. Non toccare |'area interessata, né pulirla con lo
spazzolino.

9. Attenersi alle istruzioni d'uso di ogni materiale dentale, strumento o
attrezzatura, usati insieme a questo prodotto.

10.Utilizzare il prodotto esclusivamente per le indicazioni riportate nelle
presenti istruzioni d'uso.

11.Usare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione o
sul contenitore.
(Esempio & AAAA-MM-GG — Anno-Mese-Giorno della data di
scadenza)

12.11 prodotto & indicato solo per uso dentale.

ISTRUZIONI D’'USO

A. Applicazione sul metallo
A-1. Pretrattamento della superficie del restauro
A-1-1. Utilizzo extraorale
Sabbiare la superficie d’adesione in metallo con ossido d’alluminio
da 50-100 ym con una pressione di circa 0,3-0,5 MPa/3-5 bar.
Quindi pulire con ultrasuoni ed asciugare con aria pulita. In
alternativa alla sabbiatura si puo irruvidire la superficie con una
punta abrasiva specifica (per es. punta diamantata).
A-1-2.Utilizzo intraorale
Applicare la diga di gomma ed evitare il contatto diretto del
prodotto con i tessuti orali. Irruvidire la superfice d’adesione
in metallo con una punta abrasiva specifica (per es. punta
diamantata), sciacquare con acqua ed asciugare con aria pulita.
A-2. Applicazione di SHOFU Universal Primer
Mettere in una vaschetta monouso una quantita sufficiente di
SHOFU Universal Primer. Stendere uno strato su tutta la superficie
d’adesione con un pennello monouso. Quindi lasciare agire per 10
secondi e far asciugare.
A-3. Adesione con la resina
Realizzare il legame adesivo con la resina in base alle istruzioni
d'uso di ogni prodotto.

% Universal Primer
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B. Applicazione sull'ossido di zirconio e allumina
B-1. Pretrattamento della superficie del restauro
B-1-1. Utilizzo extraorale
Sabbiare la superficie d'adesione del restauro in ossido di
zirconio e allumina con ossido di alluminio da 50-100 pm con
una pressione di circa 0,2-0,3 MPa/2-3 bar. Quindi pulire
con ultrasuoni ed asciugare con aria pulita. In alternativa alla
sabbiatura si puo irruvidire la superficie con una punta abrasiva
specifica (per es. punta diamantata).
B-1-2.Utilizzo intraorale
Applicare la diga di gomma ed evitare il contatto diretto del
prodotto con i tessuti orali. Irruvidire la superfice d’adesione
in metallo con una punta abrasiva specifica (per es. punta
diamantata), sciacquare con acqua ed asciugare con aria pulita.
B-2. Applicazione di SHOFU Universal Primer
Mettere in una vaschetta monouso una quantita sufficiente di
SHOFU Universal Primer. Stendere uno strato su tutta la superficie
d'adesione con un pennello monouso. Quindi lasciare agire per 10
secondi e far asciugare.
B-3. Adesione con la resina
Realizzare il legame adesivo con la resina in base alle istruzioni
d'uso di ogni prodotto.

(Nota bene)

> Non miscelare il prodotto con altri primer o altri sistemi adesivi.

> Richiudere bene il flacone dopo I'uso, poiché il prodotto contiene
componenti volatili. Lavorare subito il materiale prelevato.

» Usare l'aspiratore di saliva o l'impianto d'aspirazione durante il trattamento.

> Evitare contaminazioni della superficie d’adesione del restauro. In caso
di contaminazioni con saliva o sangue, pulire accuratamente con cotone
imbevuto d'alcool. Quindi asciugare e applicare di nuovo il materiale.

> Utilizzare subito il materiale prelevato solo per un unico paziente.

> Non riutilizzare i pennelli monouso, per evitare contaminazioni incrociate.

COMPOSIZIONE
Acetone, monomero di acido fosfonico, monomero di acido tioctico.
NSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (1-30 °C). Proteggere dalla luce diretta
del sole e tener lontano da fonti d'innesco.

O | BHUMATENbHO NPOYECTb NEPE/ NPUMEHEHVEM

Mpaimep Ana cuenneHns KOMNO3MTOB C MeTannamu,
LMPKOHNEM 1 OKCUAOM antoMUHUA

OMUCAHMUE NPOAOYKTA

SHOFU Universal Primer npeactaenset coboit npaitMep ans o6paboTku
NOBEPXHOCTM pecTaBpaLuit Ha OCHOBE METanNOoB, LUPKOKNS UNK

oKcMAa anioMUHIS B LENsX YyYLEHWUs CLENNEHs ¢ KOMNO3UTHbIMM
matepuanamu. SHOFU Universal Primer MoXeT NpuMeHsITbCS kak BHYTpH,
TaK 1t BHe NMONOCTY pTa.

NOKA3AHUA K NPUMEHEHUIO

BOHAMHT KOMNO3UTOB K pecTaBpaLMAM U3 MeTanna, LUpKOHUS UM okeuaa

anoMmnHus

> HaHeceHue 0nakoBoro KoMMoauTa Ha kapkach

> OuKcaLvisi BKIaA0K, KOPOHOK ¥ MOCTOB KOMMOSUTHBIM LEMEHTOM

> BOHAMHT 6a30BOr0 KOMM03UTa MPOTE3a K METANNUYECKOMY OCHOBaHMIO,
KnamMepy Ui aTTa4MeHTy

> BOHAUHT KOMMO31TA K OPTO/OHTUYECKIM KOHCTPYKLMSIM

> PeMOHT pecTaBpaLjuit BHyTpU 1 BHe MONocTy pTa

NPEOYNPEXAEHWUA U MEPbI MNPEAOCTOPOXHOCTU

1. He ncnonbayitte AaHHbI NPOAYKT Y NALMEHTOB C M3BECTHOM
anneprueil Ha aTOT MaTepuarn, MOHOMep MeTakpunata /unu ayeToH.

2. Bpayam ¢ 13BeCTHOW annepruei Ha 3TOT MaTepuan, MoHomep
meTaKpunarta u/unu aLeToH He cneayeT UCnonb3oBaTh AaHHbI
NPOAYKT.

3. Mpy BO3HUKHOBEHMN NI0BOro BOCNANeHNs unu annepruyeckinx peakwymit
y NaLyMeHTa Unu Bpaya HeMe/neHHo NpekpaTuTe NpUMeHeHne
obpaTuTech 3a MeNLUHCKOM NOMOLLbH.

4. VicnonbayiiTe B XOPOLLO NPOBET] X NOMELLEHMSAX BO U3

B/bIXaHWs! NapoB aLieToHa (PeKOMEH/yeTCs IPOBOANTL HECKOMBKO

NpoBETPUBAHWI B 4ac). ECrivt B/ibIxaHWe BbI3bIBAET TOLIHOTY UNK

3aTPyAHEHMS C AbIXaHWeM, NepefoXHITE U BbIAUTE Ha CBEXWIl BO3AYX.

. YnanuTe BCe MCTOYHMKM BOCMNaMEHEHMS, Tak Kak pofyKT OrHeonaceH.

. McnonbayiiTe 3aluTHble NepyaTky 1 04KkM BO U3GexaHue

ceHcnbunuaawmum k AaHHoMy npoaykTy. [Mpu cnyyaitHoM KOHTaKTe ¢

MSATKMMM TKAHSIMU ONOCTY PTa UMK KOXeil HeMeANeHHo NpoTpuTe

BaTHbIM LIAPUKOM, CMOYEHHbIM B CTIMPTE, ¥ NPOMOiiTe 6onbmMm

KonM4yecTBOM BoAbl. MeanUMHCKIe (CTOMaToNoryeckue) nepyaTku

0becneynBarT HeKOTOPYIO 3aLLMUTY OT NPAMOTO KOHTaKTa C 3TUM

MaTepuanom; OfjHako HeKoTOpble MOHOMEPbI MOTYT 04eHb BbICTPO

NPOHUKaTh CKBO3b NMepyaTKl Ha KOXy. B CBAA3U € 3TUM Npu KOHTaKTe

maTepuana ¢ nepyatkami HeMeAneHHO CHUMUTE X 1 IPOMOTE pyKi

60MbLIMM KONIMYECTBOM BOAbI.

7.Tpw nonaaanum B rnasa HemeaneHHo NPOMoiATe rnasa 6onblIUM

KOMUYECTBOM BO/ibl M 06paTUTECh 33 MEANLIMHCKON MOMOLLbIO.

oo

8. Mpv KOHTaKTe NpoayKTa ¢ MArKMMU TKaHSIMU NONIOCTY PTa OHM MOTYT
HEMHOTo NobeneThb, 0HaKOo 3TOT A PEKT MCHE3HET Yepes 2 - 3 aHs. He
npukacaiTech k 3Tl 06nacTi nanbLam u WETKON.

9. CobntoaaiiTe MHCTPYKLMM MO NPUMEHEHMIO K KAXA0MY
CTOMATONOrM4YeCKOMy MaTepuany, UHCTPyMeHTY unu npugopy,
VCTIOMb3yeMOMY C 3TUM MPOAYKTOM.

10.He ncnonb3yiiTe faHHbI NPOAYKT ANS Kakux-nn6o MHbIX Leneit, e
yKa3aHHbIX B AaHHON UHCTPYKLMN.

11.WcnonbayiiTe 3TOT NPOAYKT A0 MCTEUEHNS CPOKA FOAHOCTY, YKa3aHHOro
Ha ynakoBKe N KOHTelHepe.

(Mpumep & ITTT-MM-[ — roa-mecs-AaTa OKOHYaHUs! CPOKa rOAHOCTH)
12.[laHHbI NPOAYKT NPeAHA3HAYEH TONbKO ANS NPOECCOHANbHOT0
CTOMATONOrMYECKOro NPUMEHEHMS.

YKA3AHWA NO NPUMEHEHWIO
A.HaHecenue Ha meTann
A-1. MpeaBapuTenbHas 06paGoTka NOBEPXHOCTU pecTaBpaLui
A-1-1.TpuMeHeHue BHe NonocTu pTa
BbinonHuTe neckocTpyiHyto 06paboTky dukcupyemon
NOBEPXHOCTU MeTana YacTuLamm OKcuaa anioM1HIs pasMepom
50-100 mkm nop aasnenuem okono 0,3-0,5 MMa. 3atem ounctute
YbTPasByKOM 1 MPOCYLLNTE YMCTBIM BO3gyXoM. Bmecto
neckocTpyiHoi 06paboTku MOXHO NpuAaTL NOBEPXHOCTH
LIEPOXOBATOCTb NOAXOAALMM abpasuBoM (Hanp., anMasHbiM
6opom 1 ap.).
A-1-2.TpumeHeHVe B NONOCTH pTa
Wcnonb3yiiTe pabbepaam Bo n3bexaxune NpMOro KoHTakTa ¢
TKaHsMKM nonocTu pta. MpupaaiTe WepoxoBaToCcTb HUKCUPYEMOi
NOBEPXHOCTV MeTanna fieHTanbHbIM abpasnsom (Hanp.,
anmasHbiM 6opom 1 Ap.), NPOMOIATE BOAOI 1 NPOCYILNTE YUCTBIM
BO3JYXOM.
A-2. Hanecenne SHOFU Universal Primer
OtmepbTe goctatoyHoe konuyectso SHOFU Universal Primer
B yalwky. OaHOpa30BOil KMCTOYKON HAHECUTE B OAMH CNO Ha
BCI0 (UKCMpyemyto noBepxHocTb. OcTaBbTe B nokoe Ha 10 ¢ n
BbICYLLMTE ECTECTBEHHbIM 06pasoM.
. BOHAWHT K KOMMO3MTHOMY MaTepuany
BOHAMHI KOMNO3UTHBIX MaTepUanoB NPOU3BOANTCS COTNAcHO
VHCTPYKLMX MO MPUMEHEHNIO KaXAO0ro NpoayKTa.
B. HaHeceHwe Ha LiupKOHHIi 1 OKCUA anioMUHNs
B-1. MpenpaputensHas 06paboTka NoBEpXHOCTH pecTaBpaLim
B-1-1.MpuMeHeHWe BHe NonocTi pta
BbinonHuTe neckocTpyitHyto 06paboTky dukcupyemon
NOBEPXHOCTU PecTaBpaLit Ha OCHOBE LMPKOHWS U okcuaa
anioMUHKS YacTULamn okenaa anlomuans pasmepom 50-100
MKM nog AaBnexnem okono 0,2-0,3 MMa. 3atem oumncTute
YbTPa3ByKoOM 1 POCYLLNTE YMCTIM BO3gyXoM. Bmecto
neckocTpyiHon 06paboTku MOXHO NpuUAaTL NOBEPXHOCTH
LIEPOXOBATOCTb NOAXOAALMM abpasuBoM (Hanp., anMasHbiM
6opom v ap.).
B-1-2.MpumeHeHue B nonocTu pta
Wcnonb3yiiTe pabbepaam Bo n3bexanune NpAMOro KoHTakTa ¢
TkaHsMM nonocTu pTa. Mpupaaiite WepoxoBaTocTb HUKCUPYEMOil
NOBEPXHOCTY I€HTaNbHbIM abpa3uBoM (Hanp., anMasHbiM 6opom
¥ Ap.), NPOMOiATE BOAO! 1 NPOCYLLNTE YUCTbIM BO3AYXOM.
B-2. Hanecerune SHOFU Universal Primer
OtmepbTe foctatouHoe konuyectso SHOFU Universal Primer
B yaLwuky. OaHOPa30BOi KUCTOYKOW HAHECUTE B OAMH CNOIA Ha
BCI0 (uKCUpyeMylo noBepxHocTb. OcTaBbTe B nokoe Ha 10 ¢ u
BbICYLLNTE ECTECTBEHHbIM 0BpasoM.
. BOHAWHT K KOMNO3MTHOMY MaTepuany
BOHAMHI KOMNO3UTHBIX MaTepUanoB NPOU3BOANTCS COTNAcHO
VHCTPYKLMY MO MPUMEHEHNIO KaXAO0ro NpoayKTa.

(Mpumeyarms)

» HE cmewvBaitTe ¢ Apyrvmu npaitMepamin 1 GOHAMHTOBBLIMM CUCTEMaMM.

» TNOTHO 3aKpbIBaiiTe KPLILLKOM NOCNE KaXAOro NPUMEHEHNS, TaK kak
NPOZYKT COAEPXUT NeTyume BelecTsa. BbICTpo 1cronbayiiTe Bech
OTMEpEHHbIit MaTepuar.

» VicrnonbayifTe 0TCOC UNK CRIIOHOOTCOC BO BpeMst paboTel.

» He ponyckaiite 3arpsiaHeHmsi TOBEPXHOCTU CLiEMNeHust pectaspaLyut. Mpu
3arpsi3HeH N MOBEPXHOCTY CIIIOHOW UMK KPOBBIO TLLATENBHO O4UCTUTE
NOBEPXHOCTb BaTHbIM LUAPUKOM, CMOYEHHBIM B CTMPTE. 3aTeM npocylumnTe
NOBEPXHOCTb 1 3aHOBO HaHeCUTe MaTepuan.

> BbICTPO 1CMOMb3yiiTe BECb OTMEPEHHbII MaTepuan y OfHOTO NaLyeHTa.

> Bo n3bexaHme nepexkpECTHOI KOHTaMUHALMK HE UCTIONb3YiATe NOBTOPHO
0/IHOPa30BbIE KUCTOYKM.

COCTAB
AUETOH, MOHOMEP (POCHOHOBON KNCNOThI, MOHOMEP TUOKTOBOM KUCNOTbI
XPAHEHUE

XpaHuTb npu komHaTHoi Temnepartype (1-30 °C). Bepeyb oT npsiMoro
COJHEYHOrO CBETA W N0ObIX UCTOYHUKOB BOCMNIAMEHEHUS.
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o [NALEZY DOKLADNIE PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM|

Primer do wigzania zywicy do metalu, tlenku cyrkonu i
tlenku glinu

OPIS PRODUKTU

SHOFU Universal Primer jest primerem przeznaczonym do obrdbki

powierzchni uzupetnien protetycznych na podbudowie z metalu, tienku

cyrkonu lub tlenku glinu w celu wzmocnienia wigzania do materiatéw na

bazie zywicy. SHOFU Universal Primer mozna stosowac w jamie ustnej i

poza jama ustna.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Wigzanie zywicy do uzupetnien protetycznych wykonanych z metalu, tlenku

cyrkonu lub tlenku glinu

> Aplikacja nieprzeziernej zywicy na podbudowy

» Cementowanie wktadéw koronowych, koron i mostéw przy uzyciu cementu
na bazie zywicy

» Wiazanie zywicy plyty protezy do ptyty metalowej, klamry lub mocowania

» Wiazanie zywicy do aparatow ortodontycznych

> Naprawa ztamanych uzupetnien protetycznych wewnatrz jamy ustnej i poza
jama ustng,

SRODKI OSTROZNOSCI | OSTRZEZENIA

1. Nie stosowac¢ tego produktu u pacjentéw ze stwierdzonymi alergiami na
ten materiat, monomer metakrylowy i (lub) aceton.

2. Uzytkownikom ze stwierdzonymi alergiami na ten materiat, monomer
metakrylowy i (lub) aceton nie wolno stosowac tego produktu.

3. W przypadku wystapienia stanu zapalnego lub innych reakcji
alergicznych u pacjenta lub uzytkownika nalezy niezwiocznie przerwac
stosowanie i zasiegna¢ porady lekarza.

4. Stosowa¢ w miejscach o dobrej wentylacji, aby unikna¢ wdychania
acetonu (zalecane jest odpowiednie wietrzenie kilka razy na godzing).
Jesli wdychanie spowoduje nudnosci lub wymioty, nalezy zrobi¢ przerwe
na $wiezym powietrzu i zapewni¢ odpowiednig cieptote ciata.

5. Unika¢ zrodet zaptonu, poniewaz produkt jest tatwopalny.

6. Nalezy stosowac rekawice ochronne i okulary w celu uniknigcia
uczulenia na ten produkt. W przypadku nieumysinego kontaktu z
tkankami migkkimi w jamie ustnej lub skéra nalezy niezwtocznie zetrze¢
bawetnianym wacikiem nasaczonym alkoholem i przemy¢ duza iloscia,
wody. Rekawiczki medyczne (stomatologiczne) zapewniajg pewien
stopien ochrony przeciwko bezposredniemu kontaktowi z materiatem,
jednak niektére monomery moga bardzo szybko przenikac przez
rekawiczki do skory. Z tego powodu w przypadku styczno$ci materiatu
z rekawiczkami nalezy niezwtocznie je zdjac¢ i umy¢ rece duzaq iloscia
wody.

7. W przypadku kontaktu z oczami przemy¢ je natychmiast duzg ilo$cig
wody i zasiegna¢ porady lekarza.

8. Jesli produkt ten bedzie mie¢ styczno$¢ z tkankami migkkimi jamy
ustnej, tkanki moga zmieni¢ barwe na biatawa, ale powinno to ustapi¢
po 2 3 dniach. Unika¢ dotykania lub szczotkowania tego obszaru.

9. Nalezy przestrzegac instrukcji uzycia wszystkich materiatow,
instrumentow lub sprzetow, ktore s stosowane razem z niniejszym
produktem.

10.Nie stosowa¢ tego produktu do celéw innych niz wyraznie podane w
niniejszej instrukcji uzycia.

11.Produkt ten nalezy zuzy¢ przed uptywem terminu wazno$ci podanego
na opakowania lub pojemniku.
(Przyktad & RRRR-MM-DD — Rok-Miesigc-Dzien terminu waznosci)

12.Niniejszy produkt jest przeznaczony do stosowania wytacznie przez
lekarzy stomatologow.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
A. Aplikacja na metalu
A-1. Wstepna obrébka powierzchni uzupetnienia protetycznego
A-1-1. Stosowanie poza jama ustng
Piaskowa¢ adhezyjna metalowa powierzchnig tlenkiem glinu
50-100 um przy ok. 0,3-0,5 MPa/3-5 bar. Nastepnie przeprowadzi¢
czyszczenie ultradzwigkowe i wysuszy¢ czystym powietrzem.
Piaskowanie mozna zastapi¢ schropowaceniem powierzchni
odpowiednim materiatem $ciernym (np. wiertlem diamentowym
itp.).
A-1-2.Stosowanie w jamie ustnej
Umiesci¢ koferdam i unika¢ bezpo$redniej stycznodci z
tkankami jamy ustnej. Schropowaci¢ adhezyjna metalowg
powierzchnie stomatologicznym materiatem $ciernym (np.
wierttem diamentowym itp.), wyptuka¢ wodg i wysuszy¢ czystym
powietrzem.
A-2. Aplikacja SHOFU Universal Primer
Odmierzy¢ odpowiednia ilo$¢ produktu SHOFU Universal Primer
na naczynie. Nanie$¢ na cata powierzchnig adhezyjna w jednej
warstwie za pomoca jednorazowego pedzelka. Pozostawi¢ na 10
sekund i wysuszy¢ naturalnie.
Wiazanie do materiatu na bazie zywicy
Zwigza¢ materiat na bazie zywicy zgodnie z instrukcjq uzycia
produktow.
B. Aplikacja na tlenek cyrkonu i tlenek glinu
B-1. Wstepna obrébka powierzchni uzupetnienia protetycznego
B-1-1. Stosowanie poza jama ustna,
Piaskowa¢ adhezyjna powierzchnie uzupetnienia protetycznego
na podbudowie z tlenku cyrkonu lub tlenku glinu tienkiem glinu
50-100 um przy ok. 0,2-0,3 MPa/2-3 bar. Nastepnie przeprowadzi¢
czyszczenie ultradzwigkowe i wysuszy¢ czystym powietrzem.
Piaskowanie mozna zastapi¢ schropowaceniem powierzchni
odpowiednim materiatem $ciernym (np. wierttem diamentowym
itp.).
B-1-2.Stosowanie w jamie ustnej
Umiesci¢ koferdam i unika¢ bezposredniej stycznosci z
tkankami jamy ustnej. Schropowaci¢ powierzchnie adhezyjng,
stomatologicznym materiatem $ciernym (np. wierttem
diamentowym itp.), wyptuka¢ wodg i wysuszy¢ czystym
powietrzem.
B-2. Aplikacja SHOFU Universal Primer
Odmierzy¢ odpowiednia ilo$¢ produktu SHOFU Universal Primer
na naczynie. Nanie$¢ na catg powierzchnig adhezyjng w jednej
warstwie za pomoca jednorazowego pedzelka. Pozostawi¢ na 10
sekund i wysuszy¢ naturalnie.
Wiazanie do materiatu na bazie zywicy
Zwiaza¢ materiat na bazie zywicy zgodnie z instrukcjg uzycia
produktéw.
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(Uwagi)

> Nie miesza¢ z zadnymi innymi primerami ani systemami wigzacymi.

» Szczelnie zamykaé nasadke po kazdym uzyciu, poniewaz produkt ten
zawiera lotne sktadniki. Niezwlocznie zastosowa caty odmierzony materiat.

> Stosowa¢ $linociag lub odsysanie podczas zabiegu.

> Unika¢ zanieczyszczenia przeznaczonej do wiazania powierzchni
uzupetnienia protetycznego. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni
$ling lub krwig nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie bawetnianym
wacikiem nasgczonym alkoholem. Nastepnie osuszy¢ i nanie$¢ ponownie
materiat.

» Niezwlocznie zastosowac u pacjenta caty odmierzony materiaf.

> Nie uzywac ponownie jednorazowych pedzelkéw w celu uniknigcia
zakazenia krzyzowego.

SKLAD
Aceton, monomer kwasu fosfonowego, monomer kwasu tioktanowego
PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w temperaturze pokojowej (1-30 °C). Chroni¢ przed
bezposérednim nastonecznieniem i zrédtami zaptonu.

[ro) ASE CITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE |

Primer pentru adeziunea rasinii la metal, zirconiu si
aluminiu

DESCRIEREA PRODUSULUI

SHOFU Universal Primer este un agent cu proprietati de primer, destinat
pentru tratarea suprafetelor restaurarilor pe bazé de metal, zirconiu

sau aluminiu in scopul sporirii adeziunii la materialele rasinice. SHOFU
Universal Primer poate fi utilizat intraoral si extraoral.

INDICATII DE UTILIZARE

Adeziunea résinii la restaurarile de metal, zirconiu sau aluminiu

» Aplicarea rasinii opace pe schelete

» Cimentarea cu ciment rasinic a inlay-urilor, coroanelor si puntilor

» Adeziunea bazei protezei din rasina la baza, crosetul sau extensia metalica
» Adeziunea rasinii la aparatele ortodontice

» Repararea intraorald si extraorala a restaurarilor fracturate

PRECAUTII S| AVERTIZARI

1. Nu utilizati acest produs la pacienti cu alergii cunoscute la acest
material, la monomerul de metacrilat si/sau la acetona.

2. Utilizatorii cu alergii cunoscute la acest material, la monomerul de
metacrilat si/sau la aceton& s& nu ntrebuinteze acest produs.

3. Daca pacientul sau utilizatorul prezinta semne de inflamatie sau alte
reactii alergice, stopati imediat utilizarea produsului si solicitati asistenta
medicala.

4. Utilizati acest produs in zone bine aerisite pentru a evita inhalarea

acetonei (se recomanda cateva aerisiri corespunzatoare pe ora). Daca

inhalarea produce greata sau o stare patologica, odihniti-va si expuneti
organismul la aer curat, pastrandu-i caldura.

. Evitati orice sursa de aprindere pentru cé acest produs este inflamabil.
. Utilizati manugi si ochelari de protectie pentru a evita sensibilizarea la
acest produs. In caz de contact accidental cu tesuturile orale moi sau

cu pielea, stergeti imediat cu un tampon de vata imbibat in alcool si

clatiti cu apa din abundentd. Manusile medicale (stomatologice) oferd o

oarecare protectie fata de contactul direct cu acest material; totusi, unii

monomeri pot patrunde foarte rapid prin manusi, ajungand la piele. De
aceea, daca acest material vine in contact cu ménusile, indepartati-le
imediat si spalati-va pe méini cu apa din abundenta.

7.n caz de contact cu ochii, spalati imediat ochii cu apa din abundenta si
solicitati asistentd medicala.

8. Daca acest produs vine in contact cu tesuturile orale moi, ele pot
deveni albicioase, dar aceasta trebuie sa dispara in 2 sau 3 zile. Evitati
atingerea sau perierea zonei.

9. Respectati instructiunile de utilizare aferente fiecarui material,
instrument sau echipament stomatologic ce urmeaza sa fie folosit
fmpreuna cu acest produs.

10.Nu utilizati acest produs in alte scopuri decat cele mentionate in mod
specific in aceste instructiuni de utilizare.

11. Utilizati acest produs inainte de data de expirare indicaté pe ambalaj sau
pe container.

(Exemplu @ AAAA-LL-ZZ — Anul-Luna-Ziua a termenului de valabilitate)
12.Acest produs este destinat utilizarii numai de catre specialisti in
domeniul stomatologiei.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

A. Aplicarea pe metal
A-1. Pretratarea suprafetei restaurarii
A-1-1. Utilizarea extraorala

Sablati suprafata metalica de adeziune cu 50-100 um oxid de
aluminiu, la aprox. 0,3-0,5 MPa/3-5 bar. Apoi curatati cu ajutorul
ultrasunetelor si uscati cu aer curat. Sablarea poate fi inlocuita
de asprirea suprafetei cu un instrument abraziv adecvat (de ex. o
piatra diamantata etc).
A-1-2.Utilizarea intraorala
Aplicati diga de cauciuc si evitati contactul direct cu tesuturile
orale.
Aspriti suprafata metalica de adeziune utilizand un instrument
dentar abraziv (de ex. o piatra diamantata etc), clatiti cu apa si
uscati cu aer curat.
A-2. Aplicarea produsului SHOFU Universal Primer
Distribuiti o cantitate adecvata de SHOFU Universal Primer intr-un
vas. Aplicati intr-un singur strat, pe intreaga suprafaté adeziva, cu
o pensulé de unica folosinta. Lasati pe suprafata timp de 10 sec. si
uscati in mod natural.
A-3. Adeziunea la materialul rasinic
Lipiti materialul rasinic conform instructiunilor de utilizare ale
fiecarui produs.

B. Aplicarea pe zirconiu si aluminiu
B-1. Pretratarea suprafetei restaurarii
B-1-1. Utilizarea extraorala

Sablati suprafata adeziva a restaurérii pe baza de zirconiu sau
aluminiu cu 50-100 um oxid de aluminiu, la aproximativ 0,2-0,3
MPa/2-3 bar. Apoi curatati cu ajutorul ultrasunetelor si uscati cu
aer curat. Sablarea poate fi inlocuita de asprirea suprafetei cu un
instrument abraziv adecvat (de ex. o piatra diamantata etc).

oo

B-1-2.Utilizarea intraorala
Aplicati diga de cauciuc si evitati contactul direct cu tesuturile
orale. Aspriti suprafata de adeziune utilizand un instrument dentar
abraziv (de ex. o piatrd diamantata etc), clatiti cu apa si uscati cu
aer curat.
B-2. Aplicarea produsului SHOFU Universal Primer
Distribuiti o cantitate adecvata de SHOFU Universal Primer intr-un
vas. Aplicati intr-un singur strat, pe intreaga suprafata adeziva, cu
o pensulé de unica folosinta. Lasati pe suprafata timp de 10 sec. si
uscati in mod natural.
B-3. Adeziunea la materialul rasinic
Lipiti materialul rasinic conform instructiunilor de utilizare ale
fiecarui produs.

(Observatii)

> Anu se amesteca cu niciun alt primer sau sistem adeziv.

» Strangeti capacul sticlei dupa fiecare utilizare deoarece acest produs
contine componente volatile. Utilizati prompt tot materialul distribuit.

» Utilizati ejectorul sau aspiratorul de saliva in timpul procedurii.

» Evitati contaminarea suprafetei de adeziune a restaurarii. Dacé suprafata
este contaminaté cu salivd sau sange, curatati temeinic suprafata cu un
tampon de vaté inmuiat in alcool. Apoi uscati si aplicati materialul din nou.

» Utilizati prompt la un singur pacient tot materialul distribuit.

» Nu utilizati din nou pensulele de unica folosinta pentru a evita contaminarea
ncrucisata.

COMPOZITIE
Acetona, monomer de acid fosfonic, monomer de acid tioctic

DEPOZITARE
Depozitati la temperatura camerei (1-30 °C). A se feri de lumina solara
directa si de orice surse de aprindere.

[sv) LAS NOGA FORE ANVANDNING

Primer for bonding av plast till metall, zirkoniumdioxid och
aluminiumoxid

PRODUKTBESKRIVNING

SHOFU Universal Primer ar en vidhaftningspromotor som &r avsedd for
behandling av ytor pa tanderséttningar baserade pa metall, zirkoniumdioxid
eller aluminiumoxid, for att forstérka bindningen till plastmaterial. SHOFU
Universal Primer kan anvéndas intraoralt och extraoralt.

AVSEDD ANVANDNING

Bonding av plast till tanderséattningar av metall, zirkoniumdioxid och
aluminiumoxid

» Applicering av opak plast till skelett

» Cementering av inlégg, onlays, kronor och broar med resincement

» Bonding av protesbasplast till baser, klamrar eller attachment av metall
> Bonding av plast till tandregleringsapparatur

> Intraoral och extraoral lagning av frakturerade tandersattningar

EORSIKTIGHETSATGARDER OCH VARNINGAR

1. Denna produkt far inte anvandas pa patienter med kanda allergier mot
detta material, mot metakrylatmonomer eller mot aceton.

2. Anvandare med kanda allergier mot det har materialet,
metakrylatmonomer eller aceton far inte anvanda den har produkten.

3.0m nagon inflammatorisk eller annan allergisk reaktion upptrader hos
patienten eller anvandaren: Avbryt anvandningen omedelbart och radgor
med lakare.

4. Anvénd produkten i vélventilerade utrymmen for att undvika inandning
av aceton. (Vi rekommenderar att utrymmet ventileras flera ganger
i timmen). Om inandning orsakar illamaende eller sjukdom, ska den
drabbade vila och héllas varm i frisk luft.

5. Undvik alla antandningskallor eftersom produkten &r lattantandlig.

6. Anvand skyddshandskar och skyddsglasdgon for att undvika
sensibilisering mot produkten. | hdndelse av kontakt med oral
mjukvévnad eller hud, badda omedelbart med en bomullspellet fuktad
med alkohol, och skélj med rikligt med vatten. Medicinska (dental)
handskar ger ett visst skydd mot direkt kontakt med detta material,
vissa monomerer kan dock penetrera mycket snabbt genom handskarna
och na huden. Om det har materialet skulle raka komma i kontakt med
handskarna ska handskarna darfor omedelbart tas av och handerna
skoljas med rikligt med vatten.

7.1fall av kontakt med dgonen: Skélj dgonen omedelbart med mycket
vatten och radgor med lakare.

8.0m den har produkten kommer i kontakt med oral mjukvavnad kan
mjukvavnaden bli vitaktig. Detta gar normalt tillbaka pa 2 till 3 dagar.
Undvik att rora vid eller borsta omradet.

9. Folj bruksanvisningen for alla dentala material, instrument och
utrustningar som anvands tillsammans med den har produkten.

10.Anvand inte produkten for andra andamal n den avsedda anvandning
som specificeras i den har bruksanvisningen.

11.Anvéand produkten fére det utgangsdatum som ar angivet pa
forpackningen eller behallaren.

(T.ex. @ AAAA-MM-DD — ar-manad-dag for utgangsdatumet)
12.Produkten &r endast avsedd for yrkesmassig anvandning inom tandvarden.

BRUKSANVISNING
A. Applicering pa metall
A-1. Forbehandling av tandersattningens yta
A-1-1.Extraoral anvandning
Sandblastra fastytan av metall med 50-100 pm aluminiumoxid vid
ca 0,3-0,5 MPa/3-5 bar. Rengdr darefter i ultraljudsbad och torka
med ren tryckluft. Sandbléstringen kan erséttas med uppruggning
av ytan med en ldmplig frés (t.ex. diamantborr etc.).
A-1-2.Intraoral anvéndning
Applicera kofferdam och undvik direktkontakt med den orala
mjukvévnaden. Rugga upp fastytan av metall med en lamplig
dental fras (t.ex. diamantborr etc.), spola med vatten och torka
med ren tryckluft.
A-2. Applicering av SHOFU Universal Primer
Placera en lamplig mangd SHOFU Universal Primer i en
skal. Applicera i ett skikt pa hela fastytan med hjélp av en
engangspensel. Lat det verka orort i cirka 10 sek och sjalvtorka.
A-3. Bonding till plastmaterial
Bonda plastmaterialet enligt bruksanvisningen for varje produkt.

B. Applicering pa zirkoniumdioxid och aluminiumoxid
B-1. Férbehandling av tanderséttningens yta
B-1-1. Extraoral anvéndning
Sandbléstra fastytan pa zirkoniumdioxid- och
aluminiumoxidbaserade tanderséttningar med 50-100 ym
aluminiumoxid vid ca 0,2-0,3 MPa/2-3 bar. Rengér darefter i
ultraljudsbad och torka med ren tryckluft. Sandblastringen kan
ersattas med uppruggning av ytan med en 1amplig fras (t.ex.
diamantborr etc.).
B-1-2.Intraoral anvéndning
Applicera kofferdam och undvik direktkontakt med den orala
mjukvavnaden. Rugga upp den adhesiva ytan med en lamplig
dental fras (t.ex. diamantborr etc.), spola med vatten och torka
med ren tryckluft.
B-2. Applicering av SHOFU Universal Primer
Placera en [&mplig mangd SHOFU Universal Primer i en
skal. Applicera i ett skikt pa hela fastytan med hjélp av en
engangspensel. Lat det verka ordrt i cirka 10 sek och sjalvtorka.
B-3. Bonding till plastmaterial
Bonda plastmaterialet enligt bruksanvisningen fér varje produkt.
(Obs)
» Blanda aldrig med andra primer- eller bondingsystem.
> Stéang flasklocket noga efter varje anvéndning, eftersom produkten
innehaller flyktiga komponenter. Anvéand det uttagna materialet omedelbart.
» Anvand salivsug eller op-sug under forfarandet.
> Undvik kontamination av den yta pa tanderséttningen som ska bondas. Om
ytan &r kontaminerad med saliv eller blod, rengdr ytan noga med bomullspellet
fuktad med alkohol. Torka sedan och applicera materialet pa nytt.
> Anvand det uttagna materialet omedelbart pa en patient.
> For att undvika korskontaminering far aldrig engangspenslar ateranvandas.

SAMMANSATTNING
Aceton, fosfonsyramonomer, tioktinsyramonomer
EORVARING

Férvara vid rumstemperatur (1-30 °C). Far ej utséattas for direkt
solinstralning och ska forvaras atskilt fran antandningskéllor.

@ AIABAXTE NMPOXEKTIKA MPIN AMO TH XPHZH ‘

TpomoToinTig yia ouykOAAnon pntivng pe pérailo,
{ipkovio Kal aAoupiva

NEPIFPA®H MPOIONTOZ

To SHOFU Universal Primer givai évag TpoTmoToinTikog mapdyovrag
oxedIaopEévog va EMIAPA O€ ETTIPAVEIEG ATIOKATAGTACEWY HETAAAIKWY,
amé ipkdvio A ahoupiva yia va BeATivel Tov SETPO e pNTIVWSN UAIKA.
To SHOFU Universal Primer ptopei va xpnoipotoin6ei evdooTopartikd kai
eEwaToparikd.

ENAEIZEIZ XPHEHE

ZuykO6AAnan pntivng o€ amokataoTaoelg peTarAikég, amd ipkdvio f

ahoupiva.

> Egappoyr adiagavoug pntivng o€ okeAeToug

> ZUykOMnan evBETwy, OTEQAVLIV KaI YEQUPWV HE PNTIVWON Kovia

> ZuykOMnan pnTivwdwv Bacewv odovToaTolxIwy PE HETaAIKEG BAaElg,
AYKIOTPA ) CUVOETHOUG

» ZuykOMnan pntivng oe 0pBodovTikéG CUTKEUEG

» EvdoaToparikn 1 e§waTopatikr emdiopwaon oTTaouéVWY aTTOKATAGTACEWY

OPO®YAAZEIZ KAIMPOEIAOMOIHZEIX

1. Mn xpnaipoTolgite auté To TPoiGV o€ aoBeveig pe yvwaTéG aAAepyieg
0€ auTo T0 UAIKO, HEBAKPUAIKA HOVOREPH KalI/f GTNV AKETOVN.

2. 01 Xe1pI0TEG pe yVwaTEG aAAepyieg o€ auTd To UAIKG, ueBakpuAika
Hovouepn Kai/if otV akeTovn Sev TPETIEN va XPNOIHOTTOI0UV AUTO TO
TIPOIOV.

3. Edv mpokUyel pAeypovi i omroladrimote aAAepyiki avTidpaon eite oTov
aoBeviy €ite OTOV XEIPIOTA OTANATACTE ApETa T XPAON Kal avadnTioTe
1aTpIKI) GUPBOUAR.

4. XpnoipotoifaTe o€ KaAG AEPIJOPEVOUG XWPOUG YIO VO ATTOPUYETE THV
€10TTVON TNG AKETOVNG (TUVIOTWVTAI UPKETOT ETTAPKEIG AEPITHOI aval
wpa). Eavneiomvon mpokaAéael vautia f aoBévela, EekoupaaTeite Kal
peiveTe (eaToi OE PPETKO aépa.

5. AmogUyeTe kGBe Tyn avagAegng kabwg auté To UAIKG eival eUpAEKTO.

6. Xpno1oTIOIETE TTPOCTATEUTIKA YAVTIOKAI YUAAIA YIa TV TIOQUYN
€uaI00naiag o’ autd To TIPOIGY. L€ TEPITITWAN TUXAIAG ETAPAG PE
T0UG PaABakoUg I0TOUG Tou OTOPATOG ) TO dépPa, AUET UYPAVETE
e BapPaki eptroTiouévo a€ aAkoOAn Kai §ETAUVTE pe ApBovo vepo.
laTpika (odovTiaTpIKd) YavTIa TPOTPEPOUV KATIOIO TIPOCTAT T EVavTI
NG Gpeang emagng pe autd To UAIKG, TapdAa autd kamola Hovopepr
umopei va d110dUaouV PEow TwV yavTiwy gedavovTag ypriyopa aTo
Oéppa. Zuvemwg edv To UAIKG €pBel o ETTaQR e Ta yavTia, dueaa
aQaIPETTE Ta K TTAUVETE Ta XEpIa pe ApBovo vepo.

7. Ze mepimTwon ema@ig pe Ta pdia, dueaa EemAOVTE Ta pdmia pe dpdovo
vePO Kal avadnTAOTE 10TPIKK GUPBOUAR.

8. Eav autd 1o Tpoidv £pBel oe emagn pe paAbakous IaToUG TOU GTOPATOG,
ol IgToi Ba amokTgouv Aeukn Xpoid, kATl TTou Ba eTavéABel petd amd
2-3 nuépeg. ATTOQPUYETE VO AKOUNTIATETE 1 va BOUPTCIOETE AUTAY THV
TEPIOKA.

9. AkohouBeiaTe Tig 0dnyieg XxpAong yia kGbe UAiko, epyaleio f eSoAiopd
XPNOILOTIOIRCETE € GUVDUATUO HE AUTO TO TIPOIGV.

10.Mn xpnaipoolgite autd To TPOIGY yia GAAOUG OKOTTOUG EKTOG aTTO
auToUG TTOU COPWG TIEPIYPAPOVTAI OE AUTEG TIG 0dnyieg Xprong.
11.XpnaoipotolgioTe autd 1o TPOIOV Péoa aTo XpAvo PEXPI TNV NUEPOpNVia
MEng Tou opideTal Tavw 0T cuokeuaaia f To doxeio.
(Mapaderypa & EEEE-MM-HH — Etog-Mrvagc-Hpépa Tg nuepopnviag Afgng)
12.Aut 10 TIPOIGV TTPOOPICETaI YIa XPrON POVOV aTd ETTayyeEAPATiEG TG
0doVTIATPIKAG.

OAHTIEY XPHZHE
A. E@appoyn o€ pétaiho
A-1. TpogTolpaaia TG EMIPAVEIAG TNG ATTOKATATTATNG
A-1-1. E§waToparikr xpion
AppopoAnaTe T peTaAAIKn ETIQAvEIa TTPog GUyKOAANGN pe
0¢gidio Tou aAoupiviou 50-100 um pe miean mepiou 0,3-0,5 MPa.
X1 oUVEXEID KaBapiaTE Pe UTTEPAXOUG KAl OTEYVWOTE WE Kabapd
aépa. H appoBoAr ptropei va avtikaraotadei pe ektpdyuvan g
emaveiag pe katdAAnAn @péda (ry eyyAugida diapavTiol KAT).

A-1-2.EvdoaTopariki xprion
TotmoBeTOTE EAACTIKG ATTOHOVWTPA KAl ATTOPUYETE ALEDT
€TaQN e Toug paABakolg 10Toug. EkTpayuveTe T PeTAAAIKN
€MQAVEIQ TTPOG CUYKOAANTN XPNCIHOTIOIWVTAS Piat 000VTIATPIKA
@péda (ry eyyAugida SiapavTiol KATT), EeTAUVETE Pe vepod Kkal
OTEYVWOTE PE KaBapO aépa.
A-2. Epappoyr Tou SHOFU Universal Primer
AlaBéaTe emapkn ToadtTa Tou SHOFU Universal Primer ot éva
d1oKkaKI. EQapudaTe 0’ éva aTpwua a’ 6An TV EMIQAvEID TTPOG
ouykOAAnon pe éva miveAdki piag xpong. AgraTe To yia 10 sec.
Va OTEYVWOEI POvo Tou.
. LuykOAAnGn o€ pnTIvideg UNIKG
YuykoAAAGTE TO PNTIVWOEG UAIKG GUpQVa E TIG 0dnYiEg XpARONG
TOU KABE TTPOidvTOG.
B. Epappoyn o ipk6vio kai ahoupiva
B-1. MpoeToipaaia Tg em@aveiag Tng amokatdotaong
B-1-1. E§waTopatik xprion
AppopoAnaTe TV eTIQAavEla Tou {IpKoviou fi TNG ahoupivag Tpog
OUYKOAAnan pe ogeidio Tou ahoupiviou 50-100 um pe Tieon
mepimmou 0,2-0,3 MPa. Z1n ouvéxela kabapiaTe pe uTrepAxoug
Kal OTEYVWOTE Pe KaBapod aépa. H appoBoAn pmropei va
avTIKaTaoTaBE N Pe EKTPAXUVON TNG ETIPAVEITG PE KATAAANAN
@péda (my eyyAugida diapavTiod KAT).
B-1-2.EvdoaTopartikh xpraon
TomoBeToTE EAAOTIKG ATTOPOVWTAPA KOl ATIOQUYETE AEDN
€TTAQN pe Toug paABakoug 10ToUG. EKTpayUveTe Tn peTaAAIKA
EMQPAVEIQ TTPOG GUYKOAANTN XPNOIHOTIOIWVTAG pidt 000VTIATPIKA
@péda (my eyyAugida diapavTiod KAT), SeTAUVETE e vepo Kal
OTEYVWROTE e kabapd agpa.
B-2. Egappoyn Tou SHOFU Universal Primer
AlabéaTe emapkn ToaétnTa Tou SHOFU Universal Primer ot éva
S10kakI. EQappodoTe o’ éva oTpwpa o’ 6An TV EMQAVEID TTPOG
OUYKOAAnaN pe éva mveAdk! piag xprong. Agnate To yia 10 sec.
Va OTEYVWOE OVO Tou.
. ZUYKOAAnan o€ pNTIVWSEG UAIKO
ZuykoAAAOTE TO PNTIVWOEG UAIKG GUpQVA PE TIG 0dNYiES XpARONG
TOU KABE TTPOidVTOG.
(Znueiwoeig)
> Mn 10 avapelyviete e GAAoug TpOTIOTTOINTEG 1} GUYKOAANTIKG ouaTAuaTa.
> KheioTe epunTIké TO KOTTAKI PETA Ao KABE Xprion KaBWG TO TTPOIGV TIEPIEXE!
TINTIKG ouaTaTIKA. XpnaoipoToleioTe dpeaa To UAIKG Trou SiaBéaare.
> Xpnoipotoleite aleAavrAia iy avappdenan kard m diadikaaia.
> Amo@Uyete TV empdAuvan TG EMPAVEIDG TG ATTOKATAGTAGNG TTPOG
ouykOMnan. Eav n emaveia empoAuvei pe odhio A aipa, kabBapiote
EMOTAPEVWG TV ETMPAVEID PE TPaIpPidIo BAPBaKOg EuTTOTIOPEVO OF
aAKOOAN. 2T GUVEXEID OTEYVWOTE KAl EQUPUOTTE AV TO UNIKO.
» XpnaipotoleiaTe Ao 0 UAIKG TTou BydAare dpeca o’ évav aaBeviy.
» Mnv emavaypnaoipoToleite Ta mveAdkia piag xpriang yia amoguyr
SiaoTaupoUpevng poAuvong.

ZYNOESH

AKETOVN, HOVOUEPEG PWOTPOVIKOU 0GENG, HOVOPEPES BEIOKTIKOU 0EE0G.
ANOGOHKEYZH

AmobnkeuaTe o€ Beppokpacia dwyartiou (1-30 °C). KpatnoTe pakpia améd
Aapeco nAlaké ug kal kaBe TNy avagAegng.
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[ pt] LER COM ATENGAO ANTES DE USAR]|

Primer pararesina aderente para metal, zirconia e alumina

DESCRICAO DO PRODUTO

SHOFU Universal Primer é um agente de preparacéo projetado para tratar
as superficies de restauragdes a base de metal, zirconia ou alumina para
melhorar a aderéncia de materiais resinosos. SHOFU Universal Primer
pode ser usado intraoral e extraoralmente.

INDICAGOES DE USO
Resina aderente para restauragdes de metal, zirconia ou alumina

» Aplicagéo de resina opaca para estruturas

> Cimentac&o de inlays, coroas e pontes com cimento de resina

> Aderéncia de resina base de protese a base de metal, gancho ou fixagdo

> Resina aderente para aparelhos ortoddnticos

> Reparagdo intraoral e extraoral de restauragdes fraturadas

PRECAUCOES E ADVERTENCIAS

1. N&o usar o produto em pacientes com alergias conhecidas a este
material, mondmero de metacrilato e/ou acetona.

2. 0s operadores com alergias conhecidas a este material, a mondmero de
metacrilato e/ou acetona néo devem usar este produto.

3. Se qualquer inflamagao ou outras reagdes alérgicas ocorrem no paciente
ou no operador, interromper imediatamente o uso e consultar um médico.

4. Usar este produto em areas bem ventiladas para evitar inalagdo de
acetona (recomendam-se vérias ventilages adequadas por hora). Se a
inalagdo provocar nausea ou doenga, descansar e manter-se aquecido
em ar fresco.

5. Evitar qualquer fonte de ignigdo uma vez que o produto é inflamavel.

6. Usar luvas e 6culos de protecéo para evitar a sensibilizagdo ao produto.
Em caso de contato acidental com tecido mole oral ou pele, secar
imediatamente com um chumago de algodao umedecido em alcool e
enxaguar com bastante agua. Luvas médicas (odontoldgicas) fornecem
alguma protec&o contra o contato direto com o material; contudo, alguns
mondmeros podem penetrar as luvas muito rapidamente e alcancar a
pele. Portanto, se o material entra em contato com as luvas, remové-las
imediatamente e lavar as maos com 4gua em abundancia.

7.Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente os olhos com
bastante &gua e procurar assisténcia médica.

8. Se o produto entrar em contato com tecido mole oral, o tecido pode
tornar-se esbranquigado, no entanto, poderé voltar ao normal em 2 ou 3
dias. Evitar tocar ou escovar a area.

9. Sequir as instrugdes de uso de cada material, instrumento ou
equipamento a ser usado juntamente com o produto.

10.N&o usar este produto para quaisquer outros fins ndo especificamente
descritos nestas instrugdes de uso.

11.Usar o produto dentro do prazo de validade indicado na embalagem ou
no recipiente.
(Exemplo & AAAA-MM-DD — Ano-Més-Dia da data de expiragao)
12.Este produto destina-se somente ao uso por profissionais da area
odontoldgica.

INSTRUGOES DE USO
A. Aplicagéo em metal
A-1. Pré-tratamento da superficie da restauracéo
A-1-1. Uso extraoral
Jatear a superficie metalica adesiva com 6xido de aluminio
50-100 um a aproximadamente 0,3-0,5 MPa/3-5 bar. Em seguida,
realizar a limpeza ultrassdnica e secar com ar limpo. O jateamento
pode ser substituido por um desbaste da superficie com um
abrasivo adequado (por exemplo, broca de diamante etc.).
A-1-2.Uso intraoral
Colocar um dique de borracha e evitar contato direto com o tecido
oral. Desbastar a superficie metalica adesiva usando um abrasivo
dental (por exemplo, broca de diamante etc.), lavar com 4gua e
secar com ar limpo.
A-2. Aplicagéo do SHOFU Universal Primer
Distribuir a quantidade adequada de SHOFU Universal Primer num
prato. Aplicar em toda a superficie adesiva em uma camada com
um pincel descartavel. Deixar repousar por 10 segundos secar
naturalmente.
. Aderéncia ao material de resina
Material de resina de aderéncia de acordo com as instrucdes de
uso de cada produto.
B. Aplicagdo em zirconia e alumina
B-1. Pré-tratamento da superficie da restauragao
B-1-1. Uso extraoral
Jatear a superficie metalica adesiva de restauragdes & base
de zirconia ou alumina com 6xido de aluminio 50-100 pm a
aproximadamente 0,2-0,3 MPa/2-3 bar. Em seguida, realizar a
limpeza ultrassonica e secar com ar limpo. O jateamento pode
ser substituido por um desbaste da superficie com um abrasivo
adequado (por exemplo, broca de diamante etc.).
B-1-2.Uso intraoral
Colocar um dique de borracha e evitar contato direto com o tecido
oral. Deshastar a superficie adesiva usando um abrasivo dental
(por exemplo, broca de diamante etc.), lavar com agua e secar
com ar limpo.
B-2. Aplicagdo do SHOFU Universal Primer
Distribuir a quantidade adequada de SHOFU Universal Primer num
prato. Aplicar em toda a superficie adesiva em uma camada com
um pincel descartavel. Deixar repousar por 10 segundos secar
naturalmente.
. Aderéncia ao material de resina
Material de resina de aderéncia de acordo com as instrucdes de
uso de cada produto.

(Notas)

> Nao misturar com outros primers ou sistemas de fixagao.

> Fechar bem a tampa ap6s cada uso porque o produto contém componentes
volateis. Usar imediatamente todo o material distribuido.

> Usar ejetor ou aspiracdo de saliva durante o procedimento.

> Evita contaminagéo da superficie da restauracdo a ser aderida. Se a
superficie esta contaminada por saliva ou sangue, limpar completamente a
superficie com um chumago de algoddo umedecido em alcool. Em seguida,
secar e reaplicar o material.

> Usar imediatamente todo o material distribuido em um paciente.

> Nao reutilizar pincéis descartaveis para evitar contaminagao cruzada.

COMPOSIQZ\O

Acetona, mondmero de acido fosforico, mondmero de &cido tioctico

ARMAZENAMENTO
Armazenar a temperatura ambiente (1-30 °C). Manter afastado da luz solar
direta e de qualquer fonte de igni¢ao.
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