READ CAREFULLY BEFORE USE
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Light-curing Resin Cement

PRODUCT DESCRIPTION

BeautiCem Veneer is a radio-opaque, color stable, light-cured resin cement
intended to cement laminate veneers, inlays and onlays to natural dentition.
Use BeautiBond Universal Adhesive (a self-etching adhesive) to modify tooth,
alumina, zirconia surface and BeautiBond Universal CR Enhancer to prime
the adhesive surface of the restoration fabricated with ceramics (silicate glass,
lithium silicate glass) or composite resin.

BeautiCem Try-in Paste is a trial paste to confirm suitable paste shade before
placing the restoration. It is water-soluble and can be easily removed after
confirming the shade.

INDICATIONS FOR USE

Cementation of ceramic or composite resin laminate veneers and
translucent inlays and onlays with a thickness of less than 2 mm
PRECAUTIONS AND WARNINGS

1. Do not use this product on patients with known allergies to this material
and/or methacrylate monomer.

2. Operators with known allergies to methacrylate monomer must not use this
product.

3. If any inflammation or other allergic reactions occur on either the patient or
operator, immediately discontinue use and seek medical advice.

4. Use protective medical (dental) gloves and protective glasses to avoid
sensitization to this product. In case of accidental contact with oral soft
tissue or skin, immediately blot with alcohol moistened cotton ball, and
rinse with plenty of water. Medical (dental) gloves provide some protection
against direct contact with this material; however some monomers can
penetrate through the gloves very quickly to reach the skin. Therefore,
should this material come in contact with the gloves, immediately remove
them and wash hands with plenty of water.

5. In case of contact with eyes, flush immediately with plenty of water and
seek medical advice.

6. Follow the instructions for use of each dental material, instrument or
equipment to be used in conjunction with this product (eg. BeautiBond
Universal and BeautiCem Try-in Paste).

7. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in
these instructions for use.

8. Use this product within the expiration date indicated on the package.
(Example Z YYYY-MM-DD — Year-Month-Date of the expiration date)

9. This product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE

Preparation

When storing these materials in a refrigerator, allow them to reach room
temperature before use. Attach the needle tip to the syringe as indicated in
the figures below.

1. Pull off the shield cap from the syringe while turning it slowly. (Fig. A)

2. Attach the needle tip by turning it clockwise until it is securely attached. (Fig. B)

3. Insert the needle tip into the small hole on the head of the shield cap
immediately before use to protect the material from ambient light. (Fig. C)
» When replacing the needle tip, always use clean medical (dental)

gloves.

Fig. C

Application
1. Preparation of indirect restoration
Roughen the restoration surface to be cemented with an abrasive or
sandblast with 50-100 pm alumina sand at a prescribed pressure described
in Table 1. Then, rinse with water and dry.

Table 1.

Pressure

Approx. 0.1-0.2 MPa
(Approx. 1 - 2 Kgflcm?)

Ceramics Approx. 0.2 - 0.3 MPa
(alumina, zirconia) (Approx. 2 - 3 Kgflcm?)
> Refer to the manufacturer’s instructions for use to select optimal
pressure.
. Removal of temporary sealing or provisional restoration
Thoroughly remove the temporary sealing or provisional restoration. Rinse
with water and dry following the standard method.
> Do not use eugenol containing materials since they may inhibit
polymerization or adhesion of the material.
. Try-in the indirect restoration (BeautiCem Try-in Paste)
Select the proper shade of BeautiCem Try-in Paste and apply to the
adhesive surface of the restoration. Place the restoration onto the tooth
to confirm the shade. After try-in, thoroughly rinse off the Try-in Paste
remaining on the tooth and restoration surface. In case of shade mismatch,
try with another shade of Try-in Paste until you obtain the optimal shade.
4. Priming of the indirect restoration
Dry the adhesive surface completely while confirming that there is no
residual BeautiCem Try-in Paste on the surface. Prime the restoration
surface with the suitable primer based on the substrate to be bonded
(eg. BeautiBond Universal CR Enhancer, SHOFU Porcelain Primer etc).
» Refer to the manufacturer’s instructions for use of the material of the
indirect restoration for appropriate priming.
5. Pretreatment of the tooth
5-1. Cleaning of the tooth surface
Dry the tooth thoroughly and confirm that there is no residual
Try-in Paste on the tooth surface. Rinse with water and dry.
5-2. Isolation
Use a rubber dam etc to isolate the restoration site.
5-3. Etching
Etch tooth surface with etching material, when necessary
(eg. SHOFU Enamel Conditioner, FL-BOND Il Etchant). Then,
rinse thoroughly with water and dry to remove the etching material.
5-4. Application of BeautiBond Universal Adhesive
Dispense adequate amount of BeautiBond Universal Adhesive
onto a disposable dish and apply to the tooth surface with a
disposable brush. Leave undisturbed for 10 sec. Air dry with gentle
air for 3 sec. and then, dry with stronger air to dry the surface.
» Use all the dispensed material only on one patient to avoid
cross infection.

Adhesive surface
Ceramics e
(silicate glass, lithium silicate glass)
Composite resin

N

w

> Do not reuse disposable brush and disposable dish to avoid

Cross contamination.
5-5. Light-curing

Light-cure with a light-curing unit; Halogen: 10sec./LED: 5 sec.

In the case where the adhesive surface is large, light-cure in

segments.

6. Placement/Seating of the indirect restoration
6-1. Application of BeautiCem Veneer

Apply BeautiCem Veneer onto the adhesive treated restoration

surface and place it on the natural tooth and apply gentle pressure

to allow excess cement to extrude from the margins.

» Insertion of polyester matrix between the prepared abutment
and adjacent teeth prior to placement of the restoration aids in
isolation and easy removal of excess cement.

> Needle tip should be used for only one patient and then
discarded at the end of the procedure to avoid cross
contamination.

» Disinfect the syringe and shield cap with alcohol after each use
to avoid cross-contamination. Then, tightly close the cap. Use
caution to avoid alcohol contamination of the paste.

6-2. Removal of excess paste

Tack-cure the paste for 2-3 sec. and remove the excess with an

appropriate instrument while applying gentle pressure onto the

restoration. Avoid applying excessive pressure to the restoration
when removing the excess material.
6-3. Light-curing
Light-cure the cement from labial, lingual and interproximal
surfaces with a light-curing unit; Halogen for 20 sec./LED for10
sec. for each surface. In the case where restored area is large,
light-cure in segments.
7. Finishing and Polishing
Finish the margin with rotary instruments such as ZiLMaster Fine,
CeraMaster (for ceramic), CompoMaster (for composite resin) etc. following
the standard method. Adjust the occlusion if necessary.

(Note)
Light-curing unit Halogen LED
Light curing time B
BeautiBond Universal Adhesive 10sec. 5 sec.
BeautiCem Veneer 20 sec. 10 sec.
Wavelength 400-500 nm 440 - 490 nm
Light intensity =500 mW/cm? >1,000 mW/cm’

> Use a dental light-curing unit with the above specifications.

> Operators must use protective glasses or light shielding plate to avoid
direct exposure to the curing light. Operators must also protect patients’
eyes from the direct exposure to the curing light.

> Disinfect the light-curing unit with alcohol after each use to avoid cross
contamination.

COMPOSITION

Glass powder, Bis-GMA, Polymerization initiator, pigments and others

SHADES

L-Value (Low Value), M-Value (Medium Value), H-Value (High Value),
Ivory-L (Ivory-Light), Ivory-D (lvory-Dark)

STORAGE

Store at room temperature (1-30 °C/34-86 °F) in dark place. Avoid high
temperatures and high humidity. Keep away from direct sunlight and any
source of ignition.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the
order of a dental professional.

Location of the symbols glossary:
https://www.shofu.com/en/symbols_glossary/

‘VOR GEBRAUCH SORGFALTIG DURCHLESEN
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Lichthartender Kompositzement

PRODUKTBESCHREIBUNG

BeautiCem Veneer ist ein réntgenopaker, farbstabiler, lichthartender
Kompositzement zur Befestigung von Veneers, Inlays und Onlays an
nattirlicher Zahnsubstanz.

Die Vorbehandlung der Haftflachen erfolgt bei Zahnsubstanz und
Aluminiumoxid oder Zirkoniumoxid mit BeautiBond Universal Adhesive (einem
selbstétzenden Adhésiv) und bei Keramik (Silikatglas, Lithiumsilikatglas) oder
Komposit mit BeautiBond Universal CR Enhancer.

BeautiCem Try-in Paste ist eine Einprobepaste, mit der vor dem Einsetzen der
Restauration gepriift werden kann, ob der Zement die korrekte Farbe hat. Sie
ist wasserléslich und nach der Farbpriifung leicht entfernbar.

INDIKATIONEN
Befestigung von Keramik- und Komposit-Veneers und transluzenten Inlays
und Onlays mit weniger als 2 mm Dicke.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses
Material und/oder Methacrylatmonomere verwenden.

2. Behandler mit bekannten Allergien gegen Methacrylatmonomere diirfen
das Produkt nicht benutzen.

3. Falls bei Patient oder Behandler Entziindungen oder andere allergische
Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und &rztlichen Rat
einholen.

4. Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt (zahn-)
medizinische Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei
versehentlichem Kontakt mit oralen Weichgeweben oder Haut sofort mit
einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich
Wasser spiilen. (Zahn-) medizinische Handschuhe bieten zwar einen
gewissen Schutz vor direktem Kontakt mit diesem Material, doch einige
Monomere kdnnen sehr schnell durch die Handschuhe auf die Haut
dringen. Sollte das Material also auf die Schutzhandschuhe gelangen,
diese sofort ausziehen und die Hande mit reichlich Wasser waschen.

5. Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser spiilen und arztlichen Rat
einholen.

6. Bei allen zusammen mit dem Produkt verwendeten dentalen Materialien,
Instrumenten oder Geréten (z.B. BeautiBond Universal und BeautiCem
Try-in Paste) die Gebrauchsanleitung beachten.

7. Das Produkt ausschlieBlich fir die in diesem Beipackzettel genannten
Indikationen verwenden.

8. Das Produkt nur bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum
benutzen.(Beispiel & JJJJ-MM-TT — Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)

9. Das Produkt ist nur fiir den dentalen Gebrauch vorgesehen.
GEBRAUCHSANLEITUNG

Vorbereitung

Im KiihIschrank gelagertes Material erst verarbeiten, wenn es sich auf
Zimmertemperatur erwdrmt hat. Die Kaniile wie in den Abbildungen unten
dargestellt an der Spritze anbringen.

1. Die Schutzkappe unter langsamer Drehung von der Spritze abziehen
(Fig. A).

2. Die Kantle im Uhrzeigersinn anschrauben, bis sie sicher befestigt ist
(Fig. B). )

3. Die Kaniile sofort in die schmale Offnung im Kopf der Schutzkappe
schieben, um das Material bis zum Gebrauch vor Umgebungslicht zu
schiitzen (Fig. C).
> Beim Anbringen der Kaniile stets saubere (zahn-) medizinische

Schutzhandschuhe tragen.

Fig. C

Anwendung
1. Vorbereitung der indirekten Restauration
Die Haftflache der Restauration mit einem Schleifkérper aufrauen oder
mit Aluminiumoxid (50-100 pm) bei dem in Tabelle 1 angegebenen Druck
abstrahlen. Dann mit Wasser spiilen und trocknen.

Tabelle 1.
Haftflache Druck
Keramik (Silikatglas, Lithiumsilikatglas) ca.01-0,2MPa
Komposit (ca. 1-2Kgflem?)
Keramik (Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid) (CC% %zsigﬁ’\cﬂnﬁ%

» Zur Wahl des optimalen Drucks die Gebrauchsanleitung des
Herstellers beachten.
. Entfernung des temporéren Verschlusses bzw. der provisorischen
Restauration
Den temporaren Verschluss bzw. die provisorische Restauration restlos
entfernen. Wie tiblich mit Wasser spiilen und trocknen.
> Keine eugenolhaltigen Materialien verwenden, da diese die
Polymerisation oder Adhasion des Materials hemmen kénnen.
3. Einprobe der indirekten Restauration (BeautiCem Try-in Paste)
BeautiCem Try-in Paste in der gewtinschten Farbe wéhlen und auf
die Haftflache der Restauration auftragen. Die Restauration auf den
Zahn setzen, um die Farbe zu priifen. Danach die Paste von Zahn und
Restauration griindlich abspilen. Falls die Farbe nicht passt, Try-in Paste
in einer anderen Farbe testen, bis die optimale Farbe gefunden ist.
4. Priming der indirekten Restauration
Die Haftflache gut trocknen und darauf achten, dass keine Reste der
BeautiCem Try-in Paste mehr anhaften. Dann die Restauration mit einem
fiir das betreffende Substrat geeigneten Primer behandeln (z.B. BeautiBond
Universal CR Enhancer, SHOFU Porcelain Primer).
> Zum korrekten Priming die Gebrauchsanleitung des Herstellers fiir
das indirekte Restaurationsmaterial beachten.
5. Vorbehandlung des Zahns
5-1.  Reinigung der Zahnoberflache
Den Zahn griindlich trocknen und darauf achten, dass keine Reste
der Try-in Paste mehr anhaften. Mit Wasser spiilen und trocknen.
5-2. lIsolation
Den Behandlungshereich mit Kofferdam o.A. isolieren.
5-3. Anétzen R

Die Zahnoberflache bei Bedarf mit einem Atzmittel (z.B. SHOFU

Enamel Conditioner, FL-BOND II Etchant) behandeln. Dann

zur Entfernung des Atzmittels griindlich mit Wasser spiilen und

trocknen.

5-4. Applikation von BeautiBond Universal Adhesive

Ausreichende Menge BeautiBond Universal Adhesive in

eine Einmalschale geben und mit einem Einmalpinsel auf die

Zahnflache applizieren. 10 Sek. einwirken lassen. AnschlieRend

die Flache erst 3 Sek. mit sanftem Luftstrahl, dann mit stérkerem

Luftstrahl trocknen.

» Das gesamte entnommene Material bei nur einem Patienten
verwenden, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.

» Einmalpinsel und Einmalschale nicht wiederverwenden, um
Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

5-5. Lichthartung
Mit einer Polymerisationslampe lichthérten (Halogen: 10 Sek.,
LED: 5 Sek.). GroRere Haftflachen in Segmenten lichthérten.
6. Einsetzen der indirekten Restauration
6-1. Applikation von BeautiCem Veneer

BeautiCem Veneer auf die mit Primer behandelte

Restaurationsflache geben, die Restauration auf den Zahn setzen

und sanft andriicken, so dass die Zementiiberschiisse an den

Réandern herausquellen kénnen.

> Wird vor dem Einsetzen der Restauration eine Polyester-
Matrize zwischen dem préparierten Zahnstumpf und den
Nachbarzahnen angebracht, so erleichtert dies die Isolation
und die Uberschussentfernung.

» Die Kaniile sollte nur bei einem Patienten verwendet
und am Ende der Behandlung entsorgt werden, um
Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

» Spritze und Schutzkappe nach jedem Gebrauch mit Alkohol
desinfizieren, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Dann
die Kappe wieder fest anbringen. Darauf achten, dass kein
Alkohol in die Paste gelangt.

6-2. Entfernung der Zementiiberschiisse

Die Paste 2-3 Sek. anpolymerisieren und die Uberschiisse mit

einem geeigneten Instrument entfernen; dabei leichten Druck auf

die Restauration ausiiben. Zu starken Druck auf die Restauration
bei der Uberschussentfernung vermeiden.
6-3. Lichthartung

Den Zement mit einer Polymerisationslampe von labial, lingual

und approximal lichthérten (Halogen: 20 Sek. oder LED: 10 Sek. je

Flache). GroRflachige Restaurationen in Segmenten lichthérten.

7. Finieren und Polieren
Die Rénder mit rotierenden Instrumenten wie ZiLMaster Fine, CeraMaster
(bei Keramik), CompoMaster (bei Komposit) 0.A. wie diblich finieren und
polieren. Nétigenfalls die Okklusion anpassen.

[N

(Hinweis)
Polymerisationslampe Halogen LED
Polymerisationszeit
BeautiBond Universal Adhesive 10 Sek. 5 Sek.
BeautiCem Veneer 20 Sek. 10 Sek.
Wellenlange 400-500 nm 440 - 490 nm
Lichtleistung 2500 mW/cm? | =1.000 mW/cm?

> Eine dentale Polymerisationslampe mit den obigen technischen
Merkmalen benutzen.
> Der Behandler muss eine Schutzbrille tragen oder ein
Lichtschutzschild verwenden, um nicht direkt in das Licht der
Polymerisationslampe zu blicken. Der Behandler muss auch
die Augen des Patienten vor direkter Einwirkung des Lichts der
Polymerisationslampe schiitzen.
> Die Polymerisationslampe nach jedem Gebrauch mit Alkohol
desinfizieren, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
ZUSAMMENSETZUNG
Glaspulver, Bis-GMA, Polymerisationsinitiator, Pigmente u.a.
EARBEN
L-Value (Niedrige Helligkeit), M-Value (Mittlere Helligkeit), H-Value (Hohe
Helligkeit), Ivory-L (Elfenbein-Hell), Ivory-D (Elfenbein-Dunkel)
LAGERUNG
Bei Zimmertemperatur (1-30 °C) dunkel lagern. Hohe Temperaturen und
hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen
und von Ziindquellen fernhalten.

‘ A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE ‘
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Ciment résine photopolymérisable

DESCRIPTION

Le ciment résine BeautiCem Veneer est radio-opaque, stable en teinte et
photopolymérisable. Il sert a sceller les facettes, les inlays et les onlays sur
dents naturelles.

Utiliser BeautiBond Universal Adhesive (un adhésif auto-mordancant) sur
alumine et zircone et BeautiBond Universal CR Enhancer comme primer sur
restaurations céramiques (verre de silicate, verre au silicate de lithium) ou
composites.

BeautiCem Try-in Paste est la pate d'essai destinée a tester le choix de la
teinte avant scellement de la restauration. Elle est soluble a 'eau et s'élimine
facilement.

INDICATION

Scellement de facettes composites ou céramiques et d'inlays ou onlays
translucides, d'épaisseur inférieure & 2 mm

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

1. Ne pas utiliser ce produit sur des patients allergiques a ce matériau et/ou
au monomere acrylique.

2. Méme chose pour les opérateurs.

3. En cas d'inflammation ou autre réaction allergique du patient ou de
I'opérateur, interrompre immédiatement I'utilisation et consulter un médecin.

4. Utiliser des lunettes et des gants de protection pour éviter la sensibilisation
au produit. En cas de contact dermique ou avec les tissus mous, essuyer
immédiatement avec un coton imbibé d'alcool et rincer a grande eau.
Certains monomeres peuvent traverser les gants médicaux et atteindre
la peau. Dans ce cas, les oter rapidement et se laver les mains a 'eau
courante.

5. En cas de contact oculaire, rincer abondamment les yeux a I'eau et
consulter un médecin.

6. Suivre le mode d’emploi des fabricants de chaque matériau, instrument ou
équipement utilisé en association avec ce produit (BeautiBond Universal et
BeautiCem Try-in Paste par ex.).

7. Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui spécifié dans le
présent mode d’emploi.

8. Utiliser ce produit avant la date d’expiration indiquée sur 'emballage.
(Exemple & AAAA-MM-JJ — Année-Mois-Jour de la date d’expiration)

9. L'usage de ce produit est strictement réservé aux professionnels dentaires.

MODE D'EMPLOI

Préparation

Si le matériau a été stocké au réfrigérateur, le laisser d'abord revenir a
température ambiante. Monter I'aiguille sur la seringue comme illustré ci-
dessous.

1. Retirer doucement le capuchon de la seringue en le tournant. (Fig. A)

2. Monter l'aiguille en la tournant dans le sens horaire jusqu'a ce qu'elle soit
bien fixée. (Fig. B)

3. Insérer immédiatement I'aiguille dans le petit trou du capuchon pour
protéger le produit de la lumiere ambiante. (Fig. C)

» Quand on change d'aiguille, toujours porter des gants.

Fig.C

Application
1. Préparation de la restauration
Dépolir la surface de scellement a I'aide d'abrasifs ou la sabler & 'alumine
de grain 50-100 pm sous les pressions pronées dans le tableau 1. Rincer &
I'eau et sécher.

Tableau 1.

Surface de scellement Pression

Céramiques i
Es . - Environ. 0,1 - 0,2 MPa
gglr_rr]%ggnselhcate, verre au silicate de lithium) (Environ. 1- 2 Kgficm?)

Environ. 0,2 - 0,3 MPa
(Environ. 2 - 3 Kgflcm?)
> Se référer aux instructions du fabricant en ce qui concerne le choix de
la pression.
2. Dépose du scellement ou de la restauration temporaire
Procéder avec soin. Rincer a I'eau et sécher de maniére habituelle.
> Ne pas utiliser de matériau contenant de I'eugénol car il neutralise la
polymérisation et diminue I'adhérence.

Céramiques (alumine, zircone)

3. Essai de la restauration (BeautiCem Try-in Paste)
Sélectionner la teinte appropriée de BeautiCem Try-in Paste et 'appliquer
sur la zone adhésive de la restauration. Poser la restauration en bouche
pour vérifier si la teinte est correcte. Aprés essai, rincer pour éliminer toute
trace de pate sur la dent et la restauration. Au cas ol la teinte ne convient
pas, essayer avec une autre teinte jusqu'a obtenir satisfaction.
4. Préparation de la restauration
Sécher complétement la surface adhésive et s'assurer qu'il n'y reste
aucune trace de pate d'essai. Passer le primer adapté a la composition du
matériau a sceller (BeautiBond Universal CR Enhancer, SHOFU Porcelain
Primer etc. par ex.).
> Se référer aux instructions du fabricant du matériau a sceller pour
choisir le primer adapté.
. Préparation de la dent
5-1. Nettoyage
Sécher soigneusement la dent et contréler qu'il ne reste aucune
trace de Try-in Paste dessus. Rincer a I'eau et sécher.
5-2. Isolation
Utiliser une digue, etc. pour isoler la zone de restauration.
5-3. Mordancage
Mordancer la dent avec le matériau adéquat lorsque cest
nécessaire (ex. SHOFU Enamel Conditioner, FL-BOND Il Etchant).
Rincer ensuite soigneusement a I'eau pour dter toute trace du
produit et sécher.
5-4. Application du BeautiBond Universal Adhesive
Verser la quantité nécessaire de BeautiBond Universal Adhesive
dans un godet jetable et en appliquer sur la dent a 'aide d'un
pinceau jetable. Laisser 10 secondes. Sécher doucement a I'air
comprimé pendant environ 3 secs, puis sous pression plus forte
pour terminer I'opération.
> Utiliser le produit versé pour un seul patient afin d’éviter le
risque de contamination croisée.
> Ne jamais réutiliser les pinceaux et godets jetables pour éviter
le risque de contamination croisée.
5-5. Photopolymérisation
Photopolymériser a l'aide d'une lampe dentaire (Halogene:
10 secs, LED: 5 secs). En cas de surface importante, procéder par
segments.
6. Mise en place/scellement de la restauration
6-1. Application de BeautiCem Veneer
Appliquer la pate BeautiCem Veneer sur la surface préparée.
Placer la restauration sur la dent naturelle et presser doucement
pour évacuer |'exces de ciment.
> La mise en place d’une matrice polyester entre la préparation
et les dents adjacentes, avant I'opération, facilite I'solation et
I'élimination des excés de ciment.
> Laiguille est a usage unique et doit étre éliminée aprés chaque
utilisation pour éviter le risque de contamination croisée.
> Désinfecter la seringue et son obturateur a l'alcool aprés
chaque utilisation, afin d'éviter le risque de contamination
croisée. Puis reboucher soigneusement la seringue. Attention a
ne pas contaminer la pate avec I'alcool.
6-2. Elimination de I'exces de pate
Polymériser partiellement la pate pendant 2-3 secondes pour
durcir I'excés. Eliminer I'exces a 'aide d'un instrument approprié,
tout en exercant une légere (mais pas trop forte) pression sur la
restauration.
6-3.  Photopolymérisation (voir tableau ci-dessous)
Polymériser & la lampe du c6té labial, lingual et proximal de la
restauration (halogene: 20 secs. ou LED: 10 secs. de chaque
c6té). En cas de surface importante, procéder par segments.
7. Finition et polissage
Finir les bordures avec des abrasifs de type ZiLMaster Fine, CeraMaster
(pour céramique), CompoMaster (pour composite) etc. de fagon
conventionnelle. Régler I'occlusion si nécessaire.

(Nota)

3]

Type de lampe Halogéne LED
Durée d'insolation

BeautiBond Universal Adhesive 10 secs. 5 secs.
BeautiCem Veneer 20 secs. 10 secs.
Longueur d'onde 400-500 nm 440 - 490 nm
Puissance lumineuse =500 mW/cm? > 1000 mW/cm?

> Utiliser une lampe présentant au moins des caractéristiques
équivalentes a celles spécifiées ci-dessus.

» Les opérateurs doivent porter des lunettes de protection ou utiliser un
écran protecteur pour éviter I'exposition directe au flux lumineux. lls
doivent également protéger les yeux du patient pour la méme raison.

> Désinfecter la lampe a I'alcool apres chaque utilisation pour éviter le
risque de contamination croisée.

COMPOSITION
Poudre de verre, Bis-GMA, initiateur de polymérisation, pigments et autres
TEINTES
L-Value (Basse luminosité), M-Value (Luminosité moyenne), H-Value (Haute
luminosité), Ivory-L (Ivoire clair), Ivory-D (Ivoire foncé)

TOCKAGE

Conserver a température ambiante (1-30 °C) et a I'abri de la lumiére. Eviter

les températures et humidité élevées. Ne pas exposer a la lumiére solaire

directe ni approcher d’une source d'ignition.

‘ LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK
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Lichthardend composietcement

PRODUCTOMSCHRIJVING

BeautiCem Veneer is een radiopaak, kleurstabiel, lichthardend
composietcement voor het cementeren van veneers, inlays en onlays op de
natuurlijke dentitie.

Gebruik BeautiBond Universal Adhesive (een zelfetsend adhesief) om
tandoppervlakken of oppervlakken van aluminium- of zirkoniumoxide

te behandelen. Gebruik BeautiBond Universal CR Enhancer om het
hechtoppervlak te primen van restauraties die zijn gemaakt van keramiek
(silicaatglas, lithiumsilicaatglas) of composiet.

BeautiCem Try-in Paste is een proefpasta waarmee u de juiste kleur kunt
bepalen voordat u de restauratie plaatst. Het is in water oploshaar en kan
gemakkelijk worden verwijderd nadat u de juiste kleur hebt bepaald.

INDICATIES VOOR HET GEBRUIK
Cementeren van keramiek- of composietveneers en translucente inlays en
onlays met een dikte van minder dan 2 mm

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik dit product niet bij patiénten met een bekende allergie voor dit
materiaal en/of methacrylaatmonomeer.

2. Gebruikers met een bekende allergie voor methacrylaatmonomeer mogen
dit product niet gebruiken.

3. Stop onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts in geval van een
ontsteking of andere allergische reacties bij patiént of gebruiker.

4. Gebruik medische handschoenen en een veiligheidsbril om te voorkomen
dat u overgevoelig wordt voor dit product. Als het product per ongeluk toch
op oraal weefsel of de huid komt, verwijder het dan onmiddellijk met een in
alcohol gedrenkt watje en spoel met veel water. Medische handschoenen
bieden weliswaar enige bescherming tegen direct contact met dit materiaal,
maar sommige monomeren kunnen zeer snel door de handschoenen heen
tot de huid doordringen. Daarom dient u handschoenen onmiddellijk uit te
trekken als dit materiaal erop komt en uw handen met veel water te wassen.

5. In geval van contact met de ogen dient u deze onmiddellijk te spoelen met
veel water en een arts te raadplegen.

6. Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van elk tandheelkundig materiaal,
instrument of apparaat dat u in combinatie met dit product gebruikt (bijv.
BeautiBond Universal en BeautiCem Try-in Paste).

7. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan degene die expliciet in
deze gebruiksaanwijzing worden genoemd.

8. Gebruik dit product niet na de vervaldatum die op de verpakking staat.
(Bijvoorbeeld g JJJJ-MM-DD — Jaar-Maand-Dag van de uiterste
gebruiksdatum)

9. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dentale professionals.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding
Wanneer u deze producten in een koelkast bewaart, zorg er dan voor dat ze
op kamertemperatuur zijn als u ze gaat gebruiken. Plaats de tip op de spuit
zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen.
1. Draai de dop langzaam van de spuit. (Fig. A)
2. Plaats de tip door deze met de klok mee te draaien totdat hij goed vastzit.
(Fig. B)
3. Steek de tip direct voor gebruik in de smalle opening aan de bovenzijde
van de dop om het materiaal te beschermen tegen omgevingslicht. (Fig. C)
> Gebruik altijd schone medische handschoenen als u de tip vervangt.

Fig.C

Toepassing
1. Voorbereiden van de indirecte restauratie
Ruw het te cementeren restauratieoppervlak op met een boortje
of zandstraal het met 50-100 pm aluminiumoxidepartikels bij de
voorgeschreven druk (zie tabel 1). Spoel het opperviak vervolgens met
water en maak het droog.

% BeautiCem Veneer
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Tabel 1.
Hechtoppervlak Druk
Keramiek (silicaatglas, lithiumsilicaatglas) Ca.01-0,2 MPa
Composiet (ca. 1 -2 Kgflcm?)
: e i Ca.0,2-0,3MPa
Keramiek (aluminium, zirkonium) (ca. 2 - 3Kgflem?)

> Zie de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor de juiste druk.
. Verwijderen van de tijdelijke afsluiting of tijdelijke restauratie
Zorg ervoor dat u de tijdelijke afsluiting of tijdelijke restauratie volledig
verwijdert. Spoel met water en droog volgens de gangbare methode.
> Gebruik geen materiaal dat eugenol bevat, omdat dit een nadelige
invloed kan hebben op de polymerisatie of hechting van het materiaal.
. Passen van de indirecte restauratie (BeautiCem Try-in Paste)
Breng BeautiCem Try-in Paste in de juiste kleur aan op het hechtopperviak
van de restauratie. Plaats de restauratie op het element en controleer
de kleur. Spoel nog aanwezige proefpasta grondig van het element en
het restauratieopperviak, wanneer u klaar bent met passen. Probeer
BeautiCem Try-in Paste in een andere kleur wanneer u vindt dat de kleur
niet goed was. Doe dit net zolang tot u de juiste kleur hebt gevonden.
4. Primen van de indirecte restauratie
Maak het hele hechtoppervlak droog. Zorg er daarbij voor dat er geen
BeautiCem Try-in Paste op het opperviak achterblift. Behandel het
restauratieoppervlak met een primer die geschikt is voor het te bonden
materiaal (bijv. BeautiBond Universal CR Enhancer, SHOFU Porcelain
Primer).
> Zie de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van het materiaal van de
indirecte restauratie voor de juiste primer.
. Voorbehandelen van het element
5-1.  Reinigen van het tandopperviak.
Maak het hele element goed droog. Zorg ervoor dat er geen rest
proefpasta op het oppervlak achterblijft. Spoel het oppervlak met
water en maak het droog.
5-2. Isoleren
Gebruik een rubberdam o.i.d. om de restauratie te isoleren.
5-3. Etsen
Ets het tandoppervlak zo nodig met etsmateriaal (bijv. SHOFU
Enamel Conditioner, FL-BOND Il Etchant). Spoel het opperviak
vervolgens met water om het etsmateriaal te verwijderen en maak
het droog.
5-4. Appliceren van BeautiBond Universal Adhesive
Doe een ruime hoeveelheid BeautiBond Universal Adhesive op
een wegwerpschoteltje en breng het met een wegwerpkwastje aan
op het tandoppervlak. Wacht 10 sec. Droog gedurende 3 sec. met
zachte lucht en vervolgens met harde lucht tot het opperviak droog
is.
> Gebruik al het voorbereide materiaal bij slechts één patiént om
kruisbesmetting te voorkomen.
» Gebruik het wegwerpkwastje en wegwerpschoteltje niet
opnieuw om kruishesmetting te voorkomen.
5-5. Uitharden met licht
Belicht het materiaal met een polymerisatielamp; Halogeen:
10 sec./LED: 5 sec. Bij grote hechtoppervlakken belicht u telkens
een stukje.
6. Plaatsen van de indirecte restauratie
6-1.  Appliceren van BeautiCem Veneer
Breng BeautiCem Veneer aan op het met adhesief behandelde
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restauratieoppervlak. Plaats de restauratie op het gebitselement

en oefen geringe druk uit om overtollig cement langs de randen

weg te drukken.

» Wanneer u vo6r het aanbrengen van de restauratie eerst een
polyestermatrixband tussen het geprepareerde pijlerelement
en aangrenzende elementen plaatst, zult u overtollig cement
gemakkelijker kunnen verwijderen.

» Tips voor eenmalig gebruik dient u slechts bij één patiént
te gebruiken en na de behandeling weg te gooien om
kruishesmetting te voorkomen.

> Desinfecteer de spuit en de dop na elk gebruik met alcohol om
kruishesmetting te voorkomen. Sluit de dop goed. Pas op voor
contaminatie van de pasta met alcohol.

6-2. Verwijderen van overtollige pasta

Hard de pasta kort (2-3 sec.) uit. Verwijder het teveel aan pasta

met een geschikt instrument en druk daarbij zachtjes op de

restauratie. Zorg ervoor dat u niet te veel druk uitoefent.
6-3. Uitharden met licht
Hard het cement aan labiale, linguale en interproximale zijde uit
met een polymerisatielamp; Halogeen 20 sec./LED 10 sec. per
oppervlak. Bij grote restauratieoppervlakken belicht u telkens een
stukje.
7. Afwerken en polijsten
Werk de rand af met roterende instrumenten als ZiLMaster Fine,
CeraMaster (voor keramiek), CompoMaster (voor composiet) volgens de
ganghare methode. Corrigeer de occlusie indien nodig.

(Let op)
Polymerisatielamp Halogeen LED
Belichtingstijd |
BeautiBond Universal Adhesive 10 sec. _Bsec.
BeautiCem Veneer 20 sec. 10 sec
Golflengte 400-500 nm 440 - 490 nm
Lichtintensitei 2500 mW/ecm? | 21.000 mW/cm?

> Gebruik een polymerisatielamp met bovenvermelde specificaties.

> De gebruiker moet een veiligheidsbril dragen of het licht van de lamp
afschermen zodat hij/zij niet direct in het licht kan kijken. Ook de ogen
van de patiént moeten tegen het licht van de polymerisatielamp worden
beschermd.

> Desinfecteer de polymerisatielamp na elk gebruik met alcohol om
kruisbesmetting te voorkomen.

SAMENSTELLING

Glaspoeder, bis-GMA, polymerisatie-initiator, pigmenten en andere

KLEUREN

L-Value (lage waarde), M-Value (medium waarde), H-Value (hoge waarde),

Ivory-L (Ivory-Light), Ivory-D (Ivory-Dark)

OPSLAG

Bewaar op kamertemperatuur (1-30 °C) op een donkere plek. Vermijd

hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Stel niet bloot aan direct

zonlicht of ontstekingsbronnen.

‘ LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

es’

Cemento de resina fotopolimerizable

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BeautiCem Veneer es un cemento de resina fotopolimerizable, radiopaco,
con estabilidad de color para cementar carillas, inlays y onlays a la denticién
natural.

Usar el adhesivo BeautiBond Universal Adhesive (un adhesivo auto-grabante)
para modificar la superficie del diente, alimina, zirconio y BeautiBond
Universal CR Enhancer para acondicionar la superficie adhesiva de la
restauracion de ceramica (silicato de vidrio, vidrio silicato de litio) o composite.
BeautiCem Try-in Paste es una pasta de prueba para confirmar el tono
adecuado antes de colocar la restauracion. Es soluble en agua y puede
facilmente eliminarse después de confirmar el tono.

INDICACIONES DE

Cementado de carillas de porcelana o composite e inlays translicidos y
onlays con un grosor menor a 2 mm.

PRECAUCIONES Y AVISOS

1. No usar este producto en pacientes con alergias conocidas a este material
ylo al monémero de metacrilato

2. Operadores con alergias conocidas al monémero de metacrilato no deben
usar este producto.

3. Si apareciera cualquier inflamacion o reaccion alérgica en el paciente u
operador, parar su uso inmediatamente y buscar ayuda médica.

4. Usar guantes médicos de proteccion (dentales) y gafas protectoras para
evitar sensibilizacion a este producto. En caso de contacto accidental con
los tejidos blandos orales o la piel, limpiar inmediatamente con una bolita
de algodén humedecida en alcohol, y lavar con abundante agua. Los
guantes médicos (dental) proporcionan cierta proteccion contra el contacto
directo de este material; sin embargo algunos monémeros pueden penetrar
através de los guantes rapidamente y llegar a la piel. Por lo tanto, si el
material entra en contacto con los guantes, quitarselos inmediatamente y
lavarse las manos con gran cantidad de agua.

5. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con gran cantidad
de agua y buscar ayuda médica.

6. Seguir las instrucciones de uso de cada material, instrumento o
equipamiento dental que vaya a ser usado junto con este producto.
(ej. BeautiBond Universal y BeautiCem Try-in Paste).
7. No usar este producto para otros propdsitos que no estén especificados en
estas instrucciones de uso.
8. Usar este producto antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete.
(Ejemplo & AAAA-MM-DD — Afio-Mes-Dia de la fecha de caducidad)
9. Este producto solo pueden usarlo profesionales dentales.
INSTRUCCIONES DE USO
Preparacion
Cuando se almacenen estos materiales en la nevera, dejar que alcancen la
temperatura ambiente antes de usarlos. Acoplar la aguja a la jeringa como
se indica en las figura mas abajo.
1. Quitar el tapon de la jeringa a la vez que se gira lentamente. (Fig. A)
2. Acoplar la aguja girandola en sentido de la agujas del reloj hasta que este
perfectamente ajustada. (Fig. B)
3. Insertar la aguja en el pequefio agujero del tapon inmediatamente antes de
su uso para proteger el material de la luz ambiente. (Fig. C)
> Usar guantes médicos (dentales) limpios al cambiar la aguja.

Fig.C

Aplicacion
1. Preparacion de la restauracion indirecta
Raspar la superficie de la restauracion que va a ser cementada con un
abrasivo o un arenado con arena de altimina de 50-100 pm a una presion
recomendada descrita en la Tabla 1. Luego, lavar con agua y secar.

Tabla 1.

Superficie adhesiva Presién
Ceramicas :
= S ™ Environ. 0,1-0,2 MPa
(ng:]c]z‘i)toosgg vidrio, vidrio silicato de litio) (Environ. 1- 2 Kgflcm?)

Environ. 0,2 - 0,3 MPa
(Environ. 2 - 3 Kgflcm?)
> Consultar las instrucciones del fabricante para seleccionar la presion
adecuada.
. Eliminacion del sellado temporal o restauracion provisional

Eliminar totalmente el sellado temporal o la restauracion provisional. Lavar

con agua y secar seguin el método estandar.

> No usar materiales que contengan eugenol ya que pueden inhibir la

polimerizacion o adhesién del material.
. Prueba de la restauracion indirecta (BeautiCem Try-in Paste)

Seleccionar el tono adecuado de BeautiCem Try-in Paste y aplicarlo a la

superficie adhesiva de la restauracion. Colocar la restauracion en el diente

para confirmar el tono. Después de la prueba, lavar profusamente los restos
de Try-in Paste del diente y la restauracion. En caso que no se ajuste el
tono, probar con otro tono de Try-in Paste hasta obtener el tono 6ptimo.

4. Acondicionamiento de la restauracion indirecta

Secar la superficie adhesiva completamente y comprobar que no quedan

restos de BeautiCem Try-in Paste en la superficie. Acondicionar la

superficie de la restauracion con un acondicionador (primer) adecuado para
el sustrato que va a ser pegado (ej. BeautiBond Universal CR Enhancer,

SHOFU Porcelain Primer, etc.).

» Consultar las instrucciones de uso del fabricante del material de la

restauracion indirecta para un adecuado acondicionamiento.
. Pre-tratamiento del diente

5-1. Limpieza de la superficie del diente
Secar perfectamente el diente y confirmar que no quedan restos
de Try-in Paste en la superficie del diente. Lavar con agua y secar.

5-2. Aislamiento
Usar dique de goma, etc. para aislar la zona de la restauracion.

5-3. Grabado
Cuando sea necesario, grabar la superficie del diente con agente
grabador (ej. SHOFU Enamel Conditioner, FL-BOND Il Etchant).
Luego, lavar completamente con agua y secar para eliminar el
material grabador.

5-4. Aplicacion del adhesivo BeautiBond Universal Adhesive
Dispensar la cantidad adecuada de BeautiBond Universal
Adhesive en un pocillo desechable y aplicarlo en la superficie del
diente con un cepillo desechable. Dejarlo 10 segundos. Secar con
aire suave durante 3 segundos y luego, secar con aire mas fuerte
para secar la superficie.

» Usar todo el material dispensado en solo un paciente para
evitar contaminacion cruzada.

» No reutilizar el cepillo ni el pocillo desechable para evitar
contaminacion cruzada.

5-5. Fotopolimerizacion
Fotopolimerizar con una unidad de fotopolimerizacion; Haldgena:
10 segundos/LED: 5 segundos. Cuando la superficie adhesiva sea
grande, fotopolimerizar por segmentos.

6. Colocacién/asentamiento de la restauracion indirecta
6-1. Aplicacion de BeautiCem Veneer
Aplicar BeautiCem Veneer en la superficie adhesiva tratada de la
restauracion y colocarla en el diente y aplicar presion suave para
permitir que los excesos de cemento salgan por los margenes.
» La colocacion de una matriz de poliéster entre el mufion

Ceramicas (alimina, zirconio)
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preparado y los dientes adyacentes antes de la colocacion de
la restauracion ayuda al aislamiento y a la eliminacion de los
excesos de cemento.
> La aguja debe ser usada solo en un paciente y luego desecharla
al final del tratamiento para evitar contaminacion cruzada.
> Desinfectar la jeringa y el tapon con alcohol después de
cada uso para evitar contaminacion cruzada. Luego, cerrar
perfectamente el tapén. Evitar contaminar la pasta con el
alcohol.
6-2. Eliminacion de excesos de pasta
Fotopolimerizar la pasta durante 2-3 segundos y eliminar los
excesos con un instrumento adecuado a la vez que se aplica
una ligera presion sobre la restauracion. Evitar aplicar excesiva
presion sobre la restauracion al eliminar los excesos del material.
6-3. Fotopolimerizacién
Fotopolimerizar el cemento desde las superficies labial, lingual
e interproximal con una unidad de fotopolimerizacion; Halégena
durante 20 segundos./LED durante 10 segundos por cada
superficie. Cuando la zona a restaurar sea grande, fotopolimerizar
por segmentos.
7. Acabado y pulido
Acabar los margenes con instrumentos rotatorios como ZiLMaster Fine,
CeraMaster (para ceramica), CompoMaster (para composite), etc.
siguiendo el método estandar. Ajustar la oclusion si fuera necesario.

(Nota)

Unidad de fotopolimerizacion Halégena LED
Tiempo de fotopolimerizacion

BeautiBond Universal Adhesive 10 segundos 5 segundos
BeautiCem Veneer 20 segundos 10 segundos
Longitud de Onda 400- 500 nm 440-490 nm
Intensidad luminica =500 mW/cm? >1.000 mW/cm?

> Usar una unidad dental de fotopolimerizacion con las especificaciones
de arriba.

> Los operadores deben usar gafas protectoras o pantallas para evitar la
exposicion directa a la luz de polimerizacion. Los operadores también
deben proteger los ojos de los pacientes de la exposicion directa de la
luz de fotopolimerizacién.

> Desinfectar la unidad de fotopolimerizacion con alcohol después de
cada uso para evitar contaminacion cruzada.

COMPOSICION

Polvo de vidrio, Bis-GMA, Iniciador de la polimerizacion, pigmentos y otros

TONOS

L-Value (Valor bajo), M-Value (Valor medio), H-Value (Valor alto),

Ivory-L (Ivory-claro), Ivory-D (Ivory-oscuro)

ALMACENAJE

Almacenar a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar temperatura y

humedad altas. Mantener alejado de la luz directa del sol y de cualquier

fuente de calor.

‘ LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO ‘

Cemento composito fotopolimerizzabile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BeautiCem Veneer € un cemento composito fotopolimerizzabile, radiopaco,
cromaticamente stabile per la cementazione di faccette, inlay e onlay sul dente
naturale.

Il pretrattamento delle superfici d'adesione viene eseguito sul dente naturale e
allumina o ossido di zirconio con BeautiBond Universal Adhesive (un adesivo
automordenzante) e sulla ceramica (vetro silicato, vetro silicato di litio) o
composito con BeautiBond Universal CR Enhancer.

BeautiCem Try-in Paste € una pasta di prova che permette di scegliere il colore
del cemento piti adatto prima dell'inserimento del restauro. E idrosolubile e
facile da rimuovere dopo la verifica del colore.

INDICAZIONI
Cementazione di faccette in ceramica o composito e di inlay e onlay
traslucenti con uno spessore inferiore a 2,0 mm.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1. Non usare il prodotto per pazienti con allergie accertate a questo materiale
e/o al monomero metacrilato.

2. Gli operatori allergici al monomero metacrilato non devono usare questo
prodotto.

3.In caso di comparsa di infiammazioni o di altre reazioni allergiche nel
paziente o nell'operatore, sospendere immediatamente I'uso del prodotto e
consultare un medico.

4. Usare guanti ed occhiali di protezione per evitare la sensibilizzazione a
questo prodotto. In caso di contatto accidentale con i tessuti molli del cavo
orale o con la pelle, tamponare immediatamente con del cotone imbevuto
d'alcool e sciacquare abbondantemente con acqua. Gli appositi guanti
usati nel settore dentale forniscono una certa protezione dal contatto diretto
con questo materiale, tuttavia alcuni monomeri possono penetrare molto
velocemente attraverso i guanti e raggiungere la pelle. Se il materiale
dovesse venire a contatto con i guanti, rimuoverli immediatamente e lavare
le mani con acqua.

5. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare subito
abbondantemente con acqua e consultare un medico.

6. Attenersi alle istruzioni d'uso di ogni materiale dentale, strumento o
attrezzatura (per es. BeautiBond Universal e BeautiCem Try-in Paste) usati
insieme a questo prodotto.

7. Utilizzare il prodotto esclusivamente per le indicazioni riportate nelle
presenti istruzioni d'uso.

8. Usare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
(Esempio & AAAA-MM-GG — Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

9. Il prodotto €& indicato solo per uso odontoiatrico.

ISTRUZIONI D’

Preparazione

Utilizzare il materiale conservato in frigorifero solo quando ha raggiunto la
temperatura ambiente. Applicare la cannula sulla siringa come illustrato
nelle immagini sotto riportate.

1. Togliere il cappuccio di protezione dalla siringa ruotandolo lentamente
(Fig. A).

2. Awvitare completamente la cannula in senso orario (Fig. B).

3. Inserire subito la cannula nella piccola apertura sulla punta del cappuccio
di protezione per proteggere il materiale dalla luce prima dell'uso (Fig. C).
> Indossare sempre gli appositi guanti protettivi puliti per applicare la

cannula.

Fig.C

Applicazione
1. Preparazione del restauro indiretto
Irruvidire la superficie d'adesione del restauro con una punta abrasiva o
sabbiarla con ossido d'alluminio da 50-100 um alla pressione indicata nella
tabella 1. Poi sciacquare con acqua ed asciugare.

Tabella 1.
Superficie d'adesione Pressione
Ceramica
(vetro silicato, vetro silicato di litio) (%21' ?1 é%zfm;%
Composito : g
Ceramica (allumina, ossido di zirconio) (%aa' %2 3 %gf}\grf]%

> Attenersi alle istruzioni del produttore per la scelta della pressione
ottimale.
. Rimozione del sigillante temporaneo o del restauro prowvisorio
Rimuovere il sigillante temporaneo o il restauro prowvisorio senza lasciare
residui. Sciacquare con acqua ed asciugare.
» Non usare materiali contenenti eugenolo, che potrebbero
compromettere la polimerizzazione o I'adesione del prodotto.
. Prova in situ del restauro indiretto (BeautiCem Try-in Paste)
Scegliere BeautiCem Try-in Paste nel colore desiderato ed applicarla sulla
superficie d'adesione del restauro. Posizionare il restauro sul dente per
controllare il colore. Sciacquare poi accuratamente per rimuovere la pasta
di prova dal dente e dal restauro. Se il colore non va bene, ripetere la prova
con un altro colore, fino a trovare quello ottimale.
. Priming del restauro indiretto
Asciugare perfettamente la superficie d’adesione ed assicurarsi che non
rimangano residui di BeautiCem Try-in Paste. Trattare poi il restauro con un
primer indicato per il materiale (per es. BeautiBond Universal CR Enhancer,
SHOFU Porcelain Primer).
» Per una corretta applicazione del primer, attenersi alle istruzioni d'uso
del produttore del materiale per restauri indiretti.
. Pretrattamento del dente
5-1. Pulizia della superficie del dente
Asciugare perfettamente il dente ed assicurarsi che non rimangano
residui di pasta di prova. Sciacquare con acqua ed asciugare.
5-2. Isolamento
Isolare I'area interessata con diga di gomma o altra protezione.
5-3. Mordenzatura
Se necessario, trattare la superficie del dente con un agente
mordenzante (per es. SHOFU Enamel Conditioner, FL-BOND II
Etchant). Sciacquare poi accuratamente con acqua per rimuovere
I'agente mordenzante ed asciugare.
5-4. Applicazione di BeautiBond Universal Adhesive
Versare in una vaschetta monouso una quantita sufficiente di
BeautiBond Universal Adhesive ed applicarla sulla superficie del
dente con un pennello monouso. Lasciare agire per 10 secondi,
quindi asciugare con getto d'aria leggero per circa 3 secondi ed
infine con getto d’aria piti forte.
> Utilizzare tutto il materiale prelevato per un unico paziente,
per evitare contaminazioni incrociate.
> Non riutilizzare la vaschetta e il pennello monouso, per evitare
contaminazioni incrociate.
5-5. Fotopolimerizzazione
Fotopolimerizzare il materiale con una lampada di polimerizzazione
dentale (alogena: 10 sec., LED: 5 sec.). Fotopolimerizzare le aree
di adesione piti ampie dividendole in segmenti.
6. Inserimento del restauro indiretto
6-1. Applicazione di BeautiCem Veneer

Applicare BeautiCem Veneer sulla superficie del restauro

trattata con il primer, posizionare il restauro sul dente e premere

leggermente, in modo da far fuoriuscire dai bordi il cemento in

eccesso.

» Se prima dell'inserimento del restauro si applica una matrice in
poliestere tra il moncone del dente preparato e i denti adiacenti,
si semplifica 'operazione di isolamento e di rimozione del
materiale in eccesso.

> Utilizzare la cannula solo per un unico paziente ed eliminarla
alla fine del trattamento, per evitare contaminazioni incrociate.

> Disinfettare con alcool la siringa e il tappo di protezione dopo
ogni utilizzo, per evitare contaminazioni incrociate. Quindi
richiudere bene il tappo. Assicurarsi che I'alcool non venga a
contatto con il cemento composito.

6-2. Rimozione del cemento in eccesso

Prepolimerizzare il cemento composito per 2-3 sec. e rimuovere

il materiale in eccesso con uno strumento adatto esercitando una

leggera pressione sul restauro. Evitare di esercitare una pressione

troppo elevata sul restauro durante la rimozione del materiale in
eccesso.
6-3. Fotopolimerizzazione

Fotopolimerizzare il cemento con lampada di polimerizzazione

dalla superficie labiale, linguale e prossimale (alogena: 20 sec.

0 LED: 10 sec. per superficie). Fotopolimerizzare restauri estesi

dividendoli in segmenti.

7. Rifinitura e lucidatura
Rifinire i bordi con strumenti rotanti come ZiLMaster Fine, CeraMaster
(per ceramica), CompoMaster (per composito) 0 con gommini analoghi.
Se necessario, adattare 'occlusione.

(Nota bene)
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Lampada di polimerizzazione Alogena LED
Tempo di polimerizzazione

BeautiBond Universal Adhesive 10 sec. 5 sec.
BeautiCem Veneer 20 sec. 10 sec.
Lunghezza d'onda 400-500 nm 440 - 490 nm
Intensita luminosa 2500 mW/cm? = 1.000 mW/cm?

» Utilizzare una lampada di polimerizzazione dentale con le caratteristiche
tecniche sopra indicate.

> Loperatore deve indossare occhiali di protezione o utilizzare uno
schermo protettivo, per evitare I'esposizione diretta alla luce della
lampada di polimerizzazione. Deve inoltre proteggere anche gli occhi del

paziente dalla luce della lampada di polimerizzazione.
> Disinfettare con alcool la lampada di polimerizzazione dopo ogni utilizzo,
per evitare contaminazioni incrociate.
COMPOSIZIONE
Polvere vetrosa, Bis-GMA, attivatore della polimerizzazione, pigmenti e altri
componenti
COLORI
L-Value (valore basso), M-Value (valore medio), H-Value (valore alto),
Ivory-L (avorio chiaro), Ivory-D (avorio scuro)
CONSERVAZIONE
Conservare al buio a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitare I'esposizione
a temperature elevate e all'umidita dell'aria. Proteggere dai raggi diretti del
sole e tener lontano da fonti d'innesco.

‘ BHUMATENBHO NPOYECTb NEPEA NPUMEHEHVEM ‘

Lru/

CBeTooTBEpPXAaeMblii KOMMO3UTHBLIN LLIEMEHT

OMUCAHUE NMPOOYKTA

BeautiCem Veneer npeactaBnsieT co60il peHTreHOKOHTPACTHbI
CBETOOTBEPX/1aeMblil KOMMO3UTHBIA LIEMEHT, KOTOpbIN OTNIMYAETCA LiBETOBOM
CTaBMNBHOCTBIO W CIIYXWT ANsl (UKCALIMY BUHUPOB, BKNAAOK U HaKkNadok Ha
€CTeCTBEHHbIX 3y6ax.

Mcnonbayitte apreaus BeautiBond Universal Adhesive
(camonpoTpaBnUBaILYMIACS afre3vs) Ans MOANDULIMPOBAHNS NOBEPXHOCTH
3y6a, okcuaa anioMuHms, Lpkous 1 BeautiBond Universal CR Enhancer
QNS TPYHTOBAHMS a[ire31BHOI NOBEPXHOCTI PECTABPALIUM, U3TOTOBEHHOI
C UCMOMb30BaHNEM KepaMUKM (CUTIMKATHOE CTEKIO, NUTUI-CUNUKaTHOe
CTEKII0) MM KOMMO3MTa.

MpumepoyHas nacta BeautiCem npeaHasHayeHa Ans noaTBepXAEHNS
MOAXO/ASILLEro OTTEHKA LieMeHTa nepes yCTaHoBKOW pecTaBpauyn. OHa
BOZOPACTBOPUMA U NIETKO YANseTCs nocne NoATBEPKAEHNS OTTEHKa.

NOKA3AHUA K TPUMEHEHUIO
LieMeHTUpOBaHHE KepaMUYECKUX UM KOMNO3UTHBIX BUHUPOB 1
nomnynpo3payHbIX BKNAAOK U HAKNaAOK TOMLMHON MEHEE 2 MM

MPEAYNPEXAEHWUSA U MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTU

1. He ucnonbayiite fanHbIA NPOAYKT Y NALMEHTOB C U3BECTHON anneprie Ha
9TOT MaTepyan u/mnu MOHOMep MeTakpunara.

2. Bpayam ¢ U3BecTHOW anneprueit Ha MOHOMEp MeTakpunaTa u/mnu aleToH
He criefyeT MCMOMb30BaTh AaHHbII MPOAYKT.

3. Tpy BO3HWKHOBEHWY NioBGOro BOCMIANeHs Ui anmepruyeckiix peakuuin y
nalvenTa unu Bpaya HeMeANIeHHO MpekpaTuTe MpuMeHeHue 1 oGpaTuTecs
32 MEANLIMHCKOM MOMOLL{bIO.

4. Vcnonb3yiiTe 3alLuTHbIE MeAULMHCKYE (CTOMATONOrMYECK1e) NepyaTku
1 3aLLMTHBIE 04K BO M3BEXaHWe CeHCMBUNM3aLWn k AaHHOMY
npogykTy. Mpy cryyaitHoM KOHTaKTe C MATKUMM TKaHSIMU MOMoCT pTa
WK KOXeN HeME[INEHHO NPOTPUTE BaTHBIM LIAPUKOM, CMOYEHHbIM
B CTUPTE, 1 NPOMOiATe GonbLUMM KonyecTBoM Bofjbl. MeauumHckue
(cTomaTonoruyeckme) nepyaTku 0GecnednBatoT HEKOTOPYIO 3aLLuUTy OT
NPSIMOTO KOHTaKTa C 3TUM MaTepuaroM; 0fiHako HEKOTOPble MOHOMEPbI
MOryT O4eHb BbICTPO MPOHMKATL CKBO3b MepyaTkt Ha koxy. B cBsian ¢
9TUM MK KOHTaKTE MaTepuana ¢ nepyatkamu HeMefNEHHO CHUMMUTE UX 1
NPOMOVATE pykyl GOMbLLMM KOMMYECTBOM BOAbI.

5. Mpu nonaaaHuv B rnasa HeMe/IeHHO NPOMOIATe rnasa GonbLunm
KOMM4ECTBOM BOAbI ¥ 0BPaTUTECH 38 MEAVLIMHCKOM MOMOLLbIO.

6. CobniopaiiTe UHCTPYKLIMM MO MPUMEHEHMUIO K KaXXFOMY CTOMATOMOTM4ECKOMY
matepuany, UHCTPYMEHTY N NpuBopy, UCMOMb3yeMoMy C 3TUM
npopyktom (Hanp., BeautiBond Universal n npumepoynas nacta BeautiCem
Try-in Paste).

7. He ncnonbayiite AaHHbIi NPOAYKT ANs Kakux-nbo UHbIX Lienei, He
YKa3aHHbIX B [JaHHON MHCTPYKLMN.

8. Mcnonb3yiTe 3TOT NPOAYKT A0 MCTEYEHWS CPOKA FOAHOCTH, YKa3aHHOro Ha
ynakoBKe.

(Mpumep Z ITTT-MM-[0 — roa-Mecsij-Aata OKOHYaHUsS Cpoka roAHOCTH)

9. [laHHbIl NpofyKT NpefHa3HayeH TonbKo ANs NpodheccoHansHoro
CTOMATOMNOTMYECKOrO MPUMEHEHMS!.

YKA3AHUA NO NPUMEHEHUIO
MpenapupoBatue
Ecnu MaTepuanbl XpaHsiTCs B XONOANMbHMKE, J0BEANTE MX [0 KOMHATHOI
Temneparypbl nepef npumMeHeHneM. MpucoeanHNTe HakOHEUHUK C TN K
LMWLy, KaK MoKa3aHO Ha UIMICTPALMAX HUXKE.
1. CHUMWTE 3aLLMTHbII KONNAYoK CO LMPULA, MEANEHHO MOBEPHYB €ro.
(Fig. A)

2. YcTaHOBMTE HaKOHEUHUK C UTTION, NOBOpaYMBas €ro Mo 4YacoBoW CTpenke
no cpukcaumm. (Fig. B)

3. BcTaBbTe HakoHEYHHK C UTTOW B ManeHbkoe 0TBEPCTIE Ha rofoBke
3aLLUTHOO KONNaYKa HeMocpeaCTBEHHO Nepe/ UCTIONb30BaHNEM, YTOBbI
3aWMTUTL MaTepUan ot okpyxatoLero caera. (Fig. C)
> [Npn ycTaHOBKE HAKOHEYHWKa C UFNOi BCErAa UCMONb3YATe YUCTbIE

MeAULMHCKMe (CTOMATONOrMYeCcK1e) NepyaTku.

Fig.C

HaHecenue

1. MpenapupoBaKme HenpsmMoii pectaBpaLm
Mpupalite LepPOX0BATOCTL NOBEPXHOCTY PecTaBpaLi abpasuBom
Unu neckocTpyiHoit 0bpaboTkoit nopoLLkom okcupa antomutmus 50-100
MKM C AaBneH1eM, ykasaHHbIM B Tabnuue 1. 3atem npomoiite BoAoM 1
npocywure.

Tabnuua 1.

A,ELI'SSVIBHBR NOBEPXHOCTb ,D,aaneHme

Kepamuka

(cvnukaTHoe cTekno,
TIUTU-CUNNKATHOE CTEK0)
Komnoaut

Okono 0,1-0,2MMNa
(okono 1 - 2 kr cunbi/cm?)

Kepamuka Okono 0,2-0,3 MMa

(OKCWA anKoMUHUS, LMPKOHWIA) (okono 2 - 3 kr cunbl/cm?)

» O6paTuTech k MHCTPYKLMK NPOU3BOAUTENS AN BbiGopa
ONTUMANbHOTO JaBNEHNS.
2. YpjaneHue BpeMEHHOro repMeTika Ui BpeMeHHOI pecTaBpavym
TaTensbHo yanuTe BpeMeHHbI repMETUK Ui BPeMEHHYI0 PeCTaBpaLio.
[MpomoitTe BofoiA 1 NpocyLLnTe 0BbIYHBIM CNOCOBOM.

» He vcrionbayitTe aBreHoncoaepxalime Matepuansl, Tak kak OHi
MOryT 3aTPyAHSITb NONUMEPU3ALNIo UMW aAreaunio Matepuana.

. Mpumepka HenpsiMoli pecTaBpaLim (npuMepoyHas nacta BeautiCem Try-in
Paste)
BbibepuTe NOAXOAALMI OTTEHOK NPUMEPOYHOIA NacTbl BeautiCem n
HaHecuTe Ha aareav BHyI0 MOBEPXHOCTL pecTaspavvn. Pasmectite
pecTaBpaLmio Ha 3ybe, uTobbl yBeanTbes, 4To 0TTEHOK noaxoauT. Mocne
NPUMEPKM TLLATENbHO CMOIATE OCTATKM MPUMEPOYHON NacTbl ¢ 3y6a
MOBEPXHOCTY pecTaBpaLin. Ecnin oTTeHoK He noaxoawT, nonpobyiite ¢
[APYTVM OTTEHKOM MPUMEPOYHON NacTbl, Moka He 406bETEC ONTUMAnbHOTO
OTTEHKa.

4. T pyHTOBaHMe HenpsMoil pecTaspaLy

TMonHOCTbIO BbICYLLNTE aAre3vBHYIO MOBEPXHOCTb U ybeauTech, YTo Ha

NOBEPXHOCTM HET 0CTATKOB NpUMepPOYHoi nacTel BeautiCem. 3arpyHtyitte

MOBEPXHOCTb PecTaBpaLiyil NOAXOASLLM MaTepuarnom Asi KOHKPETHOro

cybeTpata (Hanp., BeautiBond Universal CR Enhancer, npaiimepom ans

kepamuku SHOFU Porcelain Primer v ap.).

» OBpatuTech K MHCTPYKLMN NPON3BOANTENS MaTepiana HenpsiMoit

pecTaBpaLuut Ans NPaBUIbHOTO NPOBEAEHNS IPYHTOBAHMS.
5. MpeagaputensHas obpaboTka 3yba

5-1. OumcTka noBepxHocTy 3y6a
TujatenbHo BbicylIMTe 3y6 1 ybeanTech, 4T Ha NOBEPXHOCTI
3y6a HeT 0CTaTKOB NPUMEPOYHON nacTbl. MpomoiiTe BOAOI U
npocyLuuTe.

5-2. Wsonaumus
Wcnonb3yiite pabbepaam v T.n. Ans nsonsauumn mecta
npenapupoBaHus.

5-3. MpotpaBnuBaHue
[Mpyn Heobx0AMMOCTM NPOTPaBUTE NOBEPXHOCTH 3yba TpaBALLMM
martepuanom (Hanp., SHOFU Enamel Conditioner, npotpaBka
FL-BOND Il). 3aTem TwjaTenbHo npomoliTe BOJOW W BbICyLIUTE,
4ToBbl yAANUTL TPaBSLMit MaTepuan.

5-4. Hanecenue agreavsa BeautiBond Universal Adhesive
Bbigasute HyxHoe konuyecTso aareansa BeautiBond Universal
Adhesive B 0HOpa30BY0 YaluKy 1 HAHECUTE Ha NOBEPXHOCTb
3y6a oiHopa30BoW kuctoykoit. OctasbTe B Nokoe Ha 10 c.
MpocywwunTe mMarkoit cTpyéi Boaayxa okono 3 ¢ v 3atem
npocyLuMTe NOBEPXHOCTb Gonee CUNbHOI CTPyéi.
> Bo n3bexanune nepekpECTHOM HEKLMM UCTonb3yiTe BeCh

OTMepEeHHbIt MaTepuan ToMbKO y OAHOTO NaLMUeHTa.

» He ucnonb3ayiite NOBTOPHO OAHOPA30BbIE KUCTOUKY U HaLLKY,
4T06bI HE JONYCTUTb NEPEKPECTHOI MHBEKLMN.

5-5. CseToOTBEPXAECHME
BeinontuTe cBeTOOTBEPXACHUE (HOTONONMMEPU3ATOPOM;
ranoreHosblit: 10 c/cBeToanoaHbIn: 5 ¢. Ecnu agreansHas
nosepxHocTb 6onbLuas, NpoBoanTe GOTONONUMEPU3ALNIO
cermMeHTamu.

6. PaameLLeHue/noaroHka Henpsimoii pecTaspaLyn

6-1.  HaHecehue BeautiCem Veneer
HaHecute BeautiCem Veneer Ha 06paGoTaxHyto aareausom
NOBEPXHOCTb PeCTaBpaLiti 1 YCTaHOBUTE NOCHEAHI0I0 Ha
€ecTecTBeHHbIi 3y6, cnerka Haxumas, 4To6bl M3NULLKK LieMeHTa
BbIJaBUNUC MO KPasiM.

» YcTaHoBKa NonMauUpHOi MaTpuLibl MEXAY NpenapupoBaHHbIM
abaTMeHTOM 1 coceiHUMU 3ybamu nepes pasMelLeHnem
pecTaBpaLum obneryaeT M3onALMIO 1 yaneHue U3NuLWKoB
LemeHTa.

> HakoHeuHuK ¢ urnoit cnepyeT UCNONb3oBaTh TOMbKO ANS
O[IHOTO NaLMeHTa U 3aTeM BbIGPOCUTL B KOHLIE NPOLEAYPbI BO
n3bexaHune nepekpECTHON KOHTaMUHaLM.

> [le3anHduUmMpyiTe WNPUL 1 3aLLUTHBIA KONNA4oK CNUPTOM
nocne kaxzaoro npuMeHeHus Bo n3bexaHue nepekpécTHom
KOHTaMUHaLMK. 3aTeM MNOTHO 3aKPOTe KOMMayoK.
[leiAcTBYiiTE OCTOPOXHO, YTOBbI HE AONYCTUTD 3arpsi3HEHNs
nacTbl CNUPTOM.

6-2.  YaaneHue U3nuwKkoB nactbl
Crnerka nonumepuayiTe nacTy B Teyenue 2-3 ¢ M yaanute
M3MNLLKM NOAXOASLMM UHCTPYMEHTOM, Crierka Haxumas Ha
pecTaBpaLyio. He HaxumaiTe CIMIIKOM CUMbHO Ha pecTaBpaLinio
Npu yAaneHum 3nuiikom matepuana.

6-3. CsetooTBEpXAEHNE
BbinonHuTe cBETOOTBEPXKACHIUE LiIEMEHTA OT yBHbIX,

A3bI4HbIX 1 MEXNPOKCUMATbHbIX NOBEPXHOCTEN NPIt NOMOLLM

doTononumepusaTopa; ranoreHosblit: 20 ¢ U CBETOANOAHBI:

10 ¢ Ans kaxaoi nosepxHocTu. Ecnu BoccTaHaBnueaemas

noBepxHOCTb 6onbLuas, NpoBoaUTe GOTONONUMEPU3ALI0

cerMeHTamu.
7. ®UHUPOBAHME 11 NONMPOBKA

OUHMpYiTe Kpasi C MOMOLLbIO POTALIMOHHBIX MHCTPYMEHTOB, TakinX

kak ZiLMaster Fine, CeraMaster (ans kepamuku), CompoMaster (ans

KOMNO3KTa) U Ap. 06bI4HbIM criocobom. AganTupyiiTe OKKI3Wo npu

HeobXoaMMOoCTH.

w

BNaxHOCTH. Bepeqb OT NPAMOro COJIHeYHOro ceeTa u N0BbIX UCTOYHNKOB
BOCMnameHeHus.

‘AIABAZTE MPOZEKTIKA MPIN AMO TH XPHZH

el

dwromoAupepiiopevn pnTIVIWENG Kovia

NEPICPA®H MPOIONTOX

To aUompa BeautiCem Veneer gival éva akTIvOaKIEPD, XPWHATIKA

01aBePO PwToTTOAUNEPIZOUEVO OUTTNPA PNTIVWSOUG KOvidg, HE OTOXO va
Xpnotgotoin6ei yia v cuykOAAnan dwewv, evBETwWY kal EmeEVBETWY aTNV
QuOIKN 0dovToQuia.

Xpnaipotroleite To Beautibond Universal Adhesive (éva autoadpotroloUpevo
GUYKOAANTIKO) YO TNV TPOTTOTIOINGN ETTIQPAVEIWY 0DOVTIKWY , aAoupivag,
{ipkoviou kai o CR Enhancer yia Tnv TTpogToIpacdia TG em@Aveiag
OUYKOAANGNG TNG ATTOKATAGTAGNG TTOU EiVaI KATAOKEUAGHEVN OTTO KEPAIKG
(mupimiki} Uako, Uako TTupiTIKOU AiBiou) 1} aUvBET pnTivn. H BeautiCem

Try- in Paste eivar pia maota Sokiung yia va empBeRaiwatl T KataAAnAn
améxpwan TG TaaTag IV amé TV TomobETnaN TG amokatacTaong. Eivarl
udaroSiaAuTh kai pTTopei va amopakpuvBei edkoAa petd Ty emBepaiwan Tng
amoxpwong.

ENAEI=ZH? A XPHZH

BeautiCem Veneer: Zuyk6AAnan kepapikwv OYewv f dwewv amé auveetn
pnTivn Kai dlagavwy evBETWY Kal ETEVOETWY PE TTAXOG PHIKPOTEPO TwV 2
XINOOTGV.

NPO®YAAZEIZ KAI MPOEIAOMOIHZEIX

1. Na pnv xpnoipotolgital To Tpoiov amd acBeveig pe yvwaTég aMepyieg oTo
UNIKO Ka/f ueBaKPUAIKG HOVOUEPES.

2. XelpioTég e ywoTéG aMepyieg ae peBakpIAIkG povopepé dev. TTpETEr var
XPNOIUOTIOIOUV TO GUYKEKPILEVO TTPOIGV.

3. Av epgavioTei omoladrimote @Aeypov 1 GAn ahAepyikn avtidpaon oe
aoBevi 1} XIPIOTH apEoWS OTaPATATTE TNV Xprion Kai {NTROTE apéowg
1atpiki} BoriBeia.

4. Xpno1poToleioTe TTPOTTATEUTIKG 1aTPIKA (0BoVTIaTPIKE) YavTIa KAl
TIPOCTATEUTIKA YUCAI yIa va aro@UyeTe EuaioBnToTmoinan o€ autd To
TIPOIOV. Z€ TEPITITWOT TUXaiaG ETAPAG e TOUG paakols 10ToUg TG
OTOPATIKAG KOIAGTTAG 1 TO Béppa, apéTwg BPEgTe P aAkoOAN pe uypd
ogaipidio PapBakog, kai geTAUVeTE pe TTOAD vepd. Ta 1aTpIKd (odovTIaTpIKE)
YavTia TPooPEPouV KATIOIA TIPOCTACIT ATIEVAVTI GTNV GUECT ETTAQH HE
auTd T0 UAIKG, TTapdAo auTé KATTOIA HOVOLEPH HTTOPOUY va dIEIcdUcouV
Siapéaou Twv yavTiwy ToAU ypryopa Kai gTavouv aTo SEpUa. ZUVETTWG
€@v auté 1o UAIKG £pBer o€ eTTagn e Ta yavTia apéowg ByaATe Ta kal
TIAUVETE Ta XEPIO pE TIOAU VEPO.

5. Ze TepitrTwon emaQng pe Ta pdmia emAGveTE apéowg pe TTOAU vepod Kal
avadnrioTe 1aTpIKi CUMBOUAR.

6. AkohouBnaTe Tig 0dnyieg xprocwg kabe odovtiatpikoU UAIkoU, epyaheiou
1} GUOKEURG TTOU XPNOIUOTIOIEITE OE TUVBUTOHO g aUTO TO TTPOIGV (T
BeautiBond Universal kai BeautiCem Try-in g€ mdoTa)

7. Mn xpnaipoTroleite auTd 10 P06V yia otroladhmote GAAoug okotrolg
€KTOG a6 QUTOUG TTOU EIBIKG TIEPIYpApovTal O AUTEG TIG 00NYieg XPATEIS.

8. XpnaipoToleiaTe autd 1o TPOidv péXPI TNV nuepopnvia Agewg mou
ONUEILVETaI TTAVW 0TV CUOKEUATTa.

(Mapaderypa g EEEE-MM-HH — ‘Etog-Mrvag-Hpépa g npepopnviag
Aigng)
9. Auté 10 TIpOi6V TIPoOpIdeTal yia Xprion HOVO aTté 0BOVTIATPOUG
OAHTIEY XPHZHE
Mpottoipagia
‘Otav Ta UAIKG auTa QuAdooovTal aTo Yuyeio, Ba Tpémel va épBouv o€
Beppokpacia dwuatiou TPIv amé Tn xpron. Eeappdote T PeAdva ot
aUpIyya 6wg deiyvouv ol EIKOVES TTAPAKATW.
1 AQaIpEQTe TO TIPOCTATEUTIKG KATICKI QTG T GUPIYYaA YUPVWVTAG TO apyd
(Fig. A)
2 EgappoaTe Tn BeAdva yupvaivTag T e T Gopd Twv SEIKTWV Tou poAoyiol
éxp! va acahioel (Fig. B)
3 TommoBeteiaTe 10 AKpo TG BeAdvag aTn Wikpr 0TI GTNV KePaAT TOU
TIPOCTATEUTIKOU KATTaKiOU GUETT TIPIV OTTO TN XPAOT YIa VO TIPOTATEUTETE
70 UAIKO a6 TO Puig Tou TrepIBaMovog (Fig. C)

Fig. B Fig.C
Egappoyi
1. MpoeToipacia g éuueang amokardaTaang
EkTpayOveTe TV EM@AVEIT TG ATTOKATACTAONG TTOU Bl GUYKOANBET e
£Vl EKTPITITIKG PECO 1 pe appoBoAn pe 50-100 p okévn ahoupivag oty
TIpodIaypaQOEVN TTiEDT) TTOU TTEPIYPAPETaI OOV TIV. 1. XTn GUVEKEIa
GemAUVETE pe vEPO Kal OTEYVWOTE.

(MpumeyaHme) Mivakag 1
dotononumepusarop lanoreHoBblit CeTtoamoaHblit Em@aveia guykdAAnang Nigon
Bpewms nonumepuaatum Kepapika .
BeautiBond Universal Adhesive 10c 5¢ i (T[EPIEIKﬁ Uakog, Gahog TupiTIKoU AiBiou) (ﬂigmﬂ (1)1 z%f;\g,f]?)
BeautiCem Veneer 20¢ 10c 20vBen pryrivy .
[invHa BOMHbI 400 - 500 Hm 440 - 490 KM Kepapika (ahoupiva, {ipkovia) (?ri%'ﬁ.[%% %23?(34‘0"5%
MowHocTb =500 mBT/cm? > 1000 mBt/cm?

» Mcnonb3ayitte cToMaTonoryeckuit hoTononMmepu3aTop ¢ ykasaHHbIMM1
BbiLLIE XapaKTepucTkamu.

» Bpauy Heo6xoiuMo HaJeBaTb 3aLUUTHbIE O4KI UMM AKPAHUPYIOLUil
LMTOK BO U3BexaHne NpsMoro BO3/e/CTBUS CBETA NONUMeEpPU3aTopa.
Mepgnepcoxan AoMmKeH Takxke 3allUTUTb [nasa nalueHTa ot NpsiMoro
nonagaxus ceeTa hoTononuMepusaTopa.

» [leanHduympyiite poTononMMepnu3aTop CMPTOM NOCIe Kax[oro
NpUMeHeHMst BO M3bexaHmne NepekpECTHON KOHTaMUHALMN.

COCTAB

CTeknsHHbIA nopoLuok, Bis-GMA, uHuLuaTop nonumepuaainy,
Kpacutenu u ap.

OTTEHKU

L-Value (Hu3koe 3HaueHue), M-Value (cpeaHee 3HaueHue),
H-Value (Bbicokoe 3HaueHue), Ivory-L (cBeTnas cnoHoBas KocTb),
Ivory-D (TémMHas CnoHoBas KocTb)

XPAHEHUE

XpaHuTb B TEMHOM MecTe npu koMHaTHol Temnepatype (1-30 °C).
He ponyckaTb BO3fE/CTBUS BbICOKMX TEMMEPATYP U BLICOKOM

» AmotaBeite aTIg 0dnyieg XpriONG TOU KATAGKEVADTH yia TNV €TMAOYA
™G 15aVIKAG TTieang.
ATopdakpuvan g TPoowpIVAG EupPagng fi TG TPoowpIvAg
amokaraoTaong
2. ATTOPaKPUVETE ETTIMEAWS TO TTPOOWPIVO UAIKG fy TNV TTPOCWPIVA
QToKATAOoTAON. ZETAUVETE | VEPO Kal OTEYVWOTE aKoAoUBWVTAG TV
oupBarikn pédodo.
> Mn xpnoipotoleite UAIKG TTOU TEPIEXOUV EUYEVOAN KaBWG auTh
UTopEi va eptrodicel Tov TOAUPEPIONO 1) TNV GUYKOAANGT Tou UAIKOU.
. AokipaoTe My amokardataon (BeautiCem Try-in Paste)
EmA&gre v katéAnAn améxpwaon Tou BeautiCem Try-in Paste kal
£PApPUOCTE TNV OTNV GUYKOANTIKI ETIQAVEID TNG ATTOKATACTAONG.
TomoBeTAaTE TV ATOKATACTACT GTO GOVTI YIa Va ETRERILOETE TO
Taipiaopa TG amoxpwang. Metd Ty dokipn EemAlveTe empeAnpéva v
maoTa dokipng Try-in Paste ou mapapével oTo 56vTi Kai oV EmM@Aaveia
NG amokardoTaong. ZE mepitTwon mou n améxpwan diapépel SOKILAOTE
Ve pia GAAN amoxpwan Tou Try-in Paste péxpi va emTUxeTe TV I5avIKr
amoxpwan.
4. MpokaTepyaaia aTnv éUPESn aTmoKATATTAOT
ZTEYVWOTE ETMPEAWS TNV EMQAvEIa auykOAAnaNg kal BePaiwbeire

w

611 dev umdipyel uToAelupa TG Try-in Paste mavw amv emdveia.
TomoBeteiaTe Tov karAAnAo TpoTTOTIOINTY TAVW OTNV EMQAVEIR avaAoya
Je To TTOOTpWHA TTou Ba auykoMnBei (.. BeautiBond Universal CR
Enhancer, SHOFU Porcelain Primer etc)
> AmoTabeite aTIG 0dnYyieg XpPONG TOU KATAOKEUAOTH TOu UAIKOU TNG
£UpETNG aTTOKATACTAGNG YIa TO KaTAAANAo UAIKG TipokaTepyaaiag.
. MpoeToipacia Tou dovriod
5-1.  ZreyvworTe empueAwg 1o 36vTI Kal BeBaiwBeite O dev uTrapyel
utroAeIppa G Try-in Paste Tavw atnv em@dveia Tou dovTiol.
ZeAUVETE pE vepO Kal OTEYVWOTE.
5-2. Amopdvwan
XpnaoipomoInaTe EAATTIKG ATTOPOVWTAPA KAT. yia va
QTIOPOVWOETE TV TIEPIOKT TNG ATTOKATATTATN.
5-3. Adpotoinan
AdpoTroiioTe TV 0dovTIKA EMQAvEIa pe UAIKG adpoTroinang étav
eivai amapaitnro (.. SHOFU Enamel Conditioner, Adpomrointrig
10U FL-BOND II). ZTn ouvéxeia §emAUveTe emaTapéva pe vepd Kal
OTEYVWOTE Y1 VO aTTOpaKpUVeTe T0 UAIKG TG adpoTroinang.
5-4. Egappoyn Tou BeautiBond Universal Adhesive
AiaBéoTe apket moodTnTa Tou BeautiBond Universal Adhesive
o€ SI0KAKI piag XpAang Kal apudaTe otV 0BOVTIKA ETIPAVEIQ
e mIVeAdK! piag xpAong. AQAOTE TO yia déka deuTePOAETITAL.
ZTEYVWOTE PE EAAQPU pelpa aépa yia TTepiTTou 3 SeuTEPOAETTA
Kal 07N GUVEXEID pE I0XUPOTEPO PEUPA AEPT OTEYVWOTE TARPWS
TV EMQAveia.
> XpnaoipotoleiaTe 10 UAIKG Trou diaBéaare povov ae Evav
aoBevn yia va amogeuyBei diacTaupolpevn poAuvon.
» Mnv §avaypnaipoToleite Ta piag XpRong mveAdkia kai
S1okdKIa yia va amo@uyeTe dlagTaupoupevn poAuvan.
5-5. QuwromoAupepiopodg
DwToToAUPEPIOTE TO UNIKO [E TUOKEUR QWTOTTIOAUPEPITHOU
(ahoy6vo 10 deut/LED 5 deur). Ze TepimTwan Tou n em@aveia
OUYKOAANaNG €ival peyaAn wToTroAupepiaTe KaTa TURpaTa.
6. TomoBéan/Edpaon Tng amokardotaong
6-1. Egappoyn Tou BeautiCem Veneer
E@apuoaTe 1o BeautiCem Veneer Tavw aTnv EMQAVEID TTOU EXEI
70 GUYKOAANTIKG Kall TOTTOBETEITE TTAVW OTO HOVTI ACKWVTAG
eAagpId Tiean WOTE va EMITPEWETE OTNV TIEPITTEID KOvia val
€E€ABeI amd Ta Opia.
> H tomoBétnan evog TexvnToU ToIXWHATOG aTTd TTOAUETTEPT
HETAEU TOU TTAPACKEUATHEVOU KOAOBWHATOS KAl TwV OPOPWY
SoVTIV TIPIV aTrd TV TOTTOBETNON TNG ATTOKATATTAGNG
BonBagl otV amopdvwan Kai aTnv e0KoAN aTopaKpuUVON TG
Tepioaeiag Tng Koviag.
> H BeAdva Ba mpéTel va XpnaIHoTIoIEiTe HOVO yia éva aoBevi
Kal 0N GUVEXEIQ Va aTTOPPITITETE 0TO TEAOG TG Siadikaaiag
yia TV amoguyr g dlacTaupoupevng poAuvong.
» AmoAupdveTe Tnv oUPIYYa KAl TO KATTAKI Pe AAKOOAN pETd atmd
KGBe Xprion yia va amopUyeTe SlaaTaupoUpevn poAuvon.
270 ouvéxela KAEIoTE EpUNTIKG TO KaTTAKI. Mpéel va gioTe
TIPOTEKTIKOI YIa v ATTOQUYETE TNV TIPOAUVAN TNG TTACTAG PE
aAkoOAn.
6-2. Amopdkpuvan Tng mepioalag TG TaoTag
MoAupepioTe TV TaoTa yia 2-3 deuTepOAETITa yia va oKAnpuveEi
n mepiooeia. AgaipéaTe Tnv Tepiooia pe To kataAAnAo epyaleio
EVW EQAPPOLETE aTTaAN TTiEDN TTAVW 0TV ATTOKATACTACT.
Amo@UyeTe TNV epappoyn uTepPBOAIKAG TriEaNG dTAV
QTTIOMOAKPUVETE TNV TTEPIOTIT TOU UAIKOU.
6-3. dwromoAupepiopodg
DwrotoAupepioTe TNV KOVia aTmé TV Tapeiakh YAwaoikn Kai
OUOPEG TTEPIOKES ME it TUOKEUT wTOTIOAUNEPITHOU (aAoydvo
20'\ LED 10° yia kGBe em@Aaveid). Ze TePITTWON TOU N
amokaBIoTapevn TEpIoXr eival peyaAn QuTOTIOAUNEPIOTE KaTA
THAaTA.
7. Aeiavon kai ZTiABwaon
Aeidvere Ta Opia pe TEPIOTPEQOPEVa epyaheia, oTTwg To ZilMaster Fine,
CeraMaster (yia mopaehavn), Compomaster (yia pntivn) KATT. akAouBwvTag
v oupBarikr péBodo. Mpooappdate TV alykAEion eav gival amapaitno.
(Znueiwan)

[

Zuokeul) PwroTroAupepIopol Aloydvou LED
Xpovog PwToTToAUNEPITHOU

BeautiBond Universal Adhesive 10 sec. 5 sec.
BeautiCem Veneer 20 sec. 10 sec.
Mrkog Kuparog 400-500 nm 440 - 490 nm
‘Evragn akTivoBoAiag 2500 mW/cm? >1.000 mW/cm?

> Xpno1goToInaTe pia 0dovTIaTpIKI GUOKEUR QWTOTTOAUPEPITHOU TTOU
Ba £xel iG1EG TTPODIAYPAPES PE AUTEG TIOU TIEPIYPAPOVTAI AT TTAVW
> O1 XeIpIOTEG Ba TPETTEN VA XPNTIPOTIOI00V TIPOOTATEUTIKA YUAAIA 1
TIPOGTATEUTIKO AT TTBI0 YIa va aTTopedyouy TNV Apea EkBean OTO QWG
puwrotroAupepiapou. O1 XeIpIOTES Ba TTPETTEN £TTIONG VO TTIPOCTATEUOUV
0 PATIA TOU A0BEVH aTTO TO WG TOU QWTOTIOAUPEPITHOU.
> AmoAupdvete TNV GUOKEUR QWTOTTOAUPEPITHOU PE aAKOOAN pETE aTmd
k&Be xprion yia va amo@Uyete diagtaupoUpevn poAuvan.
ZYNOEZH
Zkovn uahou, Bis-GMA, pwToevepyoTIOINTAG, XPWOTIKES Kail GAAQ.
ANOXPOFEIF
L-Value (XapnAig évraang), M-Value (Méong Evtaong), H-Value (YynAng
évtaang), Ivory-L (Ivory Avoix1é), lvory-D(Ivory ZkoUpo)
ANOGHKEYZH
AmoBnkeuaTe o€ Beppokpacia dwuatiou (1-30 °C) o€ aKoTEIVG PEPOG.
Amo@uyeTe upnAég Beppokpaaieg kal upnAi uypacia. KpathoTe pakpid
amoé ueao nhiakd ewg kal KABe Ty avagAegng.

[ LER COM ATENGAO ANTES DE USAR |

BeautiCem Try-in Paste &€ uma pasta de prova para confirmar a tonalidade
indicada da pasta antes da colocag&o da restauragéo. E hidrossoltvel e
facilmente removivel depois de confirmada a tonalidade.

INDICACOES DE UTILIZACAO

Cimentacéo de facetas laminadas de ceramica ou resina composta e inlays
e onlays translicidos com uma espessura inferior a 2 mm

PRECAUCOES E ADVERTENCIAS

1. N&o usar este produto em pacientes com alergias conhecidas a este
material e/ou @ mondmero de metacrilato.

2. 0s operadores com alergias conhecidas ao monémero de metacrilato ndo
devem usar este produto.

3. Se ocorrer qualquer inflamagao ou outras reagdes alérgicas no paciente ou
no operador, interromper imediatamente a utilizagéo e procurar assisténcia
médica.

4. Usar luvas de protecdo médicas (dentarias) e dculos de protegéo para
evitar a sensibilizagao ao produto. Em caso de contato acidental com
tecido mole oral ou pele, secar imediatamente com uma bola de algodao
umedecida com &lcool e enxaguar com &gua abundante. As luvas médicas
(dentérias) proporcionam alguma prote¢&o contra o contato direto com este
material. Contudo, alguns mondmeros podem penetrar nas luvas muito
rapidamente e alcancar a pele. Por isso, se 0 material entrar em contato
com as luvas, remové-las imediatamente e lavar as maos com agua
abundante.

5. Em caso de contato com os olhos, lava-los imediatamente com agua
abundante e procurar assisténcia médica.

6. Seguir as instrugdes de utilizagdo de cada material, instrumento ou
equipamento dentario a usar juntamente com este produto (p. ex.,
BeautiBond Universal e BeautiCem Try-in Paste).

7.Nao usar este produto para outros fins ndo especificamente descritos
nestas instrugdes de utilizagdo.

8. Usar este produto dentro do prazo de validade indicado na embalagem.
(Exemplo & AAAA-MM-DD — Ano-Més-Dia da data de expiragéo)

9. Este produto destina-se apenas a ser usado por profissionais da area
odontolégica.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

Preparacéo

Se 0s materiais tiverem estado em geladeira, deverdo ser deixados algum
tempo a temperatura ambiente antes da utilizagdo. Fixar a ponta da agulha
a seringa, tal como ilustrado abaixo.

1. Remover a capa de prote¢do da seringa rodando-a lentamente (Fig. A).

2. Fixar a ponta da agulha rodando-a para a direita até ficar devidamente
presa (Fig. B).

3. Inserir a ponta da agulha no pequeno furo na cabeca da tampa de
protecéo imediatamente antes da utilizagéo, para proteger o material da luz
ambiente (Fig. C).
> Ao substituir a ponta da agulha, usar sempre luvas médicas

(dentérias).

Fig. B Fig.C

Aplicacao
1. Preparagdo da restauragao indireta
Criar rugosidades na superficie da restauragao a cimentar com um agente
abrasivo ou jato de areia com 50-100 um de areia de alumina a pressao
prescrita indicada na tabela 1. Enxaguar e secar.
Tabela 1.

Superficie adesiva Pressdo

Ceramica
(vidro de silicato, vidro de silicato de litio)
Resina compésita

Aprox.0,1-0,2 MPa
(Aprox. 1 -2 Kgffcm?)

Aprox. 0,2 - 0,3 MPa
(Aprox. 2 - 3 Kgflcm?)

Ceramica (alumina, zircénia)

» Seguir as instrugdes de utilizagdo do fabricante para selecionar a
pressao ideal.
. Remogéo de selante temporario ou de restauracéo provisoria
Remover bem o selante temporario ou a restauragéo proviséria. Enxaguar
e secar de acordo com o método standard.
> Néo usar materiais contendo eugenol, dado que podem inibir a
polimerizacéo ou a aderéncia do material.
. Prova da restauragéo indireta (BeautiCem Try-in Paste)
Selecionar a tonalidade certa de BeautiCem Try-in Paste e aplicar sobre
a superficie adesiva da restauragéo. Colocar a restauragéo no dente para
confirmar a tonalidade. Depois da prova, enxaguar bem a pasta de prova
que ficar no dente e na superficie de restauragéo. Se a tonalidade néo for
a indicada, experimentar com outra tonalidade de pasta de prova até se
conseguir a tonalidade certa.
. Preparacdo da restauracdo indireta
Secar completamente a superficie adesiva, verificando se ndo ha restos de
BeautiCem Try-in Paste na superficie. Preparar a superficie de restauragéo
com um primer a base do substrato a ligar (p. ex., BeautiBond Universal
CR Enhancer, SHOFU Porcelain Primer, etc.).
> Consultar as instrugdes de utilizagao do fabricante do material da
restauracao indireta para uma boa preparagéo.
. Pré-tratamento do dente
5-1. Limpeza da superficie do dente
Secar bem o dente e verificar se ndo ha restos de Try-in Paste na
superficie do dente. Enxaguar e secar.
5-2. Isolamento
Usar um dique de borracha ou algo semelhante para isolar o local
da restauragao.
5-3. Condicionamento
Condicionar a superficie com material condicionante, se
necessario (p. ex., SHOFU Enamel Conditioner, FL-BOND II

N
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Cimento de resina fotopolimerizavel

DESCRICAO DO PRODUTO

BeautiCem Veneer é um cimento de resina fotopolimerizavel radiopaco, de cor
estavel, destinado a cimentar facetas laminadas, inlays e onlays na denti¢éo
natural.

Usar o BeautiBond Universal Adhesive (um adesivo autocondicionante) para
modificar a superficie do dente, de alumina e de zirconia, e o BeautiBond
Universal CR Enhancer para preparar a superficie adesiva da restauragéo
fabricada com ceramica (vidro de silicato, vidro de silicato de litio) ou resina
composta.

Etchant). A seguir, enxaguar bem e secar para remover o material
condicionante.

5-4. Aplicagdo do BeautiBond Universal Adhesive
Dispensar uma quantidade adequada de BeautiBond Universal
Adhesive num prato descartavel e aplicar sobre a superficie do
dente com uma escova descartavel. Deixar repousar durante 10
segundos. Secar a superficie comegando com um fluxo de ar
fraco, durante 3 segundos, e depois com um fluxo de ar mais forte.
» Usar todo o material dispensado apenas num paciente, para

evitar contaminagéo cruzada.

» Néo reutilizar a escova nem o prato descartaveis, para evitar

contaminagdo cruzada.
5-5. Fotopolimerizacao
Fotopolimerizagdo com uma unidade de fotopolimerizagéo;
halogéneo: 10 segundos/LED: 5 segundos. Se a superficie
adesiva for extensa, a fotopolimerizagao deve ser feita por
segmentos.
6. Colocagéo/assentamento da restauragéo indireta
6-1. Aplicagdo do BeautiCem Veneer

Aplicar o BeautiCem Veneer na superficie da restauragao tratada

com adesivo e colocé-lo no dente natural exercendo uma ligeira

pressao para permitir a extruséo do excesso de cimento das
margens.

» Inserir uma matriz de poliéster entre o pilar preparado e 0s
dentes adjacentes antes da colocagdo da restauracéo ajuda a
isolar e facilita a remoc&o do cimento em excesso.

> A ponta da agulha deve ser usada apenas num paciente
e depois descartada no final do procedimento, para evitar
contaminagdo cruzada.

> Depois de cada utilizag&o, desinfetar a seringa e a tampa de
protegdo com lcool, para evitar contaminagéo cruzada. A
seguir, fechar bem a tampa. Cuidado para ndo contaminar a
pasta com alcool.

6-2. Remoc&o da pasta em excesso

Fotopolimerizar a pasta durante 2-3 segundos e remover o

excesso com um instrumento adequado exercendo uma ligeira

pressao sobre a restauracéo. Evitar exercer demasiada pressao
sobre a restauragdo ao remover o excesso de material.
6-3. Fotopolimerizagéo

Fotopolimerizar o cimento das superficies vestibulares, linguais/

bucais e interproximais com uma unidade de fotopolimerizagao;

halogéneo durante 20 segundos/LED durante 10 segundos para
cada superficie. Se a area restaurada for de grandes dimensées,

a fotopolimerizacéo deve ser feita por segmentos.

7. Acabamento e polimento
Finalize a margem com instrumentos rotativos, como sejam ZiLMaster Fine,
CeraMaster (para ceramica), CompoMaster (para resina de compésito),
etc., de acordo com o método standard. Ajustar a oclusdo, se necessario.

(Nota)

Unidade de fotopolimerizagdo Halogéneo LED
Tempo de fotopolimerizacéo

BeautiBond Universal Adhesive 10s 5s
BeautiCem Veneer 20s 10s
Comprimento de onda 400 - 500 nm 440 - 490 nm
Intensidade luminosa =500 mW/cm? > 1.000 mW/cm?

» Usar uma unidade de fotopolimerizagéo dentaria com as especificagdes
acima indicadas.
> Os operadores devem usar 6culos de prote¢do ou uma placa de
blindagem de luz para evitar a exposicéo direta a luz de polimerizagao.
Os operadores devem proteger também os olhos dos pacientes da
exposicao direta a luz de polimerizagéo.
> Depois de cada utilizagao, desinfetar a unidade de fotopolimerizagao
com dlcool, para evitar contaminagéo cruzada.
COMPOSICAO
P6 de vidro, Bis-GMA, iniciador de polimerizagéo, pigmentos e outros

TONALIDADES

L-Value (valor baixo), M-Value (valor médio), H-Value (valor alto),
Ivory-L (marfim claro), Ivory-D (marfim escuro)

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local escuro a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar
temperaturas e umidade altas. Manter afastado da luz solar direta e de
qualquer fonte de ignicao.




